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We report on the spectral cross-calibration results of the Konus-Wind, the 
Suzaku/WAM, and the Swift/BAT instruments using simultaneously observed 
gamma-ray bursts (GRBs). This is the first attempt to use simultaneously observed 
GRBs as a spectral calibration source to understand systematic problems among the 
instruments. Based on these joint spectral fits, we find that 1) although a constant 
factor (a normalization factor) agrees within 20% among the instruments, the BAT 
constant factor shows a systematically smaller value by 10-20% compared to that of 
Konus-Wind, 2) there is a systematic trend that the low-energy photon index be- 
comes steeper by 0.1-0.2 and Speak becomes systematically higher by 10-20% when 
including the BAT data in the joint fits, and 3) the high-energy photon index agrees 
within 0.2 among the instruments. Our results show that cross-calibration based on 
joint spectral analysis is an important step to understanding the instrumental effects 
which could be affecting the scientific results from the GRB prompt emission data. 

Key words: gamma rays: observations 



1. Introduction 

Precise measurements of prompt emission spectra of Gamma-Ray Bursts (GRBs) is 
essential for understanding the physics of relativistic shocks. For instance, the peak energy in 
the observed prompt GRB vF v spectrum (-E pea k) is believed to correspond to the critical energy 
of synchrotron radiation from accelerated electrons with a minimum Lorentz factor (e.g. Sari et 
al. 1998). The burst bolometric fluence, which requires an accurate measurement of the broad- 
band spectrum to calculate, reflects the total radiated energy in the prompt emission phase. 
Moreover, the power-law photon index below Speak can be used for testing whether the origin 
of the emission is indeed synchrotron (e.g. Preece et al. 1998). Similarly, the power-law photon 
index above S pca k should inform us about the power-law index, p, of electrons (iV(7 e ) oc % ' p ) 
in the framework of the synchrotron shock model (e.g. Sari et al. 1998; Kaneko et al. 2006). 

Additionally, several empirical relationships based on -Ep Ca k have been proposed. They 
are A) the correlation between Speak in the GRB rest frame (Sp^k) and the isotropic radiated 
energy (E iso ), the so called the Spg^ k -S iso (Amati) relation (Amati et al. 2002; Amati 2006), 
B) the correlation between the E^ ak energy and the collimation-corrected energy (S 7 ), the so 
called E^ak-Ery (Ghirlanda) relation (Ghirlanda et al. 2004), C) the correlation between E^ k , 
-Ei SO , and the achromatic break time in the afterglow light curve (tjet) (Liang & Zhang 2005), 
D) the relationship between Sp^ k and the isotropic peak luminosity (Lf™ k ), the so called the 
i^peak" Lf™ k (Yonetoku) relation (Yonetoku et al. 2004), and E) the correlation between Lf^ k , 
-^pcak' and the time scale of the brightest 45 per cent of the background subtracted counts in 
the light curve of the prompt emission (Firmani et al. 2006; Rossi et al. 2008). However, there is 
much discussion whether these empirical relationships reflect the fundamental physics of GRBs 
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or are due to instrumental effects (e.g. Cabrera et al. 2006; Butler et al. 2007; Sato et al. 
2007; Ghirlanda et al. 2007). The measurements of the broad-band GRB spectra by multiple 
GRB instruments is a necessary step to understand instrumental effect on these empirical 
relations. 

Swift (Gehrels et al. 2004) is providing more details for understanding GRBs (e.g. 
Zhang 2007). However, because of the narrow energy band of the Burst Alert Telescope (BAT; 
15-150 keV; Barthelmy et al. 2005) on board Swift, very limited information about the spec- 
trum of the prompt emission is available from the BAT data alone. The Wide-band All-sky 
Monitor (WAM; 50-5000 keV; Yamaoka et al. 2009) which is the active shield of the Hard X-ray 
detector (HXD; Takahashi et al. 2007; Kokubun et al. 2007) aboard Suzaku (Mitsuda et al. 
2007) has also been detecting Swift GRBs. The WAM has very large effective area from 300 
keV to 5 MeV (400 cm 2 even at 1 MeV), where BAT has no sensitivity. The Konus — Wind 
instrument (Aptekar et al. 1995), which has been on-orbit since 1994 collecting spectral and 
temporal data from GRBs, has also been detecting Swift GRBs and providing information 
about the spectral properties of Swift GRBs using its broad-band energy coverage (10-10,000 
keV). 

In this paper, we report on the cross-calibration effort of the energy response for Konus- 
Wind (hereafter KW), Suzaku /WAM (hereafter WAM), and Swift /BAT (hereafter BAT), 
using simultaneously observed GRBs. Each instrument has its own pros and cons for the 
calibration of its energy response. For instance, the BAT uses the Crab nebula as a standard 
source to calibrate its energy response using its imaging capability. On the other hand, there 
is an uncertainty in the energy response for a source which has a hard spectrum, such as a 
GRB, due to the lack of a known steady bright hard X-ray source with a similar spectrum as 
GRBs. The 7-ray instruments without an imaging capability such as WAM require the Earth 
occultation technique to collect a special set of the data to calibrate their energy response 
using a steady source like the Crab. 1 However, their instruments have a much simpler energy 
response compared to that of an imaging detector such as the BAT. This work allows us to 
compensate the weak points in the spectral calibration of each instrument by combining the 
data, and to understand the systematic uncertainty of the energy response when using GRBs 
as the spectral calibration sources. The paper is organized in the following manner. In §2, we 
describe the instrumentation of KW, WAM and BAT. In §3, we summarize the GRB samples 
used in this cross-calibration work and the methods of analyzing the data of each instrument. 
We show the results in §4. Our conclusions are summarized in §5. The quoted errors in this 
work are at the 90% confidence level, unless otherwise stated. 



Since the Wind spacecraft is at distances of 1-7 light-seconds from Earth, it is not possible to use the Earth 
occultation techniques to collect the data of a steady source. 
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2. Instruments 



2. 1 . Konus- Wind 

The KW is a gamma-ray spectrometer designed to study temporal and spectral char- 
acteristics of gamma-ray bursts, solar flares, SGR bursts, and other transient phenomena in a 
wide energy range from 10 keV to 10 MeV. It consists of two identical omnidirectional Nal(Tl) 
detectors (SI and S2) one of which points toward the south ecliptic pole thereby observing 
the south ecliptic hemisphere (SI), and the other observes the north ecliptic hemisphere (S2). 
Each detector has an effective area of ~80-160 cm 2 depending on the photon energy and in- 
cident angle. In interplanetary space far outside the Earth's magnetosphere, the KW has the 
advantages over Earth-orbiting GRB monitors of continuous coverage, uninterrupted by Earth 
occultation, and a steady background, undistorted by passages through the Earth's trapped 
radiation. 

The instrument operates in two modes: waiting and triggered. In the triggered mode 64 
spectra are measured in two partially overlapping energy ranges with nominal bounds 10-750 
keV (PHA1) and 0.2-10 MeV (PHA2). Each range has 63 channels. The first four spectra 
are obtained with a fixed accumulation time of 64 ms. For the subsequent 52 spectra, the 
adaptation system determines the accumulation times which can vary from 0.256 to 8.192 
s. The last 8 spectra are obtained in 8.192 s each. As a result the minimum duration of 
spectral measurements is 79.104 s, and the maximum, 491.776 s. Due to the degradation of 
the photomultiplier tubes, the overall energy range has shifted to ~20 keV - 14 MeV at the 
present time. Further details can be found in Aptekar et al. (1995). 

The instrument calibration is described in Terekhov et al. (1998). The detector response 
matrix (DRM), which is a function only of the burst angle relative to the instrument axis, is 
computed using the GEANT4 package (Agostinelli et al. 2003). The last version of DRM 
contains responses for 225 photon energies between 5 keV and 16 MeV on a quasi-logarithmic 
scale for incident angles between 0° and 90° with a step of 5°. The energy scale is calibrated 
in-flight using 1460 keV line of 40 K and the 511 keV annihilation line (see the background 
spectrum shown in Figure 1). 

The KW has been detecting GRBs in the triggered mode at a rate of ~125 per year. 
It has detected 100 triggered GRBs simultaneously with Swift-BAT with an average rate of 20 
bursts per year. 

2.2. Suzaku/WAM 

The WAM is a large and thick BGO active shield for the Suzaku HXD. The WAM 
consists of four perpendicular walls, references as WAM to 3, each with a geometrical area of 
~ 800cm 2 . The nominal energy range is 50-5000 keV, but depends on the gain of the photo- 
multipliers. The field of view is about half of the sky. Since the Suzaku launch on July 10, 
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2005, the WAM has been working nominally and has been detecting GRBs at a rate of 140 per 
year including both triggered and un-triggered events. The coincident rate with the KW and 
the BAT triggers is ~70 and ~14 per year, respectively. 

There are two kinds of the WAM data for GRB analysis: transient (TRN) data and burst 
(BST) data. The BST data will be available only when the GRB trigger is produced by an 
on-board trigger system. The TRN data has 1 s time resolution and 55 energy channels for any 
time, while the BST data, for 64 seconds (from 8 s before to 56 s after a GRB trigger), has both 
1/64 s time resolution and 4 energy channels, and 1/2 s time resolution and 55 channels. The 
WAM is inside the spacecraft, hence, incident gamma-rays suffer from heavy absorption due to 
other satellite materials. Therefore, the WAM response is very complex, and heavily dependent 
on incident angles. We have constructed a Suzaku mass model using GEANT4 (Agostinelli 
et al. 2003) and verified the Monte Carlo simulation results by comparison between the pre- 
launch calibration data and the experimental data taken during in-flight calibrations for certain 
directions. 

In the in-flight calibration, we calibrate the gain drift of the detectors after every SAA 
passage using the 511 keV annihilation line (Yamaoka et al. 2009). For the energy response, 
the Crab spectrum obtained by the earth occultation technique is used to verify the energy 
response. Figure 2 shows the examples of the Crab spectra. We found that the WAM Crab 
spectrum is well fit by the single power-law model with a photon index of ~2.1. The energy 
flux in the 100-500 keV band is ~1 x 10~ 8 erg cm -2 s _1 . This is roughly consistent with the 
value reported by other gamma-ray instruments (e.g. Sizun et al. 2004). However, in this Crab 
calibration, it is difficult to calibrate the energy response above several hundreds of keV for 
various incident directions. This is because the exposure time of the Crab data for a certain 
direction by this technique is strongly limited by the fact how long the satellite can keep the 
same attitude (typically a day). Therefore, a GRB would be a suitable source to calibrate the 
energy response for various incident angles, and also, up to a higher energy range than the 
Crab. You can find a detailed description of the Crab calibration and the earth occultation 
technique of the WAM data in Kira et al. (2009). 

2.3. Swift/ BAT 

The BAT is a highly sensitive (the effective area including the mask modulation is ~ 
1,400 cm 2 at 50 keV on-axis), large field of view (FOV) (2.2 sr for > 10% coded FOV), coded- 
aperture telescope that detects and localizes GRBs in real time. The BAT detector plane is 
composed of 32,768 pieces of CdZnTe (CZT: 4x4x2 mm), and the coded-aperture mask is 
composed of ~ 52,000 lead tiles (5x5x1 mm) with aim separation between mask and detector 
plane. The energy range is 14-150 keV for imaging or mask-weighting, which is a technique 
to subtract the background based on the modulation resulting from the coded mask, with a 
non-coded response up to 350 keV. Further detailed descriptions, references and the in-orbit 
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calibration status of the BAT can be found in the BAT1 GRB catalog (Sakamoto et al. 2008). 

The important update on the spectral calibration of the BAT since the BAT1 GRB 
catalog has been published is the understanding of the problem in the energy response above 
100 keV. The BAT team investigated the ground calibration data more deeply and found that 
the mobility-lifetime products of electrons and holes (fir) which determine the characteristics 
of an individual CZT detector (Sato et al. 2005; Suzuki et al. 2005) have to be 1.7 larger than 
those originally determined. After updating the fir values, the BAT team confirmed that the 
adjustment which we were applying to reproduce the canonical Crab spectrum 2 above 100 keV 
is no longer needed. Therefore, the BAT team reduces the systematic error above 100 keV to 
a flat 4% (previously, the systematic error was 4% at 100 keV, and then increased to 12% at 
150 keV; see Figure 2 of Sakamoto et al. 2008). The Crab data and the GRB data have been 
re-analyzed using the updated energy response and applying the new systematic error vector. 
The spectral shape and the flux agree within the systematic uncertainties, which are mainly 
due to the off-axis response, to previous results (within ~5% in the photon index and within 
~10% in the flux from the canonical Crab spectrum). These changes in the energy response 
and the systematic error are available to the public (CALDB 20081026). 

Another important update is related to the gain change of the detectors. The BAT team 
has recognized shifts of peak energies in spectra from the on-board 241 Am tagged source towards 
lower energies. An analysis of four years of on-board 241 Am spectra shows the shift is about 
2.5 keV for the 59.5 keV peak. The BAT team also noticed that the Crab data on January 
21-23, 2009 shows a systematically steeper photon index of 0.05 and also a lower flux of about 
5% comparing to previous years. Motivated by these results, the BAT team has developed new 
calibration files to store the information (coefficients to convert from PHA channel to energy) 
to correct this gain change as a function of time. After applying the new gain correction, the 
scatter of the 59.5 keV line energy is ~0.1 keV over the four-year period. Furthermore, no 
systematic trends in the photon index and the flux have been seen in the Crab data on 2009 
by applying this new gain correction. The BAT team is planning to provide new calibration 
files every 6 months to correct for additional gain drifts as they may occur. 3 

The results of the Crab spectral analysis based on these latest in-orbit calibrations are 
presented at Sakamoto et al. (2010). We have used the updated energy response and the 
systematic error, and also the spectral file applying the new gain correction for this cross- 
calibration work. 

2 The Crab canonical spectral parameters in the BAT energy range are —2.15 for the photon index and 
2.11 x 10 -8 ergs cm -2 s _1 for the flux in the 15-150 keV band. 

3 The calibration files will be available to the public in 2010 or early 2011. 
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3. Analysis 

We have selected 14 GRBs which were simultaneously detected by all three instruments, 
and also have enough statistics to perform spectral analysis. We extracted 36 spectra to do 
the joint analysis. Table 1 shows the GRB samples in this work and the trigger time of each 
instrument in UTC in the form of YYYY/MM/DD hh : mm : ss.sss where YYYY is year, 
MM is month, DD is day of month, hh is hour, mm is minute, and ss.sss is second with three 
decimals. Table 2 shows the GRB position in the sky from the BAT data (Sakamoto et al. 
2008) and the incident angles of GRBs for each instrument in the unit of degrees. In Table 3 
and 4, we summarize the energy fluence and the 1-s peak energy flux measured by KW, WAM 
and BAT for those samples. Table 5 shows the spectral time intervals in the start time from 
the trigger time, t start and the stop time from the trigger time, t stop in the unit of seconds (the 
trigger time of each instrument is shown in Table 1). Since the KW spectral data are binned 
by the flight software in a time variable manner, we adjusted the BAT and the WAM spectral 
intervals to that of the KW. To determine the same time region with the KW spectrum, we 
calculated the arrival time difference of the GRB photons from the spacecraft to the Earth 
center (Time of flight; ToF) for each instrument. The ToFs of each instrument are shown in 
the last three columns of Table 5 in the unit of seconds. 

During the process of finding the spectral time interval, we tried to select at least one 
region for each burst where the Swift spacecraft is not slewing. Since the current BAT energy 
response generator, batdrmgen, performs its calculations for a fixed single incident angle, it is 
necessary to do the joint spectral fits for a time interval when the BAT data are not affected 
by a spacecraft slew. For the time intervals which include the spacecraft slew in the BAT 
data, we used the averaged energy response. The procedure for creating the averaged BAT 
energy response is as followings: We created the energy response for every 5 s period taking 
into account the position of the GRB in detector coordinates. And then, we weighted these 
energy responses by the 5 s count rates and created the averaged energy response. The spectral 
intervals which contain the spacecraft slew in the BAT data are indicated by the superscript 
"S" in the 2nd column of Table 5. 

The joint spectral fits are performed by xspec (ver. 11.3.2). The spectrum was fitted 
by a simple power-law (PL) model, 



where a is the power-law photon index and Af Q is the normalization at 100 keV in units of 
photons cm -2 s _1 keV -1 , by a cutoff power-law (CPL) model, 



where a is the power-law photon index, -E pea k is the peak energy in the u¥ u spectrum and 
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(1) 




(2) 



K^Q L is the normalization at 100 keV in units of photons cm 2 s 1 keV 1 , and by the Band 
function (Band et al. 1993), 



where a is the low-energy photon index, f3 is the high-energy photon index, -Epcak is the peak 
energy in the z/F„ spectrum and K\ is the normalization at 100 keV in units of photons cm" 2 
s _1 keV -1 . We multiply the model by the constant factor to understand the calibration uncer- 
tainties among the instruments. The constant factor for the KW data is fixed to 1, and the 
constant factors of the BAT and the WAM are kept as free parameters. However, we fix the 
BAT constant factor to 1, and keep the WAM constant factor as a free parameter in the case 
of the BAT and WAM joint fit. Other spectral parameters such as photon indices, -Ep Ca k and 
a normalization are the same for all instruments. If a GRB has been observed by two WAM 
detectors, we used both data in the joint fit analysis. We call WAMspi and WAM5P2 for each 
detector throughout the paper. The actual detector ID number of WAM^px and WAMsp 2 are 
summarized in Table 2. 

3.1. KW data analysis 

The KW data are processed using standard KW analysis tools, which convert the spectral 
data collected on-board from the internal format to PHA-files in FITS format suitable for 
analysis in xspec. The dead time correction has been applied. For the given incident angle, 
the DRM is calculated by linear interpolation of the DRMs for the nearest angles. Since the 
KW background is very stable, we use an average spectrum over a ~100-300 s long interval 
after the burst as the background spectrum. 

3.2. WAM data analysis 

The Suzaku WAM data were analyzed using HEADAS version 6.6.2. Spectral accu- 
mulations were carried out by hxdmkwamspec and hxdmkbstspec for the TRN data and BST 
data, respectively. The deadtime was corrected. For two bright bursts: GRB 061007 and GRB 
080328, we added 5 % systematic errors to the energy channels lower than 400 keV, taking 
into account the ADC digitization errors. The instrumental background varies with time, even 
during GRB time intervals, hence we used a model background which interpolates the best-fit 
4th-order polynomial function of the data in each 500 s before and after the time intervals. 
The energy response was calculated by the latest response generator (version 1.9) based on the 
incident angles shown in Table 2. It cannot reproduce the low energy spectrum for energies less 
than 120 keV, corresponding to the 3 lowest energy channels. Thus, the fitting energy range 
was limited above ~120 keV. 
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3.3. BAT data analysis 

We used HEAsoft 6.5 and the latest CALDB for the BAT data processing. The BAT 
event-by-event data, which have a time resolution of 98 /isec (Palmer et al. 2005), are used in 
the analysis. Since all of the GRBs in our sample have not been exceeding 2.6 x 10 6 s _1 in the 
raw count-rate, the deadtime effect is negligible in the BAT data (see Palmer et al. 2005 for the 
details about the deadtime effect in the BAT data). The spectral file (PHA file) is created with 
batbinevt specifying the time interval (tstart and tstop options). The tool batphasyserr 
is used to apply the systematic error into the PHA files. We run batdrmgen to create the 
energy response file. We exclude the BAT data of the Reg2 and the Regl2 of GRB 051008 and 
the whole intervals of GRB 060124 from the cross-calibration work because the event-by-event 
data are not available for these intervals. Except for these intervals, the event-by-event data 
are available to create the spectrum. Therefore, it is possible to choose exactly the same time 
interval selected by other missions for the BAT spectrum using event-by-event data. 

4. Results 

Figures 3-5 show the light curves of the KW, the WAM and the BAT instruments. The 
vertical lines on the figures correspond to the intervals from which we extract the spectra to 
perform the joint fits. Figure 6-7 show examples of the KW (black), the WAMspi (green), the 
WAM5P2 (blue) and the BAT (red) observed spectra along with the best fit model as solid lines 
and the residuals from the best fit model in the bottom panel. The top label of each figure 
describes the GRB name and the interval of the fit. The best fit model is shown at the left 
top of the figure. As shown in Figure 8, the distribution of the reduced x 2 of the KW fit and 
all the joint fits based on the best fit model is centered around 1. The systematically smaller 
reduced y 2 seen in the inclusion of the BAT data is due to apply a large systematic error in 
the BAT spectral data. The linear fit to the data (a linear coefficient and an offset) between 
the best fit parameter obtained by the joint fit and the KW fit (results of Fig 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, and 17) are shown in Table 6 for a CPL and in Table 7 for the Band function. The 
spectral parameters and the fluxes of each spectral interval and instruments are presented in 
Table 8-79. We report the instrument which fixes the constant factor to 1 for calculating the 
flux in the last column of the flux tables. We are not reporting the spectral parameters of the 
model which does not constrain the parameters (e.g. parameters of the Band function fit based 
on the BAT data alone.) 

4.1. KW and BAT joint fit 

Figure 9 and 10 summarize the relationship between the best fit spectral parameters 
from the joint KW-BAT fit and the fit made by the KW data alone, and between the constant 
factor of BAT and the spectral parameters. The results based on a CPL model and the Band 
function are shown in Figure 9 and in Figure 10 respectively. The BAT spectra which are not 
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affected by the spacecraft slew are shown in blue in the figures. As seen in the figures, there is 
no systematic trend between the spectral data affected by the spacecraft slew and not affected 
by the spacecraft slew. Therefore, we concluded that there is no systematic problem in using 
the BAT spectra data during the slew using our weighted energy response. 

Most of the photon indices based on the joint fits agree with the KW best fits values 
within the uncertainties. However, we do see a systematic trend that the joint fit photon indices 
are systematically steeper (smaller values) than in the KW fit. This systematic difference in 
the indices is 0.1 steeper for a CPL fit and 0.2 steeper for the Band function fit on average as 
seen in Table 6 and 7. Overall -E pea k agrees between the joint fit and the KW fit. Although it is 
not well constrained, the high energy photon index /3 of the Band function fit agrees between 
the joint fits and the KW fit. The most noticeable systematic difference in the joint fits is the 
systematically smaller constant factor for the BAT data. The BAT constant factor is ~12% 
smaller than that of the KW. As can be seen in the bottom panels of Figure 9 and 10, there 
is no systematic trend between the 12% smaller BAT constant factor and the best fit photon 
indices, -E pe ak, or the best fit spectral model. Since this trend has been seen for the most of 
the combination of joint fits using the BAT data as we describe in the following sections, we 
believe that this trend of the constant factor in the BAT data is intrinsic to the BAT energy 
response. 

To investigate the consistency in the spectral parameters especially a and E pea ^ derived 
from the BAT data alone we select the fitting results which show the difference in chi-squared 
between a PL and a CPL fit to be greater than 6 (Ax 2 = Xpl ~ Xcpl > 6) in the BAT fit. This is 
the same A% 2 criterion used in the BAT1 catalog (Sakamoto et al. 2008). As demonstrated in 
Sakamoto et al. (2009), the BAT spectrum alone can determine -E pe ak if the observed spectrum 
has a sufficiently high signal-to-noise ratio and also -E pea k is located inside the BAT energy 
range. The left and right panels of Figure 11 show a and -Ep ea k derived by the KW-BAT joint 
fit versus the BAT fit in a CPL model. We do see a similar trend with the KW-BAT and 
the KW fit of ~0. 1-0.2 steeper a and ~10% higher E pca ^ on average between the KW-BAT 
and the BAT fits. However, most of the a and -Epeak values derived from the BAT data alone 
are consistent within the errors with the KW-BAT joint fit values. We note that there is one 
spectrum, GRB 051008 Regl, which show £ pcak ~800 keV in the KW-BAT joint fit (same as 
in the KW fit and in the KW-WAM-BAT fit), but E peak of the spectrum is ~200 keV in the 
BAT fit. Since -Ep ea k of this spectrum is around ~800 keV in the different combination of joint 
fits, we believe that -Ep ea k of these spectra are greater than 200 keV. Therefore, we should use 
caution if -Epeak derived by the BAT data alone is near the upper boundary of the effective BAT 
energy range of ~150 keV. We also note that the values derived with the BAT spectrum alone 
are consistent with those derived with BAT-KW joint fit, only when the fit is done with a CPL 
model and E peak can be determined. 



10 



4-2. KW and WAM joint fit 

Figure 12 and 13 summarize the joint fit results of the KW and the WAM data. The 
parameters a and E pca ^ in both the CPL fit and the Band fit are consistent between the joint fit 
and the KW fit. The difference in a is well less than 0.1 on average for both a CPL fit and the 
Band fit. Furthermore, according to a linear fit of parameters between the KW-WAM fit and 
the KW fit, the difference is relatively small: 6% in -Ep ea k for both the CPL fit and the Band 
fit on average. The high energy photon index /3 of the Band function is also consistent. The 
systematically small constant factor ~0.2 of GRB 051221A is due to the four times larger time 
interval in the WAM data (see Table 5). Also note that the WAM S p 2 constant factor (WAM 
detector ID 3) of GRB 060105 is in the range of 2-3. This is due to the large uncertainty of the 
energy response at the extreme off-axis incident angle 4 (8 = 5.7°). 

4.3. BAT and WAM joint fit 

Figure 14 and 15 summarize the joint fit results of the BAT and the WAM data. The 
general trend in a and E pea k, which we mentioned in section 4.1 (the KW- BAT joint fit) is 
clearly seen in this joint fit. The joint fit a are 0.2-0.3 steeper on average in the joint fit than 
in the KW fit for both the CPL model and the Band function. Moreover, the joint fit -Epeak 
is systematically higher by 11% for the CPL fit and 14% for the Band fit on average based 
on a linear fit of parameters. The high energy photon index /3 of the Band function fit agrees 
between the joint fits and the KW fit if we take into account the large uncertainties in the 
parameter. 

44. KW, WAM and BAT joint fit 

Figure 16 and 17 summarize the joint fit results of all three instruments. The systematic 
differences in a and -E pca k which we see in the KW-BAT and the BAT- WAM joint fits are also 
apparent in this joint fit. a obtained by the joint fit is 0.1 and 0.2 steeper on average than the 
KW fit for the CPL fit and the Band fit respectively. There are eight spectral regions which 
the 90% confidence level of a do not overlap between the KW and the KW-WAM-BAT joint 
fit for the CPL (Table 11, 18, 24, 30, 34, 35, 36 and 38) and the Band fit (Table 24, 33, 34, 
35, 36, 38, 41 and 43). The largest un-overlapping confidence level in a between the KW and 
the KW-WAM-BAT joint fit is seen in GRB 051221A Regl of 0.04 for the CPL fit, and GRB 
070328 Reg2 and Regl3 of 0.06 for the Band fit. On averaged, the un-overlapping confidence 
level is 0.03 for the CPL fit and 0.04 for the Band fit. According to a linear fit of parameters, 
-Epeak based on the joint fit is 9% and 12% higher on average than the KW fit for the CPL 
model and the Band function respectively. There are ten and six spectral regions which the 
90% confidence level of Epeak do not overlap between the KW and the KW-WAM-BAT joint 

4 A small incident angle (on-axis) means that the source is coming from an off-axis angle for the WAM because 
the detector normal is at 6 = 90° . 
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fit for the CPL (Table 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 41 and 43) and the Band fit (Table 34, 35, 
36, 38, 41 and 43) respectively. The largest un-overlapping confidence level in E pea k between 
the KW and the KW-WAM-BAT joint fit is seen in GRB 070328 Regl3 of 51 keV for the CPL 
fit, and GRB 070328 Reg2 of 151 keV for the Band fit. Also, GRB 070328 Reg2 shows the 
relatively large gap of 41 keV in the CPL fit, and, similarly, GRB 070328 Regl3 has 142 keV 
gap in the Band fit. Excluding those four outliers, the averaged un-overlapping confidence level 
is 15 keV for the CPL fit and 13 keV for the Band fit. The constant factor of the BAT data is 
systematically smaller by 10% in both a CPL fit and the Band fit. The WAM constant factor 
is smaller by 5% for a CPL fit and 2% for the Band fit excluding the outliers of GRB 051221A 
and GRB 060105 (see section 4.2). 

5. Discussion and Conclusion 

We report the results of our attempt to use the simultaneously observed GRBs to cross- 
calibrate the energy response of the KW, the WAM and the BAT instruments. Since every 
GRBs has a different brightness and spectral shape, it is difficult to use the observed GRB 
spectrum as "a standard candle" to calibrate the instruments. However, we can reveal the 
systematic problems among the instruments by comparing the best fit parameters derived for 
each instrument and from the joint analysis of the data. 

First, there is a systematic trend in the joint fits that the low-energy photon index a 
becomes steeper by 0.2 in the Band function compared to that of the KW fit. The lowering 
of the low-energy photon index is well represented by the examples of GRB 061007 spectral 
fit results (e.g. Figure 7). There are systematically positive residuals below 50 keV and also 
negative residuals above 50 keV in the BAT data from the best fit model of the KW fit to 
the Band function. Along with the joint fit results, this suggests that the BAT data prefers a 
steeper power-law slope than that derived from the KW data. Note that the WAM data are 
less sensitive for deriving a since the lower energy boundary of its spectrum is ~120 keV. 

Second, on average, -Epeak derived from the joint fits are systematically higher than those 
from the KW fit: 9% higher for the joint KW-BAT fit, 6% higher for the joint KW-WAM fit, 
14% higher for the joint BAT- WAM fit, and 12% higher for the joint KW-WAM-BAT fit based 
on the Band function. We note the relatively large inconsistency in the 90% confidence level 
of E pcak for the spectra of GRB 070328 (Reg2 and Regl3) between the KW fit and the KW- 
WAM-BAT joint fit. The un-overlapping confidence level of Epeak is 40-50 keV for the CPL 
fit and 140-150 keV for the Band fit for those spectra. The low-energy photon index a and 
Epeak are strongly coupled. E pGa k will be higher if a goes steeper (left panel of Figure 18). To 
investigate whether a systematically higher E pea k is due to a steeper a, we check the differences 
in E pC ak and a derived from the joint BAT- WAM fit (which has the largest inconsistency in a) 
and the joint KW-BAT fit (which has the smallest inconsistencies in E pea k and a combining 
the BAT data). The result is shown in the right panel of Figure 18. There is a very small 
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difference in S pea k if a derived from the joint BAT-WAM fit is flatter than the joint KW-BAT 
fit (a (BAT-WAM) - a (KW-BAT) > 0, right side of the figure). However the S pcak based on 
the joint BAT-WAM fit is systematically higher than that of the joint KW-BAT fit if the a 
based on the joint BAT-WAM fit is steeper than the joint KW-BAT fit (a (BAT-WAM) - a 
(KW-BAT) < 0, left side of the figure). This demonstrates that a systematically higher Speak 
in the joint fit is mainly as a result of a steeper a. Therefore, we believe that the fundamental 
cause of this problem is due to a steeper a which comes when we include the BAT data as we 
discussed above. 

Third, the constant factor of the BAT data shows a systematically smaller value when we 
fix the constant factor of the KW value to 1. There is no correlation between the BAT smaller 
constant factor and the spectral parameters such as a, S pea k, and j3 (see Figure 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, and 17). We investigate whether variations in the constant factor are correlated with 
the incident angle of each instrument or with the observed flux. Figures 19, 20 and 21 show 
the constant factors of the BAT and the WAM based on the three instrument joint fits plotted 
with respect to the incident angles of the KW, the WAM and the BAT respectively. Figure 22 
shows the constant factors of the joint fits versus the observed flux in the 20-1000 keV band. 
Although there might be a hint of a correlation between the BAT constant factor and 9, the 
correlation coefficient is 0.655 in 12 samples. The probability of such a correlation occurring 
by chance for this sample size is 0.131. We find no systematic trend in the constant factor with 
either incident angles or the observed fluxes. Therefore, we conclude that the intrinsic effective 
area of the current energy response file of the BAT is 10-20% smaller than that of the KW. 
Although there might be a similar trend in the WAM constant factor, the scatter in the WAM 
constant factor is too large for us to make a solid conclusion. 

Despite the systematic problems in the joint fits, we note that the uncertainties in the 
spectral parameters will improve significantly using the joint fits. The joint KW-BAT fits 
provides smaller uncertainties in both a and S P e a k, compared to those of the KW fit. The 
averaged uncertainties of a and S pea k i n the joint KW-BAT fits are 0.06 and 63 keV, whereas 
the uncertainties in the KW fits are 0.1 and 71 keV. This is because the BAT high statistics 
data will provide a better constraint on a, which also improves the uncertainties in S pea k. 
The KW-WAM joint fits provide better constraints on than does the KW fit. The averaged 
uncertainties of (3 in the joint KW-WAM fits are 0.8, on the other hand, the averaged uncertainty 
of /3 on the KW fit is 2.8. The high statistics WAM data above 100 keV helps to constrain 
(3. The three instrument joint fits provide the smallest uncertainties in both a and S pea k- The 
averaged uncertainties in a and Speak in the three instrument fits are 0.04 and 45 keV. The 
joint fit effort is important not only to enable us to understand the systematic problems among 
the instruments, but also to reduce the uncertainties in the spectral parameters such as a and 
Speak; allowing better constraints on the empirical relationships and ultimately better physical 
models of the prompt emission. 
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Finally, we want to emphasize that it is very difficult to understand the instrumental 
effects buried in the scientific results such as GRB empirical relations without these kind of 
cross-calibration efforts. We believe that the systematic problems in the spectral parameters 
which we derived in this work by combining different instrument data would be added as a 
systematic error to the statistical uncertainties of the spectral parameters. This is especially 
important when we display the spectral parameters derived from different instruments such 
as the empirical relationships. We hope that this kind of joint analysis effort will expand 
to the data of the previous missions and also to the current /future missions to understand 
the instrumental problems and the instrumental effects on the interpretation of GRB prompt 
emission data. 

We would like to thank the anonymous referee for comments and suggestions that ma- 
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and the USA (NASA). It also has been supported in part by a Grant-in- Aid for Scientific 
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and Technology (MEXT). 

References 

Agostinelli, S. et al. 2003, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A506, 250 

Amati, L., et al. 2002, A&A, 390, 81 

Amati, L. 2006, MNRAS, 372, 233 

Aptekar, R.L, et al. 1995, Space Sci. Rev., 71, 265 

Band, D.L., et al. 1993, ApJ, 413, 281 

Barthelmy, S.D., et al. 2005, Space Sci. Rev., 120, 143 

Butler, N. R., Kocevski, D., Bloom, J. S., Curtis, J. L. 2007, ApJ, 671, 656 

Cabrera, J. I., Firmani, C, Avila-Reese, V., Ghirlanda, G, Ghisellini, G, Nava, L. 2006, MNRAS, 
382, 342 

Firmani, C, Ghisellini, G, Avila-Reese, V., and Ghirlanda, G. 2006, MNRAS, 370, 185 
Gehrels, N., et al. 2004, ApJ, 611, 1005 

Ghirlanda, G, Ghisellini, G, Lazzati, D., 2004, ApJ, 616, 331 
Ghirlanda, G, Nava, L., Ghisellini, G, Firmani, C. 2007, A&A, 466, 127 
Kaneko, Y., et al. 2006, ApJS, 166, 298 

Kira, C, et al. 2009, in Proceedings of Astrophysics with All-Sky X-Ray Observations 3rd international 

MAXI Workshop, 322 
Kokubun, M., et al. 2007, PASJ, 59, S53 
Liang, E., Zhang, B., ApJ, 633, 611 
Mitsuda, K., et al. 2007, PASJ, 59, SI 
Ohno, M., et al. 2005, IEEE, Trans, Nucl. Sci., 52, 2758 

14 



10 2 




io 3 I i I i I i I i 

10 100 1000 10000 

Energy (keV) 

Fig. 1. The background spectrum of the Konus-Wind instrument. 
Palmer, D.M., et al. 2005, Nature, 434, 1107 

Preece, R.D., Briggs, M.S., Mallozzi, R.S., Pendleton, G.N., Paciesas, W.S., Band, D.L. 1998, 

Astrophys. Lett., 506, 23 
Rossi, F., et al. 2008, MNRAS, 388, 1284 
Sakamoto, T. et al. 2008, ApJS, 175, 179 
Sakamoto, T. et al. 2009, ApJ, 693, 922 
Sakamoto, T. et al. 2010, Submitted to ApJS 
Sari, R., Piran, T., Narayan, R. 1998, Astrophys. Lett., 497, 17 
Sato, G. et al. 2005, NIM A, 541, 372 
Sato, G. et al. 2007, ApJ, 657, 359 

Sizun, P. et al. 2004, in Proceedings of the 5th INTEGRAL Workshop on the INTEGRAL Universe, 

ed. V. Schnfelder, G. Lichti & C. Winkler, ESA SP-552, 815 
Suzuki, M. et al. 2005, IEEE Trans. Nucl. Sci., 52, 1033 
Takahashi, T., et al. 2007, PAS J, 59, S35 

Terekhov, M.M., Aptekar, R.L., Frederiks, D.D., Golenetskii, S.V., ITinskii, V.N., Mazets, E.P. 1998, 
in Fourth Huntsville gamma-ray burst symposium, ed. C.A. Meegan, R.D. Preece, & T.M. Koshut 
(AIP Conference Proceedings), 428, 894 

Yamaoka, K., et al. 2009, PASJ, 61, S35 

Yonetoku, D., Murakami, T., Nakamura, T., Yamazaki, R., Inoue, A.K., Ioka, K. 2004, ApJ, 609, 935 
Zhang, B. 2007, Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics, 7, 1 



15 



data and folded model 



0.2 



0.1 



I 

o 

o 



0.05 



> 



I 

o 

o 

-a 

CD 
N 



1.4 
1.2 

1 

0.8 



0.1 



0.01 



io- 3 

1.2 
1 



200 
Energy (keV) 



data and folded model 




200 



500 



Energy (keV) 



Fig. 2. The WAM Crab spectra obtained by the earth occultation technique. Top panel shows the data 
integrated about one day. The Crab incident angle is about 20 degrees from the WAM detector. Bottom 
panel is the three-year integration data. All of the data with incident angles smaller than 30 degrees 
from the normal direction of each detector are added. The energy response is averaged over each incident 
angle, weighting by the number of occultation. The spectrum above 100 keV from one-day integration 
data is well fitted by a single power-law model with a photon index of 2.16 ±0.27, and its energy flux in 
the 100-500 keV band is 9.9^'g x 10 -9 erg cm -2 s _1 (x 2 /d.o.f. = 6.96/5). For the three-year integration 
data, the spectrum is also well fit by a single power-law with a photon index of 2.23 ±0.09, and its energy 



flux in the 100-500 keV band is 9.0 
channels (x 2 / d -°- f - = H-79/10). 
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Table 1. The GRB trigger time of each instrument. Times are all in UT. 



GRB T (KW) T (BAT) T (WAM) 



051008 


2005/10/08 


16 


:33 


:20 


.762 


16 


33: 


21 


.316 


16 


:33: 


17 


.470 


051221A 


2005/12/21 


01 


:51 


12 


.976 


01 


:51: 


15 


.868 


01 


:51: 


15 


.888 


060105 


2006/01/05 


06 


:49 


:04 


.371 


06 


:49: 


:27 


.446 


06 


:49: 


:25 


.696 


060117 


2006/01/17 


06 


:49 


:57 


.852 


06 


:50: 


:01 


.599 


06 


:50: 


:00 


.572 


060124* 


2006/01/24 


16 


:04 


:13 


.894 


15 


:54: 


:51 


.825 


16 


:04: 


:10 


.646 


060502A 


2006/05/02 


03 


:03 


.33 


.119 


03 


.03: 




.144 


03 


:03: 


31 


.501 


060813 


2006/08/13 


22 


:50 


:21 


.576 


22 


:50: 


:22 


.685 


22 


:50: 


24 


.295 


060814 


2006/08/14 


23 


:02 


:34 


.447 


23 


:02: 


19 


.035 


23 


:02: 


17 


.783 


060904A 


2006/09/04 


01 


:04 


.13 


.821 


01 


.03: 


:21 


.201 


01 


:04: 


09 


.040 


060912 


2006/09/12 


13 


:55 


:57 


.788 


13 


:55: 


:54 


.144 


13 


->'> 


:55 


.435 


061006 


2006/10/06 


16 


:45 


:26 


.896 


16 


:45: 


50 


.510 


16 


:45: 


:27 


.638 


061007 


2006/10/07 


10 


:08 


:09 


.344 


10 


:08: 


08 


.812 


10 


:08: 


:05 


.628 


061222A 


2006/12/22 


03 


:30 


:14 


.682 


03 


:28: 


:52 


,110 


03 


:30: 


13 


.420 


070328 


2007/03/28 


03 


:53 


:49 


.993 


03 


:53: 


53 


.155 


03 


:53: 


46 


.348 



* The BAT triggered on the weak precursor, whereas the KW and WAM 
triggered on the main part of the burst which is ~560 sec later. 
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Fig. 3. Light curves of the KW (top), the WAM (middle), and the BAT (bottom) of our samples. Note 
that the KW light curves before the KW trigger times were recorded in the waiting mode with 2.944 s 
time resolution. 
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Fig. 4. Light curves (continued) 
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Fig. 5. Light curves (continued) 



Table 2. The GRB sky position information from the BAT instrument, the incident angle of GRBs, and the WAM detector 
ID number used in the analysis for WAMgp! and WAM5P2 pair. The KW detector which triggered on the GRB is shown 
in square brackets in the incidnet angle column of the KW. 



GRB Position (deg) Incident Angle (deg) WAM Det ID 





(R.A.J200O) Dec.j2ooo) 


KW (6») 


BAT 


{0, <t>) 


WAM (<9, (j)) 


WAMspi 


WAM S P2 


051008 


(202.865, +42.103) 


46.9 


[S2] 


(44.0,- 


-28.7) 


(130.3, 133.5) 





3 


051221A 


(328.715, +16.888) 


27.7 


[S2] 


(36.6,- 


-178.6) 


(148.2, 16.9) 





1 


060105 


(297.485, +46.356) 


65.2 


[S2] 


(42.9,- 


f-20.8) 


(5.7, 145.6) 





3 


060117 


(327.912,-59.982) 


43.5 


[SI] 


(50.1,- 


-159.0) 


(63.8, 30.8) 





1 


060124 


(77.097, +69.727) 


46.6 


[S2] 


(37.8,- 


-158.3) 


(134.5, 215.3) 


2 


3 


060502A 


(240.937, +66.604) 


78.6 


[S2] 


(34.9,- 


-131.8) 


(117.0,174.4) 


3 




060813 


(111.890,-29.844) 


39.0 


[SI] 


(34.3,- 


-118.4) 


(72.1, 129.0) 





3 


060814 


(221.338, +20.591) 


55.4 


[S2] 


(28.1,- 


f-28.5) 


(73.4, 22.6) 





1 


060904A 


(237.731, +44.984) 


27.6 


[S2] 


(13.7,4 


-132.6) 


(93.7, 161.3) 





3 


060912 


(5.285, +20.971) 


72.9 


[S2] 


(33.2,4 


-125.7) 


(116.4, 274.1) 


2 




061006 


(110.998,-79.195) 


13.9 


[SI] 


(33.6,- 


-20.2) 


(55.1, 199.8) 


3 




061007 


(46.299,-50.496) 


27.0 


[SI] 


(36.1,4 


-109.8) 


(91.8, 197.7) 
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3 
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(358.254,46.524) 


47.6 


[S2] 


(28.0,- 


136.1) 


(36.6, 249.3) 
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070328 


(65.113,-34.079) 


35.7 


[SI] 


(39.6,- 


-167.9) 
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Fig. 6. The joint fit spectra of the KW (black), the WAM (blue and green) and the BAT (red). See text 
for details (§4). 
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Fig. 7. The joint fit spectra (continued) 
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Fig. 8. Histograms of the reduced % 2 based on the best fit spectral model for the KW and joint fits as 
indicated on the figures. The best fit spectral model is determined based on the difference in \ 2 between 
a CPL and the Band function fit. If the value of A\ 2 between a CPL and the Band function fit is greater 
than 6 (A% 2 = Xcpl ~xland > 6), we determined that the Band function is a better representative spectral 
model for the data. Otherwise, the reduced x 2 f° r a CPL fit is used. 
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Fig. 9. Correlation between the KW and BAT joint fit spectral parameters, the low-energy photon index 
a (left-top) and E pca ^ (right-top), and those derived from the KW fit based on a CPL model. The BAT 
constant factor as a function of a (left-bottom) and E pca k (right-bottom) based on a CPL model. The 
blue data points are not affected by the Swift spacecraft slew. The KW constant factor is fixed to 1. 
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Fig. 10. Correlation between the KW and BAT joint fit spectral parameters, the low-energy photon index 
a (left-top), the high-energy photon index j3 (middle-top), and -Epcak (right-top), and those derived from 
the KW fit based on the Band function. The BAT constant factor as a function of a (left-bottom), /3 
(middle-bottom) and -Epeak (right-bottom) based on the Band function. The blue data points are not 
affected by the Swift spacecraft slew. The KW constant factor is fixed to 1. 



BAT alpha 



o v_ 
""10 



100 



Fig. 11. Correlation between the KW and the BAT joint fit spectral parameters, the low energy photon 
index a (left) and -E pea k (right), and those derived from the BAT fit based on a CPL model. 
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Fig. 12. Correlation between the KW and WAM joint fit spectral parameters, the low-energy photon 
index a (left-top) and -Ep ea k (right-top), and those derived from the KW fit based on a CPL model. The 
WAMspi data are shown in black and the WAM5P2 data are shown in red. Just for display purposes, the 
WAMgp2 data points are shifted by 0.01 in a and by 2% of their Speak value from the KW fits (x-axis). 
The WAM5P1 and WAM5P2 constant factors as a function of a (left-bottom) and -E poa k (right-bottom) 
based on a CPL model. The KW constant factor is fixed to 1. 
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Fig. 13. Correlation between the KW and the WAM joint fit spectral parameters, the low-energy photon 
index a (left-top), the high-energy photon index j3 (middle-top), and -B^cak (right-top), and those derived 
from the KW fit based on the Band function. The WAMgpi data are shown in black and the \VAM5p2 
data are shown in red. Just for display purposes, the \VAM5p2 data points are shifted by 0.01 in a and 
by 2% of their -E pea k value from the KW fits (x-axis). The WAMgpi and WAM5P2 constant factors as 
a function of a (left-bottom), j3 (middle-bottom) and -Epcak (right-bottom) based on the Band function. 
The KW constant factor is fixed to 1. 
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Fig. 14. Correlation between the BAT and WAM joint fit spectral parameters, the low-energy photon 
index a (left-top) and -E pe ak (right-top), and those derived from the KW fit based on a CPL model. The 
WAMspi data are shown in black and the \VAM5p2 data are shown in red. Just for display purposes, the 
WAMgp2 data points are shifted by 0.01 in a and by 2% of their Speak value from the KW fits (x-axis). 
The WAM5P1 and WAM5P2 constant factors as a function of a (left-bottom) and -E pC ak (right-bottom) 
based on a CPL model. The BAT constant factor is fixed to 1. 
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Fig. 15. Correlation between the BAT and the WAM joint fit spectral parameters, the low-energy photon 
index a (left-top), the high-energy photon index j3 (middle-top), and i? pca k (right-top), and those derived 
from the KW fit based on the Band function. The WAMspi data are shown in black and the WAMgp2 
data are shown in red. Just for display purposes, the \VAM5p2 data points are shifted by 0.01 in a and 
by 2% of their -E pea k value from the KW fits (x-axis). The WAMspi and WAM5P2 constant factors as 
a function of a (left-bottom), j3 (middle-bottom) and -Epcak (right-bottom) based on the Band function. 
The BAT constant factor is fixed to 1. 
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Fig. 16. Correlation between the KW, WAM and BAT joint fit spectral parameters, the low-energy 
photon index a (left-top) and £p e ak (right-top), and those derived from the KW fit based on a CPL model. 
The BAT, WAMf and WAM2 constant factors as a function of a (left-bottom) and -E pea k (right-bottom) 
based on a CPL model. The KW constant factor is fixed to 1. 
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Fig. 17. Correlation between the KW, WAM and BAT joint fit spectral parameters, the low-energy 
photon index a (left-top), the high-energy photon index j3 (middle-top), and Speak (right-top), and those 
derived from the KW fit based on the Band function. The BAT, WAM1 and WAM2 constant factors as 
a function of a (left-bottom), j3 (middle-bottom) and Speak (right-bottom) based on the Band function. 
The KW constant factor is fixed to 1. 
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Fig. 18. Left: Confidence contours between Speak and a derived from the KW simulated spectrum with 
the input Band parameters of a = — 1, (3 = —2.5, and S pca k = 300 kcV. Right: the difference in S pea k between 
the BAT- WAM joint fit and the KW-BAT joint fit vs. the difference in a between the BAT- WAM joint 
fit and the KW-BAT joint fit. 
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Fig. 19. The BAT, WAM 5P i and WAM 5P2 constant factor based on a CPL fit (left) and the Band fit 
(right) as a function of the incident angle of KW. 
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Fig. 20. The WAM SP i and WAM SP2 constant factor based on a CPL fit (left) and the Band fit (right) 
as a function of the incident angle 9 (top) and <fi (bottom) of WAM. 
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Fig. 21. The BAT constant factor based on a CPL fit (left) and the Band fit (right) as a function of the 
incident angle 9 (top) and <fi (bottom) of BAT. 
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Fig. 22. The BAT, WAM 5P i and WAM 5P2 constant factor based on a CPL fit (left) and the Band fit 
(right) as a function of the observed energy flux in the 20-1000 keV band. 
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Table 3. The energy fluence measured with KW, WAM and BAT in their full energy band. The KW, BAT and WAM 
fluence is measured using the time-averaged spectrum (Tiqo interval). For the KW, in case the burst emission started before 
the trigger time (e.g. GRB 051008 and GRB 060502A), the fluence for the pre-trigger part is estimated using a product 
of the count fluence for this part and the conversion factor from a count fluence to an energy fluence using the spectral 
information of the time-averaged spectrum. Then, the fluence of pre-trigger part is added to the fluence of the main part to 
obtain the total fluence. 





b (20-10000 kcV) 


o WAM /inn mnn l „ia 

S (100-1000 kev) 


cBAT/1 c 1 cn l ~\t\ 

b (15-150 kev) 




r —2i 
[erg cm *\ 


[erg cm J 


r —2i 
[erg cm J 


051008 


o.2_2 i x 10 


(2.85 ± 0.08) x 10 




051221A 


.4-0 8 1 n— 6 

3.4Iq 5 x 10 ° 


(1.5 ± 0.1) x 10 ° 


(1.16 ± 0.04) x 10 ° 


060105 


(7.9 ±0.3) x 10 


(5.0 ±0.5) x 10 


(1.82 ± 0.03) x 10 


060117 


(3.1 ± 0.2) x 10 


(1.54±0.07) x 10 


/ a k t n AA\ -1 /"\ R 

(2.05 ± 0.03) x 10 D 


/ \ i i / \ 1 C\ A 

060124 


3.1_q 7 x 10 


(7.8 ±0.9) x 10 ° 




060502A 


3.8I 8 x 10 D 


(2.7±0.5) x 10 D 


(2.3 ± 0.1) x 10 


060813 


1.8±3;1 x 10- 5 


(1.00 ±0.05) x 10" 5 


(5.5 ±0.1) x 10~ 6 


060814 


3.7t i x lO" 5 


(2.5 ±0.1) x 10~ 5 


(1.48 ±0.02) x 10" 5 


060904A 


i-3±8;t x io- 5 


(6.3 ±0.7) x 10~ 6 


(7.8 ±0.2) x 10~ 6 


060912 


5.7±?;| x 10~ 6 


(1.3 ±0.3) x 10~ 6 


(1.36 ±0.06) x 10~ 6 


061006 


3.7±g:i x io- 6 


(2.6 ±0.1) x 10~ 6 


(1.4±0.1) x 10~ 6 


061007 


(2.6 ±0.2) x 10~ 4 


(1.70 ±0.07) x 10~ 4 


(4.50 ±0.05) x 10~ 5 


061222A 


3.4±g;? x 10~ 5 


(1.75 ±0.08) x 10" 5 


(8.1 ±0.2) x 10" 6 


070328 


7.9±H x IO" 5 


(3.2 ±0.2) x 10~ 5 


(9.2 ±0.2) x 10~ 6 
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Table 4. The 1-s peak energy flux measured with KW, WAM and BAT in their full energy band. The KW 1-s peak energy 
flux is calculated as a product of 1-s peak count-rate and the conversion factor from a count rate to an energy flux using 
the spectrum accumulated over the time interval which comprises the peak. The BAT and WAM 1-s peak energy flux is 
measured using the 1-s duration spectrum including the brightest part of the burst emission. 



GRB 


Ff s w (20-10000 keV) 


F™ (100-1000 keV) 


Ff s AT (15-150 keV) 




[erg cm -2 s _1 ] 


[erg cm 


2 s- 1 ] 




[erg cm -2 s _1 ] 


051008 


(5.1 ±1.1) x 10" 6 


(2.0 ±0.1) 


x 10" 


-6 


- 


051221A 


3.4±gJ x 10~ 6 


(1.5 ±0.1) 


x 10" 


-6 


(1.02 ±0.03) x 10~ 6 


060105 


(5.5 ±0.6) x 10~ 6 


(3.3 ±0.6) 


x 10" 


-6 


(7.1 ±0.4) x 10~ 7 


060117 


6.5±° j x 10~ 6 


(2.9 ±0.2) 


x 10" 


-6 


(3.70 ±0.08) x 10- 6 


060124 


(3.4 ±0.9) x 10~ 6 


(1.0 ±0.2) 


x 10" 


-6 


- 


060502A 


5.5± 2 ; 2 x 10- 7 


(3.8 ±1.1) 


x 10" 


-7 


(1.7±0.2) x 10~ 7 


060813 


3.6±°j x 10- 6 


(2.0 ±0.2) 


x 10" 


-6 


(8.0 ±0.3) x 10~ 7 


060814 


(2.1 ±0.3) x 10~ 6 


(1.4±0.1) 


x 10" 


-6 


(6.1 ±0.2) x 10~ 7 


060904A 


1.3i°;| x 10- 6 


(5.4 ±1.4) 


x 10" 


-7 


(4.4 ±0.2) x 10~ 7 


060912 


2.5±o ° x 1CT 6 


(5.2 ±1.5) 


x 10" 


-7 


(5.8 ±0.3) x 10~ 7 


061006 


3.7±g;i x 10- 6 


(2.6 ±0.1) 


x 10" 


-6 


(5.3 ±0.2) x 10~ 7 


061007 


(1.2±0.1) x 10~ 5 


(9.2 ±0.3) 


x 10" 


-6 


(1.56 ±0.04) x 10~ 6 


061222A 


4.8±\i x 10~ 6 


(3.2 ±0.2) 


x 10" 


-6 


(5.8 ±0.2) x 10" 7 


070328 


(5.9 ±1.2) x 10~ 6 


(1.9 ±0.1) 


x 10" 


-6 


(3.9 ±0.2) x 10~ 7 
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Table 5. Spectral intervals used in the analysis and time of flight from the spacecraft to the Earth. 
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;1 s 
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0.018 
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14.0 
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Table 5. (Continued.) 



Reg2 s 


0.0 


24.832 


-1.107 


23.725 


5.5 


30.5 




Reg3 s 


24.832 


41.216 


23.725 


40.109 


30.5 


47.0 




Regl3 s 


0.0 


41.216 


-1.107 


40.109 


5.5 


47.0 





The spectral interval which contains the Swift spacecraft slew in the BAT data. 



Table 6. The best fit parameters by a linear function between parameters in a CPL model derived by the joint fit and the 
KW fit. For example, the linear function for a in the KW-BAT fits vs. the KW fit is O(kw-BAT) = a x c*(kw) + b. The 
"Cons" row is the constant factor of the instrument shown in the parenthesis (B: BAT, W: WAM). 





KW-BAT 


KW-WAM 


WAM-BAT 


KW-WAM-BAT 


a 

-^pcak 


a b 
0.92 ±0.05 -(0.11 ±0.05) 
1.04 ±0.03 ~(2 ±6) 


a b 
1.06 ±0.04 -(0.01 ±0.04) 
1.06 ±0.02 1±3 


a b 
0.93 ±0.04 -(0.17 ±0.04) 
1.11 ±0.03 -(4 ±7) 


a b 
1.00 ±0.04 -(0.09 ±0.03) 
1.09±0.03 ~(2±6) 


Cons 


0.886 ± 0.009(B) 


0.95±0.01(W) 


1.02±0.02(W) 


0.900 ± 0.009(B) 0.948 ±0.011(W) 



Table 7. The best fit parameters by a linear function between parameters in the Band function derived by the joint fit and 
the KW fit. For example, the linear function for a in the KW-BAT fits vs. the KW fit is ct(KW— BAT) = a X d( KW ) + b. The 
"Cons" row is the constant factor of the instrument shown in the parenthesis (B: BAT, W: WAM). 





KW-BAT 


KW-WAM 


WAM-BAT 


KW-WAM-BAT 




a 


b 


a 


b 


a 


b 


a 


b 


OL 


0.87 ±0.07 


-(0.20 ±0.06) 


0.97 ±0.07 


-(0.06 ±0.05) 


0.87 ±0.08 


-(0.26 ±0.05) 


0.90 ±0.07 


-(0.20 ±0.05) 


-^peak 


1.09 ±0.04 


-(7±7) 


1.06 ±0.02 


-(6 ±6) 


1.14 ±0.04 


-(12 ±6) 


1.12±0.03 


-(9±6) 


P 


0.7±0.2 


-(0.9 ±0.4) 


1.15±0.19 


0.3 ±0.5 


0.4 ±0.3 


-(1.7 ±0.7) 


0.5±0.2 


-(1.3 ±0.4) 


Cons 


0.881 ± 0.009(B) 


0.97±0.01(W) 


1.08±0.02(W) 


0.887 ± 0.008(B) 


0.981 ±0.012(W) 
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Table 8. Spectral parameters: 051008 Regl 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


i?„ ral fkeVl 

'-'peak v j 


C(WAMO) 


C(WAM3) 


C(BAT) 


y 2 /dof 
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i 40 +0.03 

-0 93+ 10 
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- 


- 


- 
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22/23 (0.98) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


, 02+0.05 
^ -0.05 




244+f 4 5 


- 


- 


- 


56/57 (1.00) 
49/56 (0.89) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


i +0.02 
i - O1 -0.03 
_ 95+0 06 
u - ao -0.06 

-0 93+o oe 

"•""-0.06 


-2.6+ '? 
^■ u — l.i 


82112* 
764+J.O 1 


1 76+°- 15 

,u -0.11 

1 oo+°- 08 

± - uu -0.07 

1 oo+°-°! 

— 0.07 


- 


- 


482/83 (5.82) 
81/82 (1.00) 
77/81 (0.96) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


, ,,+0.02 
± '°^-0.03 

-0 94+0- 06 

u - a -0.06 

-0 92+S-OJ 

u - a -0.07 


-2.6+91 

i,u — 1.5 


692+« 
63812? 




1 ss+o- 17 

, no + 0.09 
i - US -0.08 

1 08+°'S 8 

0.08 


- 


494/83 (5.96) 
80/82 (0.98) 
76/81 (0.95) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


i OO+0.02 
J - oo _0.02 

-0 93+0- 06 

u - ao -0.06 

-0.90+0-07 


-2.3+91 

— 1 .5 


soils 

711+159 

— 142 


- 




n sfi+o- 05 
95+ 06 

u - ao -0.06 

0.94+0 06 

u J -0.05 


384/131 (2.93) 
131/130 (1.01) 
127/129 (0.99) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


, c-o+0.02 
± -°°-0.02 

-0 95+ 08 
u - ao -0.07 

-0.90+0 09 

— 0.09 


-2.5+°-3 

—0.6 


qoq4-98 
8z °-80 

739+i° 4 

— 90 


1 1Q+0-07 
x - la -0.06 
95+0 05 
u - ao -0.04 

0.94+°°i 

— 0.04 


- 




456/99 (4.61) 
105/98 (1.07) 
98/97 (1.01) 


KW+WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


, ccr+0.02 
± - oo -0.02 

-0.861°:" 


_ 2 4+0-3 


737lfj 
6351^ 




1 09+0.08 
i - zz -0.06 

96+° ° 5 
u - MD -0.05 

96+0- 05 
U - MD -0.05 




464/99 (4.70) 
107/98 (1.10) 
100/97 (1.04) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


1 c-o+0.02 
1 -°°-0.02 

-0 95+ 05 
u - ao -0.05 

-0 91+0- 05 
u - J± -0.05 


-2 6+°- 3 
z - D -0.5 


772 tf 3 

71 o+67 


1 iq+O-07 
1 - ly -0.05 
95+0 05 
u - ao -0.04 

95+°-° 4 
u - ao _0.04 


1 ig+0.07 
1 - la -0.05 

qfi+o- 05 

U - MD -0.04 
Ofi+0.05 
u - MD -0.04 


R5 +0.03 
U - DO -0.03 

93+0- 05 
u - ao -0.05 

94+0 05 
u - a ^-0.05 


951/183 (5.20) 
191/182 (1.05) 
181/181 (1.00) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 9. Spectral parameters: 051008 Reg2 



Instrument 


Model 




8 


E i fkcVl 

^pcak v J 


C(WAM0) 


C(WAM3) 


v 2 /dof 


iY W 


rL 


1 4K+0- 11 










qi /fin /"1 qk"\ 
ol/OU (l.ooj 


KW 


CPL 


-0 95+ ' 44 
U - yO -0.33 




oq 4 +462 
oy4 -142 






73 /5Q fl 94> 


±v vv 




U - JD -0.20 


_* 


40fi+ 628 
4UD -115 






7Q /c;q 9^ 

/ O / JO ^ 1 . iU J 




PT 

rL 


-1.54_ Q 12 










4o/ Zo (l.O/ ) 


V V.T\_1V_H_/ 


CPL 


-0 fil+ 66 




604+ 350 
DU4 -138 






31 /99 fl 45*1 


WAMO 

V V A IV J. \J 




— 69+ 1 ' 78 
u - DZ -0.58 


< —1.78 


607+ 286 
DU '-283 






31 /91 f1 51 *l 




rL 


i ci +0-00 
1 - ox -0.13 










i o /oq ac\ 
iy/zo ^U.ODJ 


V V n IV J. O 


CPL 


-1 48+° 13 




_* 






1 9 /22 CO Q01 


V V n IV J. O 




_n 49+0-34 
u, ^ z -14.66 


_1 ko+0.16 
i - oo -0 .20 


oocr+210 






1 8 /91 SQ 1 ! 


i\ VV + WA1VIU 


DT 


i 4 q+0.08 

^-^-o.os 






i n-,+0.24 

- L,o -0.19 




lzo/o4 l^l.4yj 


Ik'W-L WA MO 


CPL 


i n4+ - 28 

1 - U4 -0.23 




fi72 +396 
D < z -174 


1 14+0-20 






l^" W_l_ WA Mfl 
IV VV -f- VV^rVlvlU 


Band 


1 n5+ - 22 

i.uo_ 23 


_* 


fi.7K+ 281 
b ' S -180 


1 14+ - 20 




110 /89 n Qzl^ 


KW+WAMH 

-IV VV \^ WjIIVIO 


PL 


_1 47+O.O8 
-0.09 








1 36+ - 25 

1 - ou -0 .20 


i m n 91 ~i 


KW+WAM3 


CPL 


i 9 ,+0.19 
1 -^°-0.09 




> 650 




1 2 4+0- 21 
^ -0.18 


98/83 (1.19) 


KW+WAM3 


Band 


—0 40+ 3 59 


i - OO -0.32 


167±? 8 




1 26+ ' 23 


94/82 (1.16) 


KW+2WAMt 


PL 


, --,+0.07 






1 30 +0 - 23 
^"-o.is 


1 37+ - 24 

1 -°'-0.19 


144/106 (1.36) 


KW+2WAMt 


CPL 


-1 15+ ' 24 






1 16+ - 21 


i OO+0.23 
i - ZZ -0.17 


133/105 (1.27) 


KW+2WAMt 


Band 


-1 06+ ' 35 
l.UO_ 25 


< -1.61 


687l^ 3 


1 15+ - 21 
± - lo -0.16 


i ^1+0.22 
1 ' zi -0.17 


132/104 (1.28) 



The parameter is not constrained, 
t The joint fit of two WAM spectra. 



Table 10. Spectral parameters: 051008 Regl2 



Instrument 


Model 


a 


/3 


S poak [keV] 


C(WAM0) 


C(WAM3) 


X 2 /dof 


KW 


PL 


_1 4 Q+0.04 










129/73 (1.77) 


KW 


CPL 


-0.91+0" 

— 0. 15 




597+211 
out _ 12g 






68/72 (0.96) 


KW 


Band 


n 01+O.6I 


9 i 9+0.40 


477+202 
1 -248 






65/71 (0.92) 


WAMO 


PL 


-1 63+ 04 










101/25 (4.06) 


WAMO 


CPL 


-1 05+ - 21 
l.uo_ 24 




OOC-+262 
»»5_ 175 






41/24 (1.73) 


WAMO 


Band 


-o-83iS:§6 


9 Tfj+0.33 
Z - JU -0.71 


671 + 218 






37/23 (1.62) 


WAM3 


PL 


-1 66+0' 05 










51/25 (2.06) 


WAM3 


CPL 


-1 94+0- 15 

J-^-o.io 




999+ 411 
yyM -196 






16/24 (0.69) 


WAM3 


Band 


i 99 +0.35 


< -1.99 


965t« 8 






16/23 (0.70) 


KW+WAM0 


PL 


i t-o+0.03 
L - oa -0.03 






1 20+0' 08 
i - zu -0.07 




261/99 (2.64) 


KW+WAM0 


CPL 


-1 02+ ' 11 




80ltif 9 


1 00+ 07 




113/98 (1.16) 


KW+WAM0 


Band 


-0 92+ - 15 
u - yz -0.12 


9 90 + O.26 
Z - ZO -0.53 




99+ 06 




106/97 (1.10) 


KW+WAM3 


PL 


_1 54+0.03 








1 90+0.09 

1,zo -0.07 


218/99 (2.21) 


KW+WAM3 


CPL 


-1 07+ ' 11 
LM < -0.10 








1 Q5+0.07 


91/98 (0.94) 


KW+WAM3 


Band 


-0 92+ - 20 


9 11+O.21 
-• iJ --0.47 


r-oo + 181 
O»8_ 140 




1 03+ 007 


85/97 (0.88) 


KW+2WAM+ 


PL 


i r~+0. 02 
L -°< -0.03 






1 94+0.09 
^•^-0.07 


1 97 +0.09 
1 - zl -0.07 


2.62 (1.24) 


KW+2WAM+ 


CPL 


i ns+o ° 9 

-l.U8_ og 






1 02+ 07 
1 ' uz -0.06 


1 Q5+0.07 


1.08 (1.02) 


KW+2WAM+ 


Band 


-0 95+ - 15 
u - yo _0.12 


9 9C+O.22 
Z - ZO -0.42 


675lit? 


1 00+ 06 


1 02+ - 07 
x - uz -0.06 


1.02 (1.00) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 11. Spectral parameters: 051221A Regl 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


■E^-v fkeVl 


C(WAMO) 


C(WAM1) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


i 4Q+0.05 

-1 09+ 018 
-0.84+212 

u u — 0.30 


-1.91+2'?* 

J — 2.37 


400 -109 
^ — 137 








54/37 (1.48) 
30/36 (0.83) 
27/35 (0.78) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-1 56+ ' 00 
-1 54+ 042 




_* 


- 


- 


- 


18/14 (1.35) 
18/13 (1.45) 


WAMl 
WAMl 
WAMl 


PL 
CPL 
Band 


-2 04+ 54 
Z ' U4 -0 .27 


- 


_* 


- 


- 


- 


7/14 (0.51) 
7/13 (0.54) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


-0 95+ 05 

u - aJ -0.05 

-0 67+ 24 

u -°'-0.22 


- 


284+f I 


- 


- 


- 


68/57 (1.20) 
63/56 (1.14) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-o-96i°;g» 

-0.78l° .i 9 5 
-0 67+° ?? 

u.ui _q 21 


< —1.12 


282+ 49 i 

*° — 121 


06+ 02 

u - uo -0.02 
U - i0 -0.05 

o 15+2-25 

"•-"-^—0.06 


- 


- 


94/72 (1.31) 
85/71 (1.21) 
82/70 (1.18) 


BAT+WAM1 
BAT+WAM1 
BAT+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


_i 09+ - 05 
U - ' Z -0.09 

-0 57+°-" 

UiJ 1 -0.15 


—2 07+2' 2 , 2 , 
-0.38 


o 24 +91 
dz41 -63 

225+I 9 , 

54 




o io+ - 02 

u - ±u -o.oi 
19+ 003 

u - ±a -0.03 

22+2 21 
"•"—0.04 


- 


201/72 (2.79) 
81/71 (1.15) 
72/70 (1.03) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


i 99 +0.04 
i - ZZ -0.04 
n 7H +0.09 


-1 92+ - 18 

— 0.37 


220+?? 

u — 51 


- 




1 24+ - 16 
94+ 09 

u - a -0.08 

0.90+222 


258/95 (2.72) 
103/94 (1.10) 
93/93 (1.01) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


_1 49+0-05 

_i 11+0.18 
i - il -0.15 

-0.73+2-2 

— 0.42 


, S1 +0.16 

— 0.40 


481 +219 
* ol -120 
m o + 272 
— 100 


iq+0.05 
u - ly -0.04 

17+ 004 
u - 1 '-0.04 

—0.05 


- 




73/52 (1.42) 
50/51 (1.00) 
47/50 (0.94) 


KW+WAM1 
KW+WAM1 
KW+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


i cr+0.05 
1 - oo -0.05 

-1 09+ 016 
± - UM -0.15 

-0 74+ - 52 
u - '^-0.29 


-1 96+ 016 


421+ 127 
^ z± -81 

228l^ 9 




n 99 +0.03 
u - z -0.03 

19+ - 02 
u - la -0.02 

20+ 03 
u - zu -0.02 




87/52 (1.68) 
45/51 (0.89) 
36/50 (0.72) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAM++BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 29+ - 04 
1 - za -0.04 

-o.79ir 8 8 

-0.58«;i« 


l.»o_ 22 


216±2j 


16+ 004 
u - iD -0.04 

16+ 004 
u - 1D -0.04 

q iy+0.05 
u - 1 '-0.04 


17+0- 02 
u - ±( -0.02 

n in+0.02 

20+ 02 
u - zu -0.02 


1 07+ - 11 
± - u '-0.12 

o.94±r 9 8 

0.89tg;g? 


355/125 (2.84) 
142/124 (1.15) 
122/123 (0.99) 



The parameter is not constrained. 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 12. Spectral parameters: 060105 Regl 



Instrument 


Model 


QL 





E„ r .^ fkeVl 

J - J pcaK [ J 


C(WAMO) 


C(WAM3) 


C(BAT) 


Y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


-1.35 

U-O0_ .06 

-0.65+°-°5. 

v • y " J — 0.06 


-* 


567± 3 ? 
569+22 

— 32 








894/62 (14.44) 
69/61 (1.13) 
69/60 (1.15) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-1 64+ ' 00 

— n 69+°- 82 

u - Dy -0.67 

-0.64+1-2? 

u — 0.69 


< -1.81 


?24 +583 
,z ^-165 

692+??, 

^ — 251 


- 


- 


- 


15/14 (1.12) 
9/13 (0.76) 
9/12 (0.81) 


WAM3 
WAM3 
WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-2 10+ 009 
_1 44+0-45 

-1.23+5/S 

u -0.57 


< -2.18 


360+*° j 
334+l° 4 

^ u -162 


- 


- 


- 


19/14 (1.39) 
9/13 (0.71) 
9/12 (0.75) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


_0 94+ 04 






- 


- 


- 


42/57 (0.74) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-0.861°:°° 
-0 86+°-°5 


_* 


o 14 +268 
01 ^-181 

812+?i? 

oi -189 


0.39+°°^ 
0.88l° ;i 6 3 
88+° ^ 


- 


- 


116/72 (1.62) 
55/71 (0.78) 
55/70 (0.79) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


, n o+0.04 

n 75 +0.06 
U - '°-0.06 

-0 72+°-°! 

u ' —0.07 


< -2.38 


394+52 
354+22 

Ju -58 




u ' ao -0.14 
o 4 o+0.40 
°-*°-0.37 

3 59+21. 

— 0.42 


- 


417/72 (5.79) 
67/71 (0.95) 
64/70 (0.93) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


i oi+O.Ol 
± - o± -0.01 

-0 74+°-° 4 

u - '^-0.04 

-0.74+°-°* 

— 0.02 


_* 


606+3° 
613+22 

— 33 


- 




n 7s +0.03 

U ' 88 -0.03 
0.88+2-22 


1168/120 (9.74) 
130/119 (1.10) 
131/118 (1.11) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


-1 36+°-°° 
1 -°°+o.oo 

-0 66+ 06 
U ' OD -0.05 

-0.66+°'°3 

— 0.05 


_* 


B76±g 
577+25 

— 32 


0.83 

79+0 08 
u - ,y -0.08 

0.79+°'°! 

— 0.08 


- 




922/77 (11.98) 
81/76 (1.08) 
81/75 (1.09) 


KW+WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-1.37 

-0 62+°-° 6 
u - DZ -0.06 

-0 63+ 04 


_* 


.00+30 
c-oo+30 




1.76 

2 06+ 013 
Z - UD -0.13 

2 07+ 13 
z - u '-0.13 




1111/77 (14.43) 
114/76 (1.50) 
114/75 (1.52) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


1 ,0 + 0.01 

± -°°-o.oi 

-0 72+°-° 4 
,z -0.04 

-0 72+ - 04 
u - ,z -0.02 


_* 


5751?° 


n sn+°- 08 
<J-8U_ og 

n O1+0.08 
U-»l_ . og 

n 01+O.O8 
U - Si -0.08 


1 63+ 013 

2 07+°- 13 
z - u '-0.13 

2 07+ 07 

z - u '-0.13 


76+°- 03 
u - ,D -0.03 

n oy+0.03 
U - 8 '-0.03 

n fi7 +o.02 

U - 8 '-0.02 


1435/150 (9.57) 
193/149 (1.30) 
193/148 (1.31) 



The parameter is not constrained, 
t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 13. Spectral parameters: 060105 Reg2 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


E^ir fkeVl 


C(WAMO) 


C(WAM3) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


-1.61 
_ 60 +0. 10 

-0.57+°-" 

" " ' —0.10 


< -2.79 


228+. " 

222+:^ 
— 14 








626/62 (10.11) 
50/61 (0.83) 
47/60 (0.80) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


9 97 +0.34 
-0.43 

— 1 7n+ 4 - 23 
L - ,u -0.54 

_* 


-2.55+?-" 

""—1.15 


_* 

185+5L 

""—104 


- 


- 


- 


18/14 (1.32) 
18/13 (1.40) 
17/12 (1.44) 


WAM3 
WAM3 
WAM3 


PL 
CPL 
Band 


r, cn+0.19 
z ' oz -0.21 

-o.96i;;S 

-0.63 + ^?o 

" ""—1.13 


< -2.58 


107+6O 
±sl -197 

202 + ? 2 
" -111 


- 


- 


- 


20/14 (1.49) 
15/13 (1.16) 
14/12 (1.21) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


i ii+0.04 
1 - 1± -0.04 

-0 92+ 15 
U - yZ -0.14 




o fi2 +799 
" DZ -130 


- 


- 


- 


53/57 (0.93) 
48/56 (0.86) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


i 19 +0.04 
1 - iZ -0.04 
n 07+O.H 

-0 86+°J 2 


< -2.03 


297± 7 3 2 
289 + 7 28 


0.87l°; 2 f 
88 + S'S? 

u.oo_q 21 


- 


- 


108/72 (1.50) 
67/71 (0.95) 
66/70 (0.96) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


_1 14+0-04 
l- 1 -0.04 

_ 79+0-09 
u - ' -0.08 

' ^-0.08 


+00 


233+^ 

233+tt 
i ""— 33 




49+0.10 

u -^ a -0.09 

2 QQ+0-53 

2 99 + 2'S? 


- 


229/72 (3.19) 
66/71 (0.94) 
66/70 (0.95) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


_1 49+002 
^ -0.02 
n 75 +0.05 
U - '"-0.05 

' —0.06 


< -2.87 


239+^ 
237+" 

" ' —14 


- 




92+0- 03 

n s7 +0.03 
U - 8 '-0.03 

0.87+°-°? 

" "' —0.03 


1103/120 (9.20) 
110/119 (0.93) 
109/118 (0.92) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


-1 61 +0 - 02 
± - D± -0.02 

-0 61+ 010 
u * ox -0.09 

-0.57+°" 

— 0.10 


_o 99 +0.45 
— 1.90 


221+" 

— 14 


0-83±g;« 
0.83+ ," 

—0.15 


- 




656/77 (8.53) 
69/76 (0.91) 
65/75 (0.88) 


KW+WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-1 62+ ' 02 
± - DZ -0.02 

u - DU -0.09 

u - 00 -o.io 


o 7 +0.48 
°- 01 -2.84 


227l^ 2 




, oc+0.25 
l.OO_ 22 

2 4 7+0.26 
-0.26 

2 46+ ' 26 
z '™-0.26 




721/77 (9.37) 
66/76 (0.87) 
63/75 (0.84) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAM++BAT 
KW+2WAM++BAT 


PL 
CPL 
Band 


± - ou -0.02 

_n 74+0-05 
u - ' 4 -0.05 

n 7 o+0.06 

u - '°-o.os 


< -2.96 


2371" 
234+.^ 


0.67±8;i* 
0-84±° ; 1 J 


1 49+020 
^•^-0.18 

2 48+ ' 26 
z '*°-0.26 

2 48+ ' 26 
z -^°-0.26 


91+0.03 
u - M1 -0.04 

n S7 +o.03 

U - 8 '-0.03 

n fi7 +o.03 

U - S '-0.03 


1253/150 (8.36) 
145/149 (0.97) 
143/148 (0.97) 



The parameter is not constrained. 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 14. Spectral parameters: 060105 Regl2 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


S^^v fkeVl 


C(WAMO) 


C(WAM3) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


-1.45 

n yo+0.05 
-U-78-0.05 

-0.74+°,-°J 

—0.06 


-2.80+°'f4 


424+J4 
398+?? 








1043/62 (16.84) 
61/61 (1.00) 
57/60 (0.95) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


i oi+O.OO 
-1 - S1 -0.15 

-1 30+ 070 
-1.27+ 6 /?! 

' —8.73 


< -1.75 


>495 
_* 


- 


- 


- 


12/14 (0.88) 
10/13 (0.78) 
10/12 (0.84) 


WAM3 
WAM3 
WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-2 24+ 09 
z,z -0.09 

, c-n+0.49 

i - OZ -0.39 

-1-04+1-84 

" -3.49 


< -2.60 


256^f 54 
255+" 4 


- 


- 


- 


27/14 (1.98) 
15/13 (1.23) 
15/12 (1.25) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


, o+0.03 
±uo -0.03 






- 


- 


- 


40/57 (0.70) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-1 06+ 03 

luo -0.03 

-0 92+ 05 
u - a -0.05 

-0 91+° °I 

J — 0.05 


< -1.91 


611+189 

588+:?,® 

tJU( -'— 172 


0.82+^3 
83+°,- " 


- 


- 


132/72 (1.84) 
52/71 (0.74) 
52/70 (0.75) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


, 19 +0.03 
^ -0.03 

u - ,y -0.05 

-0 77+°'°® 

u ' ' -0.06 


< —2.58 


321+ 3 3 8 3 
297+i? 

—37 




76+ ' 11 
u -' D -0.09 

o in+0.33 
°- ±a _0.30 

3 30+2'?o 

j.ou_Q 33 


- 


516/72 (7.17) 
71/71 (1.01) 
68/70 (0.98) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1.39 

n oq+0.03 
-U.83_ 03 

-0.82+0-04 

w u — 0.04 


< -2.61 


440+| 3 
427+?? 

1 —26 


- 




0.84 
n 00+0.02 

0.88+00? 

u Uu -U .02 


1527/120 (12.73) 
109/119 (0.92) 
109/118 (0.93) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-1.45 

_n 79+0- 05 
u - ,y -0.05 

— 0.06 


_ 2 7 o+0.3l 
■ —0.62 


399+32 


0.80 

n ci+0.08 
U.Si_ .os 

0.81+0-°5 

— 0.07 


- 




1075/77 (13.96) 
76/76 (1.00) 
70/75 (0.95) 


KW+WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-1.47 

n 7c .+0.05 
U - '°-0.05 

-0 70+ - 07 
u - ,u -0.06 


9 Qfl+0-30 


403+^ 
377+Jg 




1.77 

9 9O + 0.13 
z - zo -0.13 
9 90+O.13 
z ' zo -0.13 




1306/77 (16.96) 
102/76 (1.35) 
97/75 (1.30) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAM++BAT 
KW+2WAM++BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1.41 
-0.82ir 3 3 

-o.80« : o 4 4 


< -2.66 


424+_ 20 . 
408i| 


0.75 

n 09+0. 08 

n 09+0. 08 
U -^-0.08 


1.60 

9 99 + O.I3 
z - z -0.13 
9 90+O.13 
z - zo -0.13 


0.82 

n 88+0-02 
U - 88 -0.02 

n ss+0- 02 

U - 88 -0.02 


1859/150 (12.40) 
170/149 (1.14) 
168/148 (1.14) 



The parameter is not constrained. 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 15. Spectral parameters: 060117 Regl 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


E^ir fkeVl 


C(WAMO) 


C(WAM1) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


r, n9 + 0.03 

z - u -0.03 
_1 59+0-12 

J — 0.17 


< -2.41 


98+1 2 

92+J? 
a —11 








135/61 (2.22) 
73/60 (1.22) 
72/59 (1.23) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-2 41+0' 14 






- 


- 


- 


29/22 (1.33) 


WAMl 
WAMl 
WAMl 


PL 
CPL 
Band 


9 o 9 +0.11 
z -° -0.12 


- 


- 


- 


- 


- 


26/22 (1.19) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


i OC.+0.04 
-1.85_ Q4 

-1 45+ 018 


-2 04+°,-" 


56+ 23 , 

U,J — 14 


- 


- 


- 


61/57 (1.07) 
44/56 (0.80) 
42/55 (0.76) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-1 90+ ' 04 
-1 69+ - 08 
-1 43+° •?? 


-2 40+°-" 


108i 28 

1 u — 12 


0.98^.11 
1 15+°" 

x - ±a -0.13 


- 


- 


132/80 (1.66) 
89/79 (1.13) 
73/78 (0.95) 


BAT+WAM1 
BAT+WAM1 
BAT+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


-1 92+O- 04 
± - az -0.04 

i 79 +0.07 
L - ,z -0.06 

-1 39+°?? 


9 +0.12 
-0.13 


1 22+ 27 

72+" 
1 —12 




76+ ' 06 
u -'°-0.05 

85+°- 07 
U - SO -0.07 

1 oi+°i° 

- L ' u -0.10 


- 


138/80 (1.73) 
79/79 (1.01) 
70/78 (0.91) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 95+ 03 

x - a -0.03 

-1 59+ - 08 

i c-o+0.13 
—0.10 


< -2.42 


Ul — 10 


- 




i oo +0 - 04 

95+ 04 

U - MO -0.03 

0.95+°° 4 


224/119 (1.88) 
121/118 (1.03) 
119/117 (1.02) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


z - u ^-0.03 

, 67 +o.io 

L - Dl -0.09 

-1.48+°'?° 

— 0.16 


2.50_q 22 


102+^ 
88+J? 

— 11 


97+0.08 
u - y ' -0.07 

97+0 08 
u ' 3 ' -0.07 

1-02+S-S2 

— 0.08 


- 




184/84 (2.20) 
115/83 (1.39) 
103/82 (1.26) 


KW+WAM1 
KW+WAM1 
KW+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


„ nt -+0.03 
z ' uo -0.03 
i 79 +0.08 
l- ,z -0.08 

-1 48+ - 21 


-2 41+0- 10 

-0.19 


107+ijj 




90+ ' 06 

U - Sb -0.05 

Q2+ ' 07 
U ' J -0.07 




182/84 (2.17) 
107/83 (1.30) 
102/82 (1.25) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


_1 OO+0.02 
laa -0.03 
, 70 +0.05 
!■ ' u -0.O5 

-1 48+°- 14 
± -^°-0.12 


9 oq+0.08 

z - OM -o.n 




90+ - 06 

94+ 07 
u,a -0.06 

1 04+ - 08 
l- u ^-0.08 


0.83lS;« 
0-94l°;° 6 


n Q8+0- 04 
U-98_ 04 

96+ 04 

u - MD -0.03 

96+ 04 
u - MD -0.04 


345/169 (2.04) 
205/168 (1.22) 
184/167 (1.11) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 16. Spectral parameters: 060117 Reg2 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


E^ir fkeVl 


C(WAMO) 


C(WAM1) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


-1 98+ ' 02 

, oc+O.OS 
± " 3o -0.08 

i or, + 0.10 

° — 0.09 


-3.05+° 34 
tJ '^°— 0.71 


1091! 
106 + 7 








335/60 (5.60) 
58/59 (0.99) 
53/58 (0.92) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-2 70+ ' 10 






- 


- 


- 


20/22 (0.95) 


WAMl 
WAMl 
WAMl 


PL 
CPL 
Band 


9 c-o+0.07 
^■°°-0.07 
_1 qi+0-36 
A - a -0.10 

-1.09+?°° 

u — 1.20 


r, ofl+0.20 

• -0.31 


< 118 
139+2^ 

° — 76 


- 


- 


- 


31/22 (1.43) 
18/21 (0.90) 
16/20 (0.83) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


_i 74+0.03 
x - '^-0.03 

-1 30+ 014 
-1 30+°" 

-l -ovj — 0.13 


< -2.08 


941* 6 
94+" 

^ — 9 


- 


- 


- 


75/57 (1.33) 
41/56 (0.74) 
41/55 (0.76) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-1 89+ - 03 

loa -0.03 
_1 44+0 06 
x -^-0.06 

-1 26+°" 


-2 75+°-i? 

1 u -0.21 


H0l 9 8 

91+" 


n 71+0-05 

u - ,J --0.04 

97+ 07 
UiM '-0.06 

1 09+„J° 

1,UJ -0 .10 


- 


- 


434/80 (5.43) 
81/79 (1.03) 
64/78 (0.83) 


BAT+WAM1 
BAT+WAM1 
BAT+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


_1 gq+0.02 
_1 49+0 05 

-1 43+°-^ 

- Li,J -0.07 


9 co+0.21 
ZiOO -0.36 


1221° 

- 1 - x — 12 




n 7 o+0.05 

p, on + 0.05 

86+°°,? 


- 


471/80 (5.90) 
70/79 (0.89) 
62/78 (0.80) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


_1 O1+0-02 
i- a -0.02 
, o 7 +0.06 
-0.06 

-1.34+°'°! 


-3 01+°? 3 

— . 60 


1071! 
1031® 


- 




1 04 +0 - 03 
97+ 03 

u - a ' -0.03 

97+°-° 3 

^ J ' —0.03 


523/118 (4.43) 
102/117 (0.88) 
97/116 (0.84) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


r, n o+0.02 

z - uo -0.02 

i 9S +0.12 
— 0.10 


-2.84+0-J, 7 
— 0.27 


ml! 

102l 7 


n QQ+0 05 

u - aJ -0.04 
u ' ao -0.04 

0.97+°^ 

— 0.05 


- 




548/83 (6.61) 
97/82 (1.19) 
79/81 (0.98) 


KW+WAM1 
KW+WAM1 
KW+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


z ' uo -0.02 

-1 46+0- 06 

i OO+0.09 
± - oo -0.07 


9 oy+0.18 
~^ 8 '-0.25 


1161! 

nol 7 




n 8Q+0-04 

p, on + 0.04 

n oc+o.04 




557/83 (6.72) 
92/82 (1.12) 
76/81 (0.95) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-2 00+ 01 
z ' uu -0.02 

_i 45+0.04 

1 '^°-0.04 

i o 7 +0.08 

- L, °' -0.06 


9 co+0.14 
z -°°-0.19 


1151! 
1051? 


0.88±g;g* 

92+ 04 
u,a -0.04 

95+ 05 
u ' ao -0.05 


p, on + 0.04 

n oz+0.03 
U - 84 -0.03 
n o 7 +0.04 


1 oi +0 - 03 

± - ul -0.03 

97+ 03 
u,a ' -0.03 

97+0- 03 
u - a ' -0.03 


1055/168 (6.28) 
175/167 (1.05) 
148/166 (0.89) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 17. Spectral parameters: 060117 Reg3 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


E^ir fkeVl 


C(WAMO) 


C(WAM1) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


9 „ +0.05 

z -° -0.05 
, 7Q+0.18 
1 - ' J -0.17 

-1.77+H! 

' -0.15 


-3.62+S? 8 , 

— 0.83 


09+12 

-22 

33+; 2 

— 16 








107/60 (1.79) 
67/59 (1.14) 
67/58 (1.16) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-2 Q5+ - 28 
z,yd -0.32 






- 


- 


- 


29/22 (1.33) 


WAMl 
WAMl 
WAMl 


PL 
CPL 
Band 


'7O"l - 0.22 
— z. (J_q 25 


- 


- 


- 


- 


- 


35/22 (1.62) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


9 i i +0.04 
Z - iJ --0.04 

-1 60+ 20 
-0 98+?, " 


9 .,0 + 0.10 

z-°° — 0.14 


41+ 5 

* -8 


- 


- 


- 


82/57 (1.45) 
60/56 (1.08) 
53/55 (0.97) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-2 14+ 004 
z - 1 ' i _0.04 

i 77 +0.14 

L -' '-0.13 

0.09 


-2 50+° " 

0.39 


36+ 8 
40+! 

^ — 8 


n Rfi+ - 10 

U - 8b -0.09 

, oc+0.24 
l.OO_ 2Q 

1 27+°-^ 

' -0.24 


- 


- 


141/80 (1.77) 
98/79 (1.24) 
93/78 (1.20) 


BAT+WAM1 
BAT+WAM1 
BAT+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


-2 14+ ' 04 
z,± -0.04 

1 ocr+O.ll 

_i - 85 -o.io 
-0 93+S " 

u,w - 0.82 


-2 46+°- ] ; 2 

0.48 


31+ 11 
40+5 




n fis+0' 07 

U - b8 _o.06 
93+0. 13 

95+° ?? 
"• t,u — 0.15 


- 


142/80 (1.78) 
104/79 (1.32) 
95/78 (1.22) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


9 91 +0.03 
Z - Z± -0.03 

-1 70+ - 12 

,u -0.12 

-1.01+°" 

v — 0.17 


-2.51+2IS 
— 6.39 


40+1 

w — 8 


- 




97+0- 04 

u - y ' -0.04 

93+°-° 4 

u - aJ -0.04 

0.94+°° 4 

u J -0.04 


216/118 (1.83) 
129/117 (1.10) 
139/116 (1.20) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


9 oq+0.05 

-1.77+°'f, 

— 0.15 


Q 1O+0.33 

— 0.69 


33+i 2 

— 19 


, ,0+0.13 
1 - lo -0.12 
1 97+O.17 
-0.14 

1.33+°-" 

—0.16 


- 




152/83 (1.84) 
101/82 (1.24) 
97/81 (1.21) 


KW+WAM1 
KW+WAM1 
KW+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


9 OO+0.05 

^-jj-o.os 

-1 92+ 013 
x - y -0.08 

, c-7+0.53 
± -°'-0.04 


< -2.56 


11 -15 




93+° 10 
U - MO -0.09 

1 03+ - 15 




153/83 (1.85) 
107/82 (1.31) 
107/81 (1.33) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


9 9 o+0. 03 
z - ZJ -0.03 

-1 84+°- 09 
± -°^-0.08 

-1 64+°- 19 


-2.86t°; 2 I 


30+? 2 
39±| 


97+0.09 
u - a ' -0.09 
, 99+O.I4 
1,z -0.12 

1 34+O.I6 


77 +0.07 
u -' '-0.06 

93+ 09 
U ' JO -0.08 

1 02+ 011 
1 - uz -o.io 


96+ - 04 
u - MD -0.04 

94+ 04 
u,a -0.04 

94+ 04 
u - a -0.04 


325/168 (1.94) 
216/167 (1.30) 
205/166 (1.24) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 18. Spectral parameters: 060117 Regl3 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


S„„ a v fkeVl 


C(WAMO) 


C(WAM1) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


-2 05+ - 02 
z - uo -0.02 

i 56+ - 07 
i - OO -0.06 

u — 0.07 


r, OO + 0.24 

uu -0.46 


87^5 
85+? 

u — 5 








302/60 (5.04) 
50/59 (0.86) 
45/58 (0.78) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-2 63+ - 09 
z - oo -0.09 






- 


- 


- 


20/22 (0.92) 


WAMl 
WAMl 
WAMl 


PL 
CPL 
Band 


9 4S+ - 06 


- 


- 


- 


- 


- 


33/22 (1.53) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


1 S8+ - 03 

i.ou_ 12 
-1 50+°-l? 


-8 80+°-°? 
°- ou — 0,07 


77l 9 6 
77+i 2 

' 1 —9 


- 


- 


- 


74/57 (1.31) 
40/56 (0.73) 
40/55 (0.74) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-1 98+ ' 02 

_1 fi5 +0.05 

-1 46+°-" 


-2 65+°'" 


88±£ 

' J — 5 


n or, + 0.05 

U - 82 -0.04 
i Q3+0.06 

1 16+°-°! 

- L -- LU -0.08 


- 


- 


329/80 (4.12) 
95/79 (1.20) 
63/78 (0.81) 


BAT+WAM1 
BAT+WAM1 
BAT+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


-2 00+ 02 
z - uu -0.03 

-1 69+ 05 

., t-o+0.14 


o cri+0.08 
^■' J -0.32 


' — 8 




77+0.04 
u -' '-0.03 
n o fi +0.04 
U-»O_0 .04 

u '™- 0.09 


- 


342/80 (4.28) 
84/79 (1.06) 
73/78 (0.95) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-2 00+ - 01 

- 1 -- ' -0.05 
, c-o+0.07 
— 0.06 


-2.84+° 22 
— 0.43 


8611 
83±t 


- 




1 oi +0 - 02 

x - ul -0.02 

95+ 02 

U - MO -0.02 

0.95+°° 2 


444/118 (3.77) 
94/117 (0.80) 
88/116 (0.76) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


9 ns+ - 02 

-1 62+ 05 
± - DZ -0.05 

— 0.08 


-2.70+°'" 

—0.13 


88±5 
82I4 


O7+0.04 
u - M '-0.04 

1 00+ 04 
± - uu -0.04 

— 0.05 


- 




467/83 (5.64) 
104/82 (1.27) 
71/81 (0.88) 


KW+WAM1 
KW+WAM1 
KW+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


-2 09+ 02 

z,ua -0.02 

-1 67+ - 05 
- 1 -- ' -0.05 

-1 54+ 011 


-2 62+ - 11 
z,uz -0.19 


9ll 6 6 
84+° 




U - 88 -0.03 
n oc+0.03 
U -8O- .03 

U -89-0.04 




467/83 (5.63) 
101/82 (1.23) 
84/81 (1.04) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-2 06+ 01 
z - UD -o.oi 

-1 66+ 03 
1 - DD -0.03 

1 n +0.08 
1 - ol -0.07 


-2 60+ 07 
z - DU -0.09 


90lg 

8ltS 


i-04t° ;°04 


U -84_ .03 

U -8O-0.03 

91+0- 04 
u - 3 -0.04 


i oo +0 - 02 

± - uu -0.02 

96+ 02 
U ' MD -0.02 

96+ 02 
u - MD -0.02 


832/168 (4.96) 
207/167 (1.24) 
158/166 (0.95) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 19. Spectral parameters: 060124 Regl 



I n st r u m e 11 1 


IVIOQCI 


QL 


P 


^pcak [KeVJ 


VV-rVlvlZ J 


rYWA TV/T^ 
^ VV/\lvlo ) 


^2 lAr.f 

X / aot 


i\ V V 


PT 


i 71 +0.09 
1 -' 1 -0.09 










oo/ou ^i.oyj 


KW 


CPL 


-1 18+ ' 33 
i - i8 -0.28 




19 g+112 

— 50 








xv W 




, , 7 +0.33 
11 ' -0.27 


_* 


iqq+no 






70 /^S n 91 ^ 
1 U/ Oo 1^1. Z± j 


VV-rVlVIZ 


PT 

r Li 


9 , 7 +0.45 
z - 1 '-0.62 










1U/ 14 l^U. i Z) 


WAM9 

V V 1V1 _ 


CPL 














WAM9 


Band 














T\T\ TV /f '3 
VVjt.1V1o 


PT 


-2.00_ 3g 










1 a /1 /I f 1 nil 

14/ 14 11. UZ ) 


WAM' 1 * 

VVjt.1V10 


CPL 














V V 1V1 o 


Band 














Ti'tS/ 1 \ATA A/TO 


PT 


i 70+0.09 
1 -'°-0.09 






n 77+O.27 
°- 77 -0.22 




yo/ ( i^i.zy j 


T<TW_I_WA M 9 
n VV ~t~ VV-rtlvlZ 


CPL 


, 91 +0.29 
1 ' zl -0.25 




21 o+97 


81 + - 26 
U ' 81 -0.22 




1 O/ ( 4 ^l.UU J 


T<TW_I_WA M9 
x\ vv ~r vv.rt.iViz 




-i.du_ 16 


_* 


000+97 
22S_ 51 


„o+0.26 
U - 8z -0.22 






Iv VV VVjT.IVJ.tJ 


PL 


1 70+0.09 

1 -'°-0.09 








78+ - 20 
U - ' 8 -0.16 


J.UU/ 1 O ^l.OOJ 


KW+WAM3 


CPL 


-1 2 9+ ' 27 




239+gf 




74+ - 17 
u - ' -0.15 


85/74 (1.15) 


KW+WAM3 


Band 


-1 2g+ - 21 


_* 


240ts4 2 




0.74±S;i| 


85/73 (1.17) 


KW+2WAM+ 


PL 


1 00+0.10 

_i - 8z -0.11 






o.83±° ;^ 


0.82+°; 2 7 


105/88 (1.20) 


KW+2WAM+ 


CPL 


1 oo+0. 30 
1 - OJ -0 .26 




244±^ 


0.80l°; 2 2 5 2 


0.74+°'" 

— 0.15 


91/87 (1.05) 


KW+2WAMt 


Band 


, 44 +0.43 


_* 


268+^ 




76+ 018 

u - ,D -0.15 


91/86 (1.07) 



The parameter is not constrained, 
t The joint fit of two WAM spectra. 



Table 20. Spectral parameters: 060124 Reg2 



Instrument 


Model 


a 


/3 


S poak [kcV] 


C(WAM2) 


C(WAM3) 


X 2 /dof 


KW 


PL 


-1 63+ 04 
1 ' uo -0.04 










133/69 (1.94) 


KW 


CPL 


1 1O+0.15 
L - 1Z -0.13 




323+ 78 

— 52 






60/68 (0.90) 


KW 


Band 


-0 96+ 24 


9 91+0.21 

z - zl -0.68 


244+ 8 ^ 

— 52 






55/67 (0.83) 


WAM2 


PL 


o 09 + O.I8 

Z ' UZ -0.20 










17/14 (1.23) 


WAM2 


CPL 


1 91 +1.20 
1 - zl -0.78 




< 785 






14/13 (1.11) 


WAM2 


Band 














WAM3 


PL 


9 11+0.13 










18/14 (1.30) 


WAM3 


CPL 


1 90+O.83 
1 - ZO -0.65 




281±I| 2 






12/13 (0.94) 


WAM3 


Band 


1 in+1-20 
1 ' la -0.67 


< -2.27 


279 ±65 






11/12 (1.00) 


KW+WAM2 


PL 


-1 65+ 03 
i ' DO -0.04 






70+ - 08 

u -' u -0.08 




164/84 (1.95) 


KW+WAM2 


CPL 


-1 14+ - 13 
i ' ±i -0.12 




33lt« 7 


66+ ' 07 
u - DD -0.07 




75/83 (0.91) 


KW+WAM2 


Band 


_n qq+ 023 

u - aa -0 .18 


9 9f?+0.22 
Z - ZO -0.69 


259i™ 


66+ 08 
u - DD -0.07 




70/82 (0.86) 


KW+WAM3 


PL 


_, fi7 +0.03 
i ' D '-0.04 








70+ - 07 

u - ,u -0.06 


189/84 (2.26) 


KW+WAM3 


CPL 


-1 09+ 013 








64+ 05 
u - D ^-0.05 


73/83 (0.89) 


KW+WAM3 


Band 


_ 1 Qo+0.21 


9 ci +0.36 
z ' oi -1.06 


274^^ 




64+ 06 
U ' D ^-0.05 


69/82 (0.85) 


KW+2WAM+ 


PL 


-1 69+ 03 
i - DM -0.04 






70+O.O9 
u -' J -0.08 


72+ - 07 
u - ,z -0.08 


217/99 (2.20) 


KW+2WAM+ 


CPL 


-1 11+ - 12 




010+45 
' 31J -34 


66+ 07 
u - DD -0.07 


64+ 05 
U ' D ^-0.05 


88/98 (0.91) 


KW+2WAM+ 


Band 


-1 03+ 019 
i - u 'J_0.14 


-2 "50+ ' 32 
Z - OU -0.93 


279±|| 


66+ 08 
u - DD -0.07 


64+ 05 
u - D ^-0.05 


84/97 (0.87) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 21. Spectral parameters: 060124 Reg3 



Tn ctri i vyi ont 

l-HoLl L1.1IH_.11L 


Model 




P 


K i fkpVl 
^pcak l^-e v J 






v 2 /dnf 


WW/ 


PT 

rL 


-1.85_ n 










on /fin f 1 r>A\ 
oU/DU (.1.04J 


KW 


CPL 


i 91 +0.41 
i - Zi -0.34 




i qo+60 
LJJ_ 32 






/ <JU I I.IOI 


iv VV 


DdllQ 


, 9n +0.21 


^ 9 39 

<^ — z.oz 


,o 9 +40 






DO/ Do 1^1. 10^ 


VV/VIVIZ 


PT 


9 49 +0.67 










11/1/1 i n et;\ 
11/14 i^u.ooj 


WAM2 

V V -il-lvl _ 


CPL 


< 2.5 




231 + 41 






Q/1 S I'll 71 1 


WAM9 


Band 














T\T\ TV /f '3 
VVjt-IVIo 


PT 

rr 


9 9Q +0.46 
z ' za -0.62 










on /1 /i (w /io\ 
zu/14 ^i.ftyj 


VVjt.1V10 


CPL 














V V 1V1 o 


Band 














iVW-h WA1V1Z 


PT 

rL 








n qq+0.39 
U - 8 °-0.32 




y4/ / o 1^1. zo J 


T^"W_I_WA M9 
1\ V V ~r VV-rt-lVlZ 


CPL 


i 99 +0.37 
^ -0.32 




1 ^fi+^3 
l<tt>_ 31 


n Q7+0.41 
U ' y '-0.33 




77 17 a n 

f 1 / I f4 ^l.UO J 


1\ V V ~h VV-rt-lVlz 


Rnnrl 

rj>anci 


, 99 +0.34 
1 " "-0.30 




iJ <-30 


n qy +0.40 
U - a <-0.16 




77 /70 fi 
11/10 I J..U / J 


XV VV VVji-IVIO 


PL 


-1 87+ ' 10 
i - B '-0.11 








9S+ - 30 
U ' aB -0.24 


1UO / 1 O ^ _L .Oc/^ 


KW+WAM3 


CPL 


, 9 g+0.36 
J - Zs '— 0.30 




144+62 




94+ 28 
u,a -0.22 


89/74 (1.21) 


KW+WAM3 


Band 


-1 2 4+l-57 
-0.35 


< -2.11 


136+ -85 




96+ 32 

u - au -0 .24 


89/73 (1.22) 


KW+2WAM+ 


PL 


-2 00+ ' 12 








1 - uo -0 .26 


108/88 (1.24) 


KW+2WAMt 


CPL 


^ -0.35 




1391^ 


97+ 41 

u - a -0.33 


96+ 30 


99/87 (1.14) 


KW+2WAMt 


Band 


^ -0.36 


< -2.24 


ioy+60 
iJ <-42 


97+ 41 
u - M '-0.33 


97+ 30 
u,a ' -0.23 


99/86 (1.15) 



t The joint fit of two WAM spectra. 



Table 22. Spectral parameters: 060124 Regl3 



Instrument 


Model 


a 


P 


£ pcak [keV] 


C(WAM2) 


C(WAM3) 


X 2 /dof 


KW 


PL 


-1 79 +0.04 
1 -' z -0.04 










111/69 (1.61) 


KW 


CPL 


-, 99 +0.15 




z ^°-36 






55/68 (0.81) 


KW 


Band 


1 1S+0.19 


< -2.17 


232^^ 






54/67 (0.81) 


WAM2 


PL 


-9 14+ ' 22 
-0.25 










17/14 (1.24) 


WAM2 


CPL 


0.l5+_ 2 ; 8 7 5 7 




284+.^ 






11/13 (0.88) 


WAM2 


Band 


o on+1.77 

•5-az_ 4 45 


< -2.26 


242t 8 ^ 






9/12 (0.82) 


WAM3 


PL 


-2 10+ ' 15 










19/14 (1.39) 


WAM3 


CPL 


-1 60+ 080 




< 414 






17/13 (1.33) 


WAM3 


Band 














KW+WAM2 


PL 


i -'^-0.04 






74+0.10 

u -'*-0.09 




138/84 (1.65) 


KW+WAM2 


CPL 


-1 99 +0.14 
i - zz _0 .13 




253i« 


n 7 o+0.09 
u - ' J -0.09 




68/83 (0.82) 


KW+WAM2 


Band 


_1 1Q+0-17 
1 - la _0.14 


9 7R +0.50 
z.iu_ 7 24 




n 7 n + 0.09 

u -'°-0.09 




67/82 (0.82) 


KW+WAM3 


PL 


+0.04 
i -'°-0.04 






77+0- 07 

u -' '-0.07 




148/84 (1.77) 


KW+WAM3 


CPL 


i 9r - + 0.13 
i - zo -0.12 




26lif 3 


7 ,+0.06 




73/83 (0.89) 


KW+WAM3 


Band 


-i 91 +0.18 
i ' zl -0.14 




9 4 9 +53 


71+ 07 
u -' i -0.06 




72/82 (0.88) 


KW+2WAM+ 


PL 


-1 77 +0.04 
' -0.04 






77 +0.io 


n 7S +o.08 


174/99 (1.76) 


KW+2WAM+ 


CPL 


i 9C - + 0.13 




2611S 


n 7 o+0.09 
u -'°-0.09 


71 +0.06 
u - (1 -0.06 


86/98 (0.88) 


KW+2WAM+ 


Band 


-1 99 +0.16 
— 0. 13 


-2.74l 7 ; 2 6 6 


248l« 


n 7 o+0.09 
u -'°-0.09 


71+0- 07 
u - (1 -0.06 


84/97 (0.88) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 23. Spectral parameters: 060502A Regl 



I n st r u m e 11 1 


IVIOQCI 


Oi. 


p 


^pcak [KeVJ 


rvwA a/t ^ 

\ VV/\lvlo 1 


("YR AT". 


,.2 /^ir.f 

X / aot 


i\ V V 


PT 


, 71 +0.10 
_1 - 71 -0.11 










70 l(\r\ ( 1 no". 
. 0/ DU ^ !.____ J 


-tV VV 


CPL 


1 iq+0-42 
i - i9 -0.34 




174 +162 






6ZL/5Q .1 1 


KW 




-0 90+ 4 75 
u - yu -0.60 


< —1.79 


ii 7 +103 
111 -80 






64/58 Mil. 


VV/VlVlO 


PT 


Z - '°-0.81 










11/1/1 /n 21 *l 
11/ 14 (^U.ol J 


V V _rv 1V1 o 


CPL 














WAM3 

V V _rv 1V1 o 
















R AT 


PT 

r L 


, 9fi +0.08 
lzo -0.08 










o4/o( i^u.yoj 


BAT 


CPL 


n 7 o+0.36 
u - ,o -0.33 




1 qn + 122 

10 -33 






*-t 1 / OU ^U.OIJ 


BAT 


Band 














DAT "\S/"A A/TQ 


PT 

_r_L 


, o 9 +0.08 
10 -0.08 






n 41 +0.12 

°' 41 -0.10 




O/l /70 /l Q1 *\ 

y4/ ( z ^l.olj 


R AT4-WA A/T3 

JZ>rV 1 -p VV.ri__l.VlO 


CPL 


-0 7Q+ - 29 




i41 -33 


98+ - 40 
U ' y8 -0.29 




UU j 1 1 . OO 1 


R AT-UWA M 3 

LJf\ 1 ~p VV_ri_lVlO 




ft R7+0-35 


< —2 12 


1 OQ+68 

lz 3_ 26 


1 08+ - 42 
1UB -0.33 




c;q /7n /n Q/H 


LfW I D AT 
xY VV -t~lJrt X 


PT 

r L 


, d ,+0.07 
J -* J — 0.07 








1 97 +0.24 
1 - z '-0.19 


I^H/118 M 
100/ 110 11.00 ^ 


KW+RAT 

XV VV 1 A_> il X 


CPL 


-0 86+ 24 
UOD -0.20 




14y -31 




94+° 15 
u ' a4 -0.12 


114/117 ff) Q7 1 ) 

lit / 11 1 \\J ,ZS 1 J 


KW+RAT 




-0 70+ - 42 
U - ' U -0.30 


< —1.88 


120+ 60 
lzu -33 




93+ 015 
U ' JJ -0.11 


112/110 (ft 97 1 ! 

XX_[_./ 11U 1 


xv VV T VV.ri.lVlO 


PL 


J -' D -0.11 






u,a -0.22 






KW+WAM3 


CPL 


-i-i6±g:lS 




163^42 


99+ - 29 
U,MZ -0.21 




77/74 (1.05) 


KW+WAM3 


Band 


-0.87±r 8 ? 


< -2.07 


H9±ii 3 


1 02+ - 35 




76/73 (1.05) 


KW+WAM3+BAT 


PL 


-1.46±g;g- 






o.67l°;iI 


1 91+0.21 

-0.18 


191/133 (1.44) 


KW+WAM3+BAT 


CPL 


-0.87±°:E 




150t 46 9 


0.89l°;lg 


094 +0.i4 
U ' M4 -0.12 


126/132 (0.96) 


KW+WAM3+BAT 


Band 


-0.70tg;|J 


< -2.10 


1211* 


n Q7+O.28 
u - y ' -0.22 


92+0-14 


124/131 (0.95) 
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Table 24. Spectral parameters: 060813 Regl 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


S^^v fkeVl 


C(WAMO) 


C(WAM3) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


, c-7+0.02 
L - 01 -0.02 

-Craig:" 

-0.52+°'" 

v u — 0.15 


-2.63+° 2 5 


218ll« 

194+?i 
a — 19 








431/60 (7.18) 
82/59 (1.40) 
74/58 (1.28) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


9 9 o+0.07 
z,zo -0.07 

_1 48+ - 34 




223l 7 * 


- 


- 


- 


42/22 (1.94) 
20/21 (0.98) 


WAM3 
WAM3 
WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-2 19+ - 07 
z,la -0.08 

-1 59+ - 48 

±,u -0.38 
' —0.80 


9 t-o+0. 24 
• JO — 0.39 


< 260 
227+ 2 S 

' -40 


- 


- 


- 


38/22 (1.76) 
30/21 (1.44) 
22/20 (1.14) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


, ,o+0.l)4 
± - lo -0.04 

-o.8ol° o;i « 




219l5 22 


- 


- 


- 


53/57 (0.94) 
38/56 (0.69) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-1.51 

n o 7 +0.05 

-0 85+°'°2 

—0.07 


< -2.47 


25911? 

246 +2 ,?, 
^ ,u — 32 


1.07 
i ns+ - 07 

*- U8 -0.07 
i n +0.09 
± - 11 -0.08 


- 


- 


832/80 (10.40) 
67/79 (0.86) 
66/78 (0.86) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


i 45+0.03 

1 '^°-0.03 

-0 81+°-°f 

u -° -0.07 


9 t-o+0.23 






n oi +0.08 

96+ - 07 

1 00+0-08 

0.07 


- 


703/80 (8.80) 
75/79 (0.95) 
61/78 (0.79) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


_1 44+0-02 
^ -0.02 
n 7a +0.06 

-0.73+°-"5 


-2 71+°1° 
1 —0.84 


228ll| 

212+?° 
— 18 


- 




1 03+0- 04 
92+ 04 

u - a -0.03 

91+0-21 

v J — 0.03 


753/118 (6.38) 
126/117 (1.08) 
122/116 (1.05) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


-1 69+ 02 
1 - oa -0.03 

n on+o.08 
-0.61+°" 

— 0.14 


-2.54+0-1? 
— 0.31 


2461H 
207+?o 

— 23 


1 3Q+0.08 

1 oi+ - 05 
1.03+0-06 

— 0.05 


- 




766/83 (9.24) 
120/82 (1.47) 
109/81 (1.36) 


KW+WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


, 67 +0.02 
-0.03 

-0 76+ 09 
— 0.08 

n 60+ 015 


-2 54+ - 17 


2391J* 
205ll 9 9 




i.08l° :SS 

o.88l° ;21 

90+ 05 
u ' JU -0.04 




695/83 (8.38) 
124/82 (1.52) 
101/81 (1.25) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 62+ - 02 
x -° -0.02 

n o 4 +0.05 

n 77 +0.06 
u -' '-0.06 


-2 63+ - 17 

Z.DO_ 25 


249lli 
22311^ 


1 16+0- 06 

1 Ol+O- 04 
± - u± -0.04 

1 04+0- 05 


0.9912°! 

o.88l° ;21 
o.9il2:°ol 


n oc+o.03 

U - 8& -0.03 

93+ 04 
u,ao -0.03 

92+0- 03 
u - a -0.03 


1607/167 (9.63) 
197/166 (1.19) 
177/165 (1.08) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 25. Spectral parameters: 060814 Regl 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


S^^v fkeVl 


C(WAMO) 


C(WAM1) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


-1 64+ - 04 
-1 26+ 015 
-1.08+°-?? 

J — 0.21 


~2.07+°- 2 i 

— 0.50 


2991JJ 1 

iLra — 65 








76/60 (1.28) 
45/59 (0.78) 
41/58 (0.72) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-2 01+ ' 23 
z - u± -0 .27 






- 


- 


- 


16/22 (0.73) 


WAMl 
WAMl 
WAMl 


PL 
CPL 
Band 


_1 84+ ' 09 
1 -°' i -0 .09 


- 


- 


- 


- 


- 


27/22 (1.24) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


J "*' -0.04 
■t oq+0.15 
1 -°°-0.15 


- 


> 165 


- 


- 


- 


40/57 (0.70) 
37/56 (0.67) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


_1 4O+0.04 
^ -0.04 
i OO+0.09 
± - oo -0.07 

-1 29+°" 

0.11 


-1 97+°^ 2 

-0.44 


386.5+^1 
225+" 8 

^ — 69 


0.68t° :» 
0.88«;i 6 3 
98+° " 


- 


- 


74/80 (0.93) 
58/79 (0.74) 
54/78 (0.70) 


BAT+WAM1 
BAT+WAM1 
BAT+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


_1 54+0.03 

_1 41+0.05 
^ -0.05 
■t o 7 +0.13 
-0.06 


-1 95+°" 

1,i " J -0.42 


roi+201 
S/i -121 

363+"?, 
JUU - 172 




n Qo+o. 07 
90+ 07 

u - MU -0.07 

94 +0 A 2 a 

"•"-0.08 


- 


112/80 (1.41) 
66/79 (0.85) 
62/78 (0.81) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 5 4+0-03 
J " ofl _0.03 

-1 34+ 07 

-1 29+ 010 
^ — 0.08 


< -1.85 


324ti 7 6 
257+i 26 

— 67 


- 




95+ 06 

U - aJ -0.05 
n o 7 +0.05 
U -8'-0.05 

0.86+°^ 


139/118 (1.18) 
84/117 (0.72) 
82/116 (0.71) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


± - DO -0.04 
O1+0.14 
± - o± -0.12 

-1.04+°-^ 
— 0.22 


-2.02+O-J,, 

— 0.22 


329+^ 9 
190+2 

— 54 


n on+0.09 

n 77 +0.09 
'-0.08 

0.81+°" 

— 0.09 


- 




100/83 (1.21) 
68/82 (0.83) 
58/81 (0.72) 


KW+WAM1 
KW+WAM1 
KW+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


1 fi o+0.04 
-1.08-0.04 

-1 40+°- 10 

-1 10+ 046 
± - lu -0 .27 


_i 91+0.09 

1 - 31 -0.25 


200l^ 4 




Q1+ - 07 
0.86+° ° 7 




116/83 (1.40) 
79/82 (0.97) 
71/81 (0.88) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


_1 5Q+0.03 
1 " Ja -0.03 
, 30+O.O5 
1,oa -0.05 
i 09+O.II 
A -° -0.07 


_1 99+0-12 
l.»»_ 24 


495+96 
^ zo -69 

9S1+ 98 


7 5+0.08 
u - ,o -0.08 

76+ 08 
u - ,D -0.08 

n on+o.09 

U -8U_ .09 


n 09+0. 06 

U ' 82 -0.05 

n 09+0. 06 
n sfi+°- 07 

U -8O-0.06 


gi+0.05 
U - yi -0.05 

n RQ+0- 05 
U -89-0.05 

n S7 +o.05 

U -8'- .05 


242/166 (1.46) 
142/165 (0.87) 
136/164 (0.83) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 26. Spectral parameters: 060814 Reg2 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


■E^-v fkeVl 


C(WAMO) 


C(WAM1) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


-1 7s +0.07 
-i -' B -0.Q7 
, 44 +0.24 

-1.37+°-,° 

tJI —0.27 


< -1.92 


212+^ 

177+^ 6 

1 1 —67 








63/60 (1.07) 
53/59 (0.91) 
53/58 (0.92) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-1 61~°' 22 
i - o± -0.27 






- 


- 


- 


16/22 (0.77) 


WAMl 
WAMl 
WAMl 


PL 
CPL 
Band 


1 77+0.11 
1 -' '-0.12 


- 


- 


- 


- 


- 


22/22 (1.04) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


, cc+0.04 
1 - OO -0.04 


- 


- 


- 


- 


- 


38/57 (0.67) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-1 W+ ' 04 
1 - OD -0.04 


- 


- 


0.80«;1 2 


- 


- 


55/80 (0.69) 


BAT+WAM1 
BAT+WAM1 
BAT+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


-1 r l8 +0.04 
-, t-n+0.05 

-1 47+°-" 


< —1.66 


o 9 c- + 1099 
8zt) -324 
ooq+1425 
"^"—183 


- 


qq+O-08 
U ' JO -0.07 

99+ 09 
u - 3a _0.08 

1 06+°-" 


- 


70/80 (0.88) 
61/79 (0.77) 
60/78 (0.78) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 61+ - 03 

_1 41+0-09 
1 -^ 1 -0.08 

_i 41+0-H 
0.08 


< -1.97 


223l^ 2 
221+96 

— 65 


- 




gy+0.08 
n sfi +0.07 

0.86+°°J 

u ou - 0.06 


124/118 (1.05) 
92/117 (0.79) 
92/116 (0.80) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


, 77 +0.07 
1 - ' 1 -0.07 

_i R5+0- 19 

^"-o.is 

1 OO+0.63 
— 0.30 


-1.95+°-" 

—0.36 


> 242 
160+ 34 , 1 

— 89 


0.99t°;£ 
1.00+°" 

—0.15 


- 




81/83 (0.99) 
79/82 (0.97) 
76/81 (0.94) 


KW+WAM1 
KW+WAM1 
KW+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


-i.68±g:i? 

_1 43+0.92 


-i.87tsi; 


> 405 
165ti 2 r 




1 n + 0.13 
i nc+0.13 

1.06I 011 

1 09+ 013 
1 - UM -o.n 




86/83 (1.05) 
84/82 (1.03) 
82/81 (1.01) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 63+ 03 
1 - oo -0.03 

, c-o+0.05 
-1 40+ 013 


-1.86tg;S 


540tf 5 t 
208+^° 


0.87t°;i 3 
o.88±° ; 13 

0.94±S:i| 


qy+0.09 
U - Ml -0.08 

97+ 09 
u - J '-0.08 

1 04+ 011 


96+ 08 
u - MD -0.07 

92+ 08 

n SQ+O- 07 

U - 89 -0.06 


175/166 (1.06) 
150/165 (0.91) 
145/164 (0.89) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 27. Spectral parameters: 060814 Regl2 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


E^ir fkeVl 


C(WAMO) 


C(WAM1) 


C(BAT) 


Y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


i ?0 +0.06 
1 - ,u -0.06 
, 4 o+0.l9 

^ — 0.22 


< —1.81 


308+. 2 , 6 , 8 

212+i™ 
—98 








72/60 (1.20) 
61/59 (1.04) 
59/58 (1.02) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-1 76+ ' 21 






- 


- 


- 


15/22 (0.71) 


WAMl 
WAMl 
WAMl 


PL 
CPL 
Band 


■t 77 +0.09 
1 -' '-0.10 


- 


- 


- 


- 


- 


19/22 (0.88) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


_1 r lfi +0.03 


- 


- 


- 


- 


- 


45/57 (0.79) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-, c-7+0.03 
1 - C " -0.03 
_1 54+O.O6 

-1 44+°-" 
'-• v± — o.ll 


-1 76+°-" 

x - ' u -0.24 


±oo 

262+T 3 ? 
^ u -108 


0.82+g;~ 
98+°-" 


- 


- 


63/80 (0.79) 
62/79 (0.78) 
58/78 (0.75) 


BAT+WAM1 
BAT+WAM1 
BAT+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


_1 r.o+0.03 
- L,Ja -0.03 
, c-o+0.04 
i - O,: '-0.02 

-l 44+°;t 

0.11 


< -1.70 


779 +696 
' ,z -270 

> 156 




n qq+o.06 

94+ - 07 
u - a -0.03 

1 02+°:°, 
±,u — 0.12 


- 


77/80 (0.97) 
63/79 (0.81) 
62/78 (0.80) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 60+ 03 

±,ou -0.03 

-1 46+ 07 

1 -™-0.06 

-1 42+ - 10 
0.08 


< -1.80 


„ 17 +182 
- 31 ' -89 

249+iI 5 

— 78 


- 




96+ 06 

u - ao -0.06 
n qo+0.06 

0.87+°-^ 

v ul —0.05 


128/118 (1.09) 
104/117 (0.89) 
103/116 (0.89) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


i ?0 +0.05 
1 - ,u -0.06 

_i 56+ - 14 
i.oo_ 12 

1 21 +0.50 
— 0.30 


-1.90+°" 

—0.19 


0,M -216 

165+ 7 82 

— 75 


0.88«;- 
0.92+ .} 2 

— 0.11 


- 




87/83 (1.06) 
83/82 (1.02) 
76/81 (0.95) 


KW+WAM1 
KW+WAM1 
KW+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


, 79 +0.05 
,z -0.05 

-1 58+ - 11 
J-^O-O.IO 

, 97 +0.76 
l-^' -0.32 


i oo+O.OS 
-1.8d_ 15 


i 79 +420 




96+ 09 
U ' JO -0.08 

qi+0-08 
u - a -0.07 

93+ 09 
u ' JJ -0.08 




92/83 (1.12) 
85/82 (1.04) 
81/81 (1.01) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 62+ - 03 
- L, ° -0.03 

, c-q+0.04 

± - JO -0.04 

_1 41+0- 11 

1 -*- l -o.io 


1 OO+0.08 

-1.8d_ 13 


619 +295 
232+. 223 


n rzl+0-i° 

n Rfi+°-i° 

91+ - 11 
u - M1 -o.io 


n R8+ ' 07 

U - 88 -0.06 

93+ 08 

u - 3o -0.07 


94+0-06 
u - a -0.06 
91+0 06 
u - al -0.05 
n RR+0-06 


183/166 (1.10) 
151/165 (0.92) 
146/164 (0.89) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 28. Spectral parameters: 060904A Regl 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


E^ir fkeVl 


C(WAMO) 


C(WAM1) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


67 +0.04 
± - D ' -0.04 

J - lw -0.14 

-1.02+°-"> 

J — 0.15 


< -2.44 


186l 3 2 ° 

182+3° 
io — 23 








128/60 (2.15) 
45/59 (0.77) 
44/58 (0.77) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-2 16+°' 21 

-1 f)7 +1 - 36 
LMI -0.66 

_1 14+6.O2 
-0.99 


< -2.25 


< 430 
309+i^i 

145 


- 


- 


- 


14/14 (1.03) 
10/13 (0.84) 
10/12 (0.91) 


WAM3 
WAM3 
WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-2 10+ 009 
z - iu -o.io 

1 00+0.37 
-"-■^-o^g 

-1.83+°-?2 

u — 0.17 


< -2.07 


< 334 
210+J? 4 

-140 


- 


- 


- 


10/14 (0.73) 
7/13 (0.59) 
7/12 (0.64) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


i 01 +0.04 
1 - ol -0.04 






- 


- 


- 


38/57 (0.67) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


1 OC-+0.04 
L - ao -0.04 
1 , a +0. 07 

, ls +0.06 


< -2.28 


358+. 77 ° 


46+°' 07 

u -™-0.06 

n 79+0.13 
Ui ,M -0.12 

79+°-" 

u ' ' J -0.12 


- 


- 


109/72 (1.51) 
54/71 (0.76) 
54/70 (0.77) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


, 47 +0.03 
-0.03 

1 - lo -0.05 

-1 13+°-°* 
i-J - u — 0.07 


< —2.13 


300+ 4 37 
266+5° 

uu — 53 




77+0.07 
u -' '-0.O6 

94+ 08 
u - 3 -0.07 

98+° n 2 


- 


268/72 (3.73) 
60/71 (0.85) 
57/70 (0.82) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


_1 49+0-03 
-0.03 

-1 06 +0 - 07 

1 - UD -0.07 

-1.06+°°? 

—0.07 


< -2.63 


205i 3 2 ° 3 

204+S2 
—23 


- 




1 qo+0.06 
n S/ i+0.05 

0.84+°°5 

u u —0.(34 


287/118 (2.43) 
98/117 (0.84) 
98/116 (0.85) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


1 7 +0.04 

L - ,u -0.04 
, 1O+0.13 
± - lo -0.12 

-1.08+°-"> 

— 0.14 


< -2.31 


193 + oI 
— 30 


0.87+°- 
0.89+°" 

—0.10 


- 




158/75 (2.12) 
62/74 (0.84) 
60/73 (0.83) 


KW+WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-1 76+0' 04 
L - ,D -0.04 

1 ncr+0.10 

± - zo -o.io 
-1 09+ 019 


-2 30+0- 16 
z,ou -0.30 


246 ±25 

190if 8 




1 10+0.10 

1 - ±o -0.09 

0-951°;°? 

0.981°°? 




194/75 (2.59) 
69/74 (0.94) 
61/73 (0.84) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


, c-7+0.02 
± -°'-0.03 
1 ir+0.05 
1 - io -0.05 

_1 09+0- 08 


-2 41+0- 19 

-0.46 


253±H 


n 7 o+0.09 
u - ,o -0.08 
n 09+O.O9 


n ss+ - 06 

U - S8 -0.05 

90+°'° 6 
u ' JU -0.06 

93+ 07 
u - ao -0.06 


94+0-05 
u - y4 -0.05 

n 07+0.05 

n oc+0.05 


478/148 (3.23) 
134/147 (0.91) 
127/146 (0.88) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 29. Spectral parameters: 060904A Reg2 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


E^ir fkeVl 


C(WAMO) 


C(WAM1) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


-1 76+ ' 11 
L - ,D -0.11 

n cro+0.65 
U - 0,;i -0.51 


< -2.26 


i 1 o+32 
llo -20 

108 + ?o 








60/60 (1.01) 
36/59 (0.62) 
36/58 (0.62) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-1 76+ ' 65 
L - ,D -1.03 






- 


- 


- 


14/14 (1.06) 


WAM3 
WAM3 
WAM3 


PL 
CPL 
Band 


9 OQ+0.38 

z - oo -0.48 


- 


- 


- 


- 


- 


32/14 (2.31) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


, 62 +o.07 

-1 16+ 031 
-1 02+°-™ 

- L-u ^ — 0.50 


< -1.70 


90+ 66 
75+" 

1 !j — 15 


- 


- 


- 


67/57 (1.19) 
60/56 (1.08) 
59/55 (1.08) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


-1 62+ - 07 
1 - OZ -0.07 

, O1+0.30 
-0.28 

-1 01+°™ 

i-u — 0.40 


J -- OJ -— 0.78 


111+374 
1±1 -32 

74+° 4 

' -29 


57+ - 27 
U -°'-0.25 

1 ns+ - 78 

1 - 08 -0.B3 

85+°^ 


- 


- 


82/72 (1.15) 
78/71 (1.11) 
74/70 (1.07) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


_i R5+ - 07 
± - DO -0.07 

-1 42+ 018 

■t 1O+0.43 
Xilo -0.36 


< -1.97 


146+if 

— 45 
ol -24 




70+°- 16 

u -' u -0.13 

l-07 + n 35 , 

— 0..25 
, OC-+0.47 
- L,JJ -0.36 


- 


112/72 (1.57) 
94/71 (1.33) 
92/70 (1.32) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 66+ 06 

, 99 +0.22 
x - zz -0.19 
, 99 +0.36 
— 0.18 


< -2.03 


109±£ 
110+t 2 

u — 35 


- 




Q2+ - 15 
U - yZ -0.12 

76+ 11 

u - ,D -0.09 
v ' — 0.09 


131/118 (1.12) 
105/117 (0.90) 
105/116 (0.91) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


-1 76+ ' 11 

n vq+0.58 
-u. 'd_ 046 

-0.26+i-™ 

— 0.76 


< -2.13 


124+ 42 

— 30 


65+ ' 34 
U - DO -0.29 

66+ 39 
u ' DD -0.33 

0.75+°- 43 

— 0.36 


- 




75/75 (1.01) 
55/74 (0.75) 
53/73 (0.73) 


KW+WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


i o 9 +0.10 

-1 01+ 042 
± - u± -0.34 

-0 24+ 127 
u ' z ^-0.75 


9 r-o+0.32 
Z.OO_ 42 


146+ 48 

g 7 +41 
J '-26 




D oi +0.25 
U ' 8i -0.18 

0.74+° ; 2 ° 
0.86l»;f 9 




100/75 (1.34) 
73/74 (0.99) 
69/73 (0.95) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 69+ 06 
-1 36+°- 15 
-1 16+ - 35 


< -2.06 


143+J?, 

loot™ 


59+ - 28 
u.oy_ 2 6 

72+ 37 
Ui ' Z -0.33 

n s9 +0.44 

U - Sz -0.38 


o.67±8:li 

0.83l° ;f 7 
0.95+S 


91+ - 14 

79+ 012 
Ul ,y -0.09 

77+ - 11 
u -' '-0.09 


190/148 (1.29) 
156/147 (1.06) 
154/146 (1.06) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 30. Spectral parameters: 060904A Regl2 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


E^ir fkeVl 


C(WAMO) 


C(WAM1) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


-1 69+ - 04 

-0 97+ - 17 
U - M '-0.16 

-0.95+°?g 

v ^ — 0.16 


< -2.42 


165±f 9 
162+ 24 

— 23 








120/60 (2.02) 
32/59 (0.56) 
31/58 (0.55) 


WAMO 
WAMO 
WAMO 


PL 
CPL 
Band 


— 2 06+ ' 22 

— 57+ 2 - 12 
U -°'-1.33 

0.80+ 4 - 2 ° 


< -2.08 


oqq + 163 

°°°-169 

" — 96 


- 


- 


- 


14/14 (1.06) 
10/13 (0.84) 
10/12 (0.89) 


WAM3 
WAM3 
WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-2 14+ - 10 

, 7 o+0.44 
L - ,o -0.21 

-1.72+?-« 

' —0.26 


< -2.24 


< 300 

211 + ?L 

-102 


- 


- 


- 


15/14 (1.13) 
11/13 (0.89) 
11/12 (0.96) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 40+ ' 04 
x -^ u -0.04 






- 


- 


- 


40/57 (0.71) 


BAT+WAMO 
BAT+WAMO 
BAT+WAMO 


PL 
CPL 
Band 


_1 4Q+0.04 

-1 30+°'°? 


< -2.03 


qfj9+208 
JDZ -105 

395+ 2 °2 


52+ - 08 
U - OZ -0.07 

0-80«;i 5 3 

79+°'" 

u ' 1 a -0.13 


- 


- 


83/72 (1.17) 
53/71 (0.75) 
53/70 (0.76) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


, t-o+0.03 
± - JO -0.03 
i ncr+0.06 
i - ZO -0.05 
i ncr+0.07 
J - -iJ — 0.06 


< —4.3 


274+ 4 * 
273+ 4 5 




7Q+0.07 

n qo+0.08 
U - 98 -0.08 

98+° °S 


- 


220/72 (3.07) 
57/71 (0.81) 
57/70 (0.82) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


c-o+0.03 
ldo -0.03 
, ,0+0.08 
1 - lo -0.07 

-1.13+°'°? 

— 0.07 


< -2.45 


186+;^ 


- 




99+0-06 
u - a -0.06 
n 09+0. 05 

0.82+°°5 

u u — 0.04 


235/118 (1.99) 
83/117 (0.72) 
83/116 (0.72) 


KW+WAMO 
KW+WAMO 
KW+WAMO 


PL 
CPL 

Band 


— 1 7 +0.04 
L - ,u -0.04 

_i 09+ 015 

-1.02+ ,-? 7 
— 0.17 


-2.60+°^ 

— 1.50 


170+? 4 

— 39 


0.82+ ,; 1 ? 
0.84+0;- 
0.85+°-" 

— 0.11 






143/75 (1.92) 
54/74 (0.74) 
51/73 (0.71) 


KW+WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


1 77 +0.04 
L -' '-0.04 
i 90+O.II 

1 - zo -o.io 

-0 97+0- 30 
u - a ' -0.20 


9 9«+0. 14 
Z,ZO -0.26 


zzo -23 




1 05+°' 10 
1 ' uo -0.08 

90+ 07 
u - MU -0.07 




190/75 (2.54) 
61/74 (0.83) 
54/73 (0.74) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 60+ 02 
± - DU -0.03 

i 99 +0.05 

±iZ -0.05 

i 17 +0.09 

± - 1 '-0.08 


< -2.22 


204± 42 


o.n±° ;» 

O.sot™ 
0.82+°;iJ 


0.84lH 6 5 

n oc+0.06 

90+ 07 
u - MU -0.07 


93+0.05 
n S/ ,+0.05 

n oq+0.05 

U-83_ Q4 


395/148 (2.67) 
120/147 (0.82) 
117/146 (0.81) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 31. Spectral parameters: 060912 Rcgl 



Instrument 


Model 


a 


/3 


£ pcak [kcV] 


C(WAM2) 


C(BAT) 


X 2 /dof 


IV W 

KW 
KW 


CPL 
Band 


1 qo+0.15 


- 


- 


- 


- 


ft*i /fin (~\ ^^^^ 

Do/DU l^l.UOj 


\ATA T\/T9 

WAM2 
WAM2 


PT 

CPL 
Band 


71 +0.51 
1 " ' —0.78 


- 


- 


- 


- 


Q /1 /l (C\ KQ\ 
0/14 I^U.OoJ 


I } A 1 

BAT 
BAT 


"PT 
r J_j 

CPL 
Band 


-I S9 +0.10 


- 


- 




- 


£7 / ^7 (A fll 1 ! 
0( / O 1 \1.\JL) 


"DAT 1 ! WTA A/TO 

BAT+WAM2 
BAT+WAM2 


PT 

CPL 
Band 


-I oi+O.lO 

-J - iu -o.io 


- 


- 


n Q1 +0.34 
u - a -0.28 




fit; /70 /n m A 
Do/ (Z (U.yl J 


T<TW_I_P. at 
IV VV -r~ Dl\± 

KW+BAT 
KW+BAT 


PT 

CPL 
Band 


i orr+0.08 
± - oo -0.08 


- 


- 




U.C9_ u 


i oi /iic fi n ,: i\ 

±Z± / ± ±o ll.UO ^ 


1\ VV ^ VV -rllViZ 

KW+WAM2 
KW+WAM2 


PL 
CPL 
Band 


i - yi -0.16 






qo+0.33 
U ' 8Z -0.25 




79 /7^ /'fl Ofi^ 


KW+WAM2+BAT 
KW+WAM2+BAT 
KW+WAM2+BAT 


PL 
CPL 
Band 


1 oc+0.08 






n 77 +0.26 
u -' '-0.22 


79+0-lS 
u -' M -o.n 


130/133 (0.98) 
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Table 32. Spectral parameters: 061006 Regl 



Instrument 


Model 


a 


p 


£ pcak [keV] 


C(WAM3) 


C(BAT) 


X 2 /dof 


i\ V V 

KW 
KW 


CPL 
Band 


, 9n +0.06 
lzu -0.06 

-o 5i +°- 22 

U - Ji -0.19 

-0 51 + 022 
U - Ji -0.19 


_* 


592+lf 


- 


- 


07 /qi /o oi 'i 
o f / ol yZ.ol) 

37/30 (1.25) 
37/29 (1.29) 


VV/VlVlo 

WAM3 
WAM3 


PT 

CPL 
Band 


1 t-q+0.06 
J -0.07 

-0 64+ 33 
-0 44+ 57 


< -2.07 


795+ 170 

fiQ o+209 


- 


- 


DO/ Z4 |^Z. / Z) 

22/23 (0.96) 
20/22 (0.93) 


P. AT 

BAT 
BAT 


"PT 

CPL 
Band 


n fi1 +o.09 


- 


- 




- 


DU/ ( (l.U f J 


T> AT I WTA T\/TQ 

BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PT 

CPL 
Band 


-, O-+0.05 
± -° -0.06 

u - JU -o.io 
-0 47+ - 12 

u '^'-0.11 


< -2.09 


7D2±£° 


i c-o+0.33 

J..oe_ 22 

n 65+ 010 

U - DO -0.09 

65+ 10 
U ' DO -0.09 




11A /QO / /I nc"\ 

oo4/oz (^.UoJ 
83/81 (1.03) 
81/80 (1.01) 


LfW I D AT 

KW+BAT 
KW+BAT 


PT 

CPL 
Band 


i ni+ - 05 
_ 45+0.12 

-0 45+ 12 


< -2.08 


c'ro+122 
°' Z -97 

572+J 22 




i nn +o.i8 

o.88t°;» 
0.881™ 


99^ /£Q ("9 > 

98/88 (1.12) 
98/87 (1.13) 


J\ VV VVJT.1V10 

KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


1 41+0-04 
i ' 4i -0.05 

-0 63+ 16 

-0 60+ 18 
U - DU -0.15 


< -2.18 


749l^ 8 

7-19 + 118 
' 1 -103 


i n3+ - 17 
67+ 08 

u -°' -0.07 




90S /^fi. (1 79 "1 

62/55 (1.14) 
61/54 (1.14) 


KW+WAM3+BAT 
KW+WAM3+BAT 
KW+WAM3+BAT 


PL 
CPL 
Band 


i 9O+0.04 
n r, 2 +0.10 
-0 50+ 10 

u - ou -o.io 


< -2.16 


mi** 

675+. 9 8 ° 


o.Bot° ;£ 

64+ 007 

n 65+ 07 

U - DO -0.06 


061 +0.07 
u - D1 -0.07 

93+ - 12 
U ' JO -0.10 

og3 +0.12 

u - 3 °-o.io 


431/114 (3.79) 
125/113 (1.11) 
123/112 (1.10) 



The parameter is not constrained. 
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Table 33. Spectral parameters: 061007 Rcgl 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


E^ir fkeVl 


C(WAM2) 


C(WAM3) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


-1 56+ a03 
1 - OD -0.03 

-0 69+ 013 
u ' Da -0.12 

v J — 0.18 


cy OQ-|-0.22 

° — 0.39 


239+2^ 

" — 34 








328/66 (4.98) 
71/65 (1.10) 
58/64 (0.92) 


WAM2 
WAM2 
WAM2 


PL 
CPL 
Band 


n oq+O.OO 
z - z,3 -0.12 
_1 oa+0.36 

1 - ao -o.oi 
-1.47+?' 4 , 7 

' —1.01 


< -2.20 


< 421 

< 415 


- 


- 


- 


19/25 (0.77) 
16/24 (0.68) 
16/23 (0.71) 


WAM3 
WAM3 
WAM3 


PL 
CPL 
Band 


9 ic+0.07 
z - io -0.07 
_1 r lfi +0.46 
i ' OD -0.30 

"—0.43 


' —0.62 


S67+ 83 
JD '-132 

362+ 4 T 

u " — 54 


- 


- 


- 


43/25 (1.76) 
22/24 (0.92) 
17/23 (0.78) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


_1 n5+0.05 
i - UO -0.05 
n OO+0.20 




> 235 


- 


- 


- 


46/57 (0.82) 
44/56 (0.79) 


BAT+WAM2 
BAT+WAM2 
BAT+WAM2 


PL 
CPL 
Band 


i 91 +0.05 
1 - zl -0.06 

-0.88i ; o 7 
-0 81+° n „ 


-2 45+°?. 2 , 


388+™ 
300+7? 


19+ - 07 

u - la -0.05 

97+ 018 

u ' a '-0.16 

1 13+ 027 

i - J - u — 0.20 


- 


- 


357/83 (4.30) 
72/82 (0.88) 
61/81 (0.76) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


1 r-i+0.04 
J - ol -0.05 
n co+0.07 

-0 86+ n °I 
u - ou -0 .07 


-2 71+R-2? 

1 -0.51 


384+f 6 
356+t2 

J ™- 45 




O.SO+o^ 

o.98iS:i_ 

1 02+°-" 


- 


620/83 (7.48) 
71/82 (0.88) 
62/81 (0.77) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 46+ - 02 

1 -™-0.02 
n 7 o+0.07 

-0.73+°°| 

— 0.08 


-2.50+ , 27 

° — 0.49 


298+21 

273+?^ 

— 28 


- 




n Rfi+o- 04 
93+ 04 

u - aJ -0.04 

0.93+?, 94 

u J — 0.04 


603/124 (4.87) 
118/123 (0.96) 
110/122 (0.90) 


KW+WAM2 
KW+WAM2 
KW+WAM2 


PL 
CPL 

Band 


-0.82«;i 
-0.52+0-? 2 

— 0.18 


-2.36+0-" 

— 0.20 


318±|g 

241+ 3 t 
— 31 


n 79+O.O9 
u - ' -0.08 

1 06+ - 10 
± - UD -o.io 

1.09+°" 

— 0.10 


- 




462/92 (5.03) 
107/91 (1.19) 
76/90 (0.85) 


KW+-WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


i cc+0.02 
- L66 -0.03 
n s7 +0.09 

n cc+0.20 
-°- 66 -0.15 


-2 42+ 16 
-0.23 


340ig 

979+37 
z,z -38 




92+ ' 09 
u ' a -0.07 

1 02+ 07 
i - uz -0.07 

1 06+ 08 
1 ' UD -0.07 




580/92 (6.31) 
111/91 (1.22) 
87/90 (0.98) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAM 1 ' 4-BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


1 c-o+0.02 
± - oo -0.03 
n o 7 +0.06 

n 7O+0.08 


-2 47+0- 14 
-0.19 


346+J 2 , 
292+J 7 , 


67+ ' 09 
u - D '-0.06 

1 02+ 09 
±,u -0.09 

1 06+°- 10 
± - UD -0.09 


76+ ' 07 
u -' D -0.05 

1 01+ ' 07 

1 06+ 007 
1 - UD -0.07 


n 70+O.O3 
u - ,o -0.04 

94+ 05 
u,a -0.04 

93+ 04 
u - ao -0.04 


1092/176 (6.21) 
185/175 (1.06) 
151/174 (0.87) 



t The joint fit of two WAM spectra. 



60 



Table 34. Spectral parameters: 061007 Rcg2 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


E^ir fkeVl 


C(WAM2) 


C(WAM3) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


-1.47 

-0 59+ 04 
u ' oa -0.04 

-0.51+°-^ 

v J — 0.05 


-2.61+0-" 

" — 0.21 


504110 

452 + ?o 
— 23 








3121/86 (36.30) 
117/85 (1.38) 
82/84 (0.99) 


WAM2 
WAM2 
WAM2 


PL 
CPL 
Band 


9 9n +0.03 
z,zu -0.03 
i o 4 +0.18 

-0.76+S-fJ. 

— 0.30 


-2.76+0-" 

' u — 0.17 


463+?, o 

^ — 33 


- 


- 


- 


231/25 (9.25) 
50/24 (2.11) 
16/23 (0.70) 


WAM3 
WAM3 
WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-2.11 
-0.98«;« 
-0.53+SS 


-2.81+0-" 

" —0.14 


530+?:! 


- 


- 


- 


738/25 (29.52) 
108/24 (4.51) 
37/23 (1.62) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


n or-+0.03 






- 


- 


- 


36/57 (0.64) 


BAT+WAM2 
BAT+WAM2 
BAT+WAM2 


PL 
CPL 
Band 


-1.44 
u ul -0.04 


-2 77+0-^ 

1 ' -0.16 


470+^0 

' — 28 


0.86 

, 1r -+0.08 
± ' lo -0.08 

, 97 +o.io 

' -0.09 


- 


- 


3253/83 (39.20) 
132/82 (1.62) 
72/81 (0.90) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-1.80 

n 79 +0.03 
U - ' Z -0.03 

-0 69+° 03 

— 0.03 


-2 86+0-" 


590+^1 

542+?, ?, 
^^ — 22 




4.31 

1 14 +0.06 

1 10+0. 07 
0.06 


- 


4392/83 (52.92) 
169/82 (2.07) 
91/81 (1.13) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


— 1 .43 

Q 64+0 03 

UCK1 -0.03 

-0.62+0 03 

J y — 0.03 


9 O1+0.21 

° — 0.30 


522_J 7 

496+ on 

■^—22 


- 




0.70 

n s7 +0.02 

87+0-02 

v ul —0.02 


4387/144 (30.47) 
179/143 (1.26) 
157/142 (1.11) 


KW+WAM2 
KW+WAM2 
KW+WAM2 


PL 
CPL 
Band 


-1.52 
-0 62+ 03 
-0.52+0-05 

— 0.04 


-2.70+0?? 

—0.11 


518±i« 
456+" 

— lo 


0.74 

97+0-03 
u - M '-0.03 

1.00+0-03 

— 0.03 


- 




4924/112 (43.97) 
205/111 (1.85) 
101/110 (0.92) 


KW+WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-1.60 

-0 67+ 03 
u - D '-0.03 

-0 59+0- 04 
U - OJ -0.04 


-2 76+0- 09 
z - ,D -0.11 


553±|| 
498ll 7 




1.11 

1 01+0- 03 
i - ul _0.02 

1 04+ 03 




6611/112 (59.03) 
263/111 (2.37) 
137/110 (1.25) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1.58 
-0.68lg : g 
-0.63«° 3 3 


9 7Q +0.08 
z - ,M -0.09 


553+. 12 
503iJ* 


0.90 

94+0-03 
u ' 3 -0.03 

97+0 03 
u - a ' -0.03 


1.07 

1 02+ 03 
1 - uz -0.02 

1 n5+ - 03 

1 - uo -0.03 


0.57 
n S7 +o.02 

U - 8 '-0.02 

n fi7 +o.02 

U - S '-0.02 


9911/196 (50.57) 
399/195 (2.05) 
225/194 (1.16) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 35. Spectral parameters: 061007 Rcg3 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


E^ir fkeVl 


C(WAM2) 


C(WAM3) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


-1.54 

-0 70+ - 04 
,u -0 .04 

-0.64+°^ 

-0.05 


-2.74+0-il 
1 —0.26 


3891^4 
361+J5 








2463/86 (28.64) 
108/85 (1.28) 
87/84 (1.04) 


WAM2 
WAM2 
WAM2 


PL 
CPL 
Band 


9 +0.04 
-0.04 

-1 54+0-29 

-0.83+0-01 

u w -0 .51 


-2.75+0" 

1 — 0.21 


091 +59 
oz -112 

347+2S 

1 —33 


- 


- 


- 


87/25 (3.51) 
42/24 (1.77) 
17/23 (0.78) 


WAM3 
WAM3 
WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-2.24 
-0 91+0- 19 
-0.74+??S 

u ' -0.22 


-3.25+0- 2 f 

u " — 0.41 


427+. 2 

419+ 20 , 

— 19 


- 


- 


- 


388/25 (15.56) 
32/24 (1.37) 
17/23 (0.77) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 oi+o- 02 

± - u± -0.02 






- 


- 


- 


30/57 (0.54) 


BAT+WAM2 
BAT+WAM2 
BAT+WAM2 


PL 
CPL 
Band 


-1.16 

n O1+0.03 
-U-81_0 .03 

-0 78+0-04 


_ 2 79+0- 15 

1 "—0.20 


«o±H 

364+^0 


0.15 

1 16+ 009 
1 - 1D -0.09 

1 27+0-" 
' —0.11 


- 


- 


1941/83 (23.39) 
98/82 (1.20) 
62/81 (0.77) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-1.51 

n s9 +0.03 

-0 81+0 03 

u -° -0.03 


—3 30+°,- 2 5 


434+1* 

422+?0 
— ig 




0.85 

1 1 y+0.06 
1 - 1 '-0.06 

1 19+ooj 

^■ ± "— 0.07 


- 


4103/83 (49.44) 
72/82 (0.88) 
57/81 (0.71) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1.47 

n 77 +0.03 
u -' '-0.03 

-0.75+0-03 

w 1 — 0.03 


-2.91+0- 24 

^ — 0.45 


407li 4 
392+,I 

— 16 


- 




0.79 

o.86t°;£ 
0.86+00 2 

u uu -0 .02 


3929/144 (27.29) 
162/143 (1.13) 
150/142 (1.06) 


KW+WAM2 
KW+WAM2 
KW+WAM2 


PL 
CPL 
Band 


-1.57 

-0 72+0- 04 
u - ,z -0.04 

-0.63+0 05 

— 0.05 


-2.75+0-" 

—0.14 


396^12 
358^^4 


0.61 

97+0-04 
u - 3 ' -0.04 

1.00+0-04 

— 0.04 


- 




3416/112 (30.51) 
171/111 (1.54) 
105/110 (0.96) 


KW+WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-1.62 

n 7t -+0.03 
u - ,o -0.03 

-0 70+0- 04 
u - ,u -0.04 


a ' uo -0 .22 


412lii 
391^g 




0.85 

1 OI+O- 03 
■■■• ul -0.03 

1 no+0.03 

^"^-O.OS 




4677/112 (41.76) 
153/111 (1.39) 
118/110 (1.08) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1.56 

n 7s +0.02 

-0 76+0- 02 
u - ,D -0.02 


-3 00+ 13 
J - Uu -0.16 


417+10 
396±i 2 


0.59 

95+0- 04 
U - MO -0.04 

97+0- 04 
u - a ' -0.04 


0.72 

1 02 +0 03 
1 - uz -0.03 

1 04+0-03 


0.71 

o-86iS:S 

0.86tg;S 


7535/196 (38.45) 
259/195 (1.33) 
199/194 (1.03) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 36. Spectral parameters: 061007 Rcg4 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


S^^v fkeVl 


C(WAM2) 


C(WAM3) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


-1.51 
-0 67+ 03 

u - D '-0.03 

-0.60+°-°l 


-2.68+°-" 

^-W — 0.17 


400+15 

u — 15 








4518/86 (52.54) 
152/85 (1.80) 
111/84 (1.33) 


WAM2 
WAM2 
WAM2 


PL 
CPL 
Band 


9 9Q +0.03 
z,za -0.03 
1 t-o+0.20 
1 - oo -0.18 

-0.80+°'5I 


-2.74+°" 

1 —0.14 


386lf 7 
397 + ?~ 

— 27 


- 


- 


- 


179/25 (7.19) 
62/24 (2.59) 
15/23 (0.69) 


WAM3 
WAM3 
WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-2.23 
-0 97+ - 14 

u - a ' -0.13 

-0.63+?,?? 

v " u — 0.19 


_ 2 99+0.12 


4 88±i9 
469+^5 


- 


- 


- 


710/25 (28.41) 
86/24 (3.62) 
30/23 (1.32) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


_0 94+ 02 

u,a -0.02 






- 


- 


- 


18/57 (0.33) 


BAT+WAM2 
BAT+WAM2 
BAT+WAM2 


PL 
CPL 
Band 


-1.29 

n 7 o+0.03 

-0 73+°° 3 
Ui ' a — 0.03 


-2 76+°;" 

' "—0.14 


476^ 

412+SI 
— 25 


0.32 
1 ,1+0.07 

1 9 r+0.10 
J '- itJ — 0.09 


- 


- 


3624/83 (43.66) 
133/82 (1.63) 
60/81 (0.75) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-1.73 

n yo+0.03 
-U.7B_ 03 

-0 76+°-°? 

Ui ' u -0.03 


-3 03+° ;? 


473+1S 




2.32 

1 14+0.05 
1,1 -0.05 
1 10+0. 06 
0.06 


- 


6185/83 (74.53) 
128/82 (1.56) 
69/81 (0.86) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1.46 
-0 71+ - 02 

u - (± -0.02 

-0.69+°°? 


9 09+0. 18 

—0.27 


450^ 
429+15 

^ — 15 


- 




0.75 

0.87l°;°i 
0.86+°°l 


6253/144 (43.43) 
205/143 (1.44) 
178/142 (1.26) 


KW+WAM2 
KW+WAM2 
KW+WAM2 


PL 
CPL 
Band 


-1.54 
-0 70+° ° 3 

,u -0 .03 

-0.60+°-°^ 

— 0.03 


-2.71+°°^ 

— 0.10 


4491^ 
400+12 

— 12 


0.63 

97+0 03 
u ' M '-0.03 

1.01+°° 3 

— 0.03 


- 




6428/112 (57.39) 
259/111 (2.33) 
128/110 (1.17) 


KW+WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-1.59 
n 70+0.02 

u - '•J-0.02 

-0 67+ 03 

U - D '-0.03 


9 sa+0-09 


46911° 
434±1 2 




0.91 

1 02+°-° 2 
i - uz _0.02 

1 05+° 03 

1 ' uo -0.02 




8944/112 (79.86) 
275/111 (2.48) 
164/110 (1.50) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1.57 

-0 75+°-° 2 
u - ,o -0.02 

u - ,u -0.02 


9 07+0. 08 
-^■»'_0.09 


4731° 
43811° 


0.69 
94+0 03 

u,a -0.03 

97+0 03 
u - a ' -0.03 


0.84 

1 02+ 02 
1 - uz -0.02 

1 05+°'° 2 
1 - uo -0.02 


0.66 
n 07+0.01 

U -8'-0.01 

n 07+0.01 

U -8'-0.01 


12997/196 (66.31) 
413/195 (2.12) 
242/194 (1.25) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 37. Spectral parameters: 061007 Rcg5 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


fkeVl 


C(WAM2) 


C(WAM3) 


C(BAT) 


y 2 Idol 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


, 77 +0.16 
1 -' '-0.19 












73/86 (0.85) 


WAM2 
WAM2 
WAM2 


PL 
CPL 
Band 


-2 16+ ' 51 
z ' iD -0.82 


- 


- 


- 


- 


- 


10/15 (0.72) 


WAM3 
WAM3 
WAM3 


PL 
CPL 
Band 


9 o 7 +0.43 
-0.63 


- 


- 


- 


- 


- 


8/15 (0.55) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


62 +o.07 
J " DZ -0.07 


- 


- 


- 


- 


- 


55/57 (0.97) 


BAT+WAM2 
BAT+WAM2 
BAT+WAM2 


PL 
CPL 
Band 


-1 64+ ' 07 
1 - OT -0.07 


- 


- 


0.83±°;«° 


- 


- 


68/73 (0.94) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


± - DO -0.07 
-1 55+ 014 

1 - 00 -o.io 


- 


nnn+ 636 
ZyU -146 


- 


0.80i° ; 3 27 

, no+0.67 

1 - 3Z -o.si 


- 


72/73 (1.00) 
63/72 (0.88) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


i - DO -0.07 


- 


- 


- 


- 


0.86+^ 


129/144 (0.90) 


KW+WAM2 
KW+WAM2 
KW+WAM2 


PL 
CPL 

Band 


i O1+0.16 
-J--»J-_0.18 


- 


- 


1.04+°;™ 


- 


- 


85/102 (0.84) 


KW+WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


1 SS+ ' 16 
-l.»8_ lg 

1 K5+0.38 
l.DO_ 2g 




> 135 




1 02+ - 55 
± - uz -0.37 

, ns+ - 50 

1 - 08 -0.36 




86/102 (0.84) 
82/101 (0.82) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1-D8_ 07 

_1 C7+0.11 
L -°' -0.09 

, c-7+0.07 
L - 01 -0.08 


< -4.0 


oro + 524 
,50Z -157 
ocrn+525 
• 30Z _134 


7Q+ - 44 
u -' a -0.38 

1 99 +0.66 

i 99 +0.64 
1 - zz -0.53 


n 79 +0.29 
u - ,z -0.24 

1 oi +0 - 40 

±ul -0.32 

1 02+ 028 
± - uz -0.31 


o.8i±g-.i5 
o.8i±g : ii 


160/176 (0.91) 
148/175 (0.85) 
148/174 (0.85) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 38. Spectral parameters: 061007 Regl5 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


S^^v fkeVl 


C(WAM2) 


C(WAM3) 


C(BAT) 


y 2 Idol 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


-1.50 

-0 71+ 04 
u - (± -0.04 


9 t-o+0.13 
° — 0.17 


419+^ 
377+1S 

ul 1 —17 








2968/86 (34.52) 
131/85 (1.55) 
92/84 (1.10) 


WAM2 
WAM2 
WAM2 


PL 
CPL 
Band 


9 9S +0.04 
z - zo -0.04 

-1 62+ 22 
u u — 0.43 


-2.69+°J| 

^ — 0.18 


368tl° 5 

392 + 5 f ? 
—34 


- 


- 


- 


108/25 (4.34) 
38/24 (1.62) 
12/23 (0.54) 


WAM3 
WAM3 
WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-2.21 
-1 07+ - 16 
-0.71+°-^ 

' ' —0.22 


-2 92+ ' 14 

J -0.20 


482± 24 
461+ 2 ,? 

" — 21 


- 


- 


- 


444/25 (17.79) 
63/24 (2.64) 
27/23 (1.19) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


_n 99+ 02 
"■^ -0.02 






- 


- 


- 


26/57 (0.47) 


BAT+WAM2 
BAT+WAM2 
BAT+WAM2 


PL 
CPL 
Band 


-1.23 
n OO+0.03 

-0 79+°'°! 

u ' ' 0.03 


-2 72+°-" 


483+Jg 
412 + 25 

,J -^ — 32 


0.25 

1 06+ 009 

1 21+0-li 
i-iA — 0.10 


- 


- 


2431/83 (29.29) 
107/82 (1.31) 
60/81 (0.74) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-1.62 

n OO+0.03 

-U.83_ 03 

-0 81+°,° 3 
u '°— 0.03 


-2 96+ ," 


498+^ 
467+?, 2 

™' —21 




1.51 

1 10+ ' 06 

1 - lu -0.06 

i 15+O.O6 
0.06 


- 


4555/83 (54.89) 
109/82 (1.34) 
70/81 (0.87) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1.45 
-0 76+ 02 
-0.73+°°? 


-2.65+°i? 

wa — 0.24 


436 j:^ 

410+11 

— 16 


- 




0.76 

0.87+Hi 
87+°-°? 

v ul —0.(31 


4318/144 (29.99) 
186/143 (1.31) 
162/142 (1.14) 


KW+WAM2 
KW+WAM2 
KW+WAM2 


PL 
CPL 
Band 


-1.53 

n vt -+0.03 
u - '°-0.03 

-0.64+°°2 

— 0.04 


-2.62+°-°» 
— 0.10 


4361^ 
383llg 


0.60 
n qs+ 04 

l-03+°°d 

— 0.04 


- 




4208/112 (37.58) 
209/111 (1.89) 
106/110 (0.97) 


KW+WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


-1.58 

n yo+0.03 
-U.C8_ 03 

-0 71+ - 04 


9 70+O.IO 
~^' 8 -0.12 


457+1 2 




0.85 

1 01+ 003 
■■■• ul -0.03 

1 n5+ 003 




5874/112 (52.45) 
230/111 (2.07) 
144/110 (1.31) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAM"t+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1.55 
-0.80l °o 2 
-0.75«;° 2 


9 7Q+0.08 
z - ,y -0.10 


464+11 
42711 2 


0.63 

U ' MO -0.03 

n qs+ 03 

U - 9 8-0.03 


0.77 
1 01+ 003 

1 ' ui -0.02 

1 05+ ' 03 
1 - uo -0.03 


0.68 
n 07+0.02 

n 07+0.02 
u -8'_o.Ol 


8846/196 (45.14) 
341/195 (1.75) 
215/194 (1.11) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 39. Spectral parameters: 061222A Regl 



Instrument 


Model 


QL 


/3 


S^^v fkeVl 


C(WAM2) 


C(WAM3) 


C(BAT) 


y 2 /dof 


KW 
KW 
KW 


PL 
CPL 
Band 


± - ou -0.03 

_n 97+012 

u - a '-0.11 

-0.89+°" 

v ° — 0.13 


r, 9 o + 0.27 
— 0.61 


330^42 
285+| 7 








160/60 (2.68) 
53/59 (0.91) 
48/58 (0.84) 


WAM2 
WAM2 
WAM2 


PL 
CPL 
Band 


l- a -0.07 

-1 oo+°- 37 

U * £7U — 0.35 


< -2.41 


459±™ 


- 


- 


- 


37/14 (2.71) 
7/13 (0.57) 
7/12 (0.60) 


WAM3 
WAM3 
WAM3 


PL 
CPL 
Band 


1 - JI -0.16 






- 


- 


- 


12/14 (0.87) 


BAT 
BAT 
BAT 


PL 
CPL 
Band 


, i 7 +0.03 
-0.03 

-0 95+ 013 

u - ad -0.13 


- 


soo^ 1 


- 


- 


- 


47/57 (0.84) 
39/56 (0.70) 


BAT+WAM2 
BAT+WAM2 
BAT+WAM2 


PL 
CPL 
Band 


_1 34+0-02 
-1 04+ 04 
1,u, -0 .04 


< -2.40 


464if 
459+S 

,Jil - 56 


93+0.09 
u - aJ -0.06 
, 91 +0.09 
±,z -0.08 
, 99 +0.09 
— 0.08 


- 


- 


426/72 (5.92) 
47/71 (0.67) 
47/70 (0.68) 


BAT+WAM3 
BAT+WAM3 
BAT+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


, 99 +0.03 
±iZ -0.03 
_1 qo+0.06 

-0 91+°-" 
— 0.10 


-2 02+°'" 
-0.32 


497 +129 
4Z '-93 

262 +1 ° 8 
" — 59 




57+ ' 07 
u '°'-0.06 

1 06+ 015 

1 - uu -0.13 

1 23+°" 

J -"*°— 0.17 


- 


166/72 (2.31) 
58/71 (0.82) 
52/70 (0.75) 


KW+BAT 
KW+BAT 
KW+BAT 


PL 
CPL 
Band 


_1 34+0-02 

-0 97+ 05 

u - a ' -0.05 
u-£7 — 0.06 


9 9 o+0.26 
— 0.69 


329± 4 7 

294+ 48 
J — 39 


- 




n Q8+0- 05 

n oq+0.04 
U.»3_ 04 

0.83+° n 4 


371/118 (3.15) 
92/117 (0.79) 
88/116 (0.76) 


KW+WAM2 
KW+WAM2 
KW+WAM2 


PL 
CPL 

Band 


_1 59+0-03 
!. Ja _0.03 

_i 09+ - 08 
1,UJ -0.07 

-1.06+°" 

—0.10 


< -2.18 


423± 48 
392+?? 

— 65 


, 9c -+0.09 
± - zo -0.07 
i ,.,+0.07 
1,lo -0.06 
, ,0+0.07 
■ —0.06 


- 




294/75 (3.92) 
69/74 (0.94) 
68/73 (0.94) 


KW+WAM3 
KW+WAM3 
KW+WAM3 


PL 
CPL 
Band 


, <-o+0.03 
±OJ -0.03 

-i-04l° ;Sg 

-0.87+o..i 6 3 


-2 14+ - 17 
Z,J - -0.26 


365+*° 
271 + 54 




96+ ' 09 

97+ 09 
u - al -0.08 

og+0.09 
u ' Ja -0.09 




205/75 (2.74) 
74/74 (1.00) 
62/73 (0.86) 


KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 
KW+2WAMt+BAT 


PL 
CPL 
Band 


-1 42+0- 02 
^ -0.02 

-1 04+ 04 

-1 oo+ 006 


rj oq-|-0.22 

— z.jz_ Q 64 


353+J 8 


1 oi+°- 06 

1 11+O.O6 
lill -0.06 
1 10+0. 07 
1 - lo -0.06 


U - 84 -0.07 

94+ 08 

u ' a -0.08 

95+ 08 
u - ao -0.08 


o.87t°;° 4 
o.86t° ;° 4 4 

n oc+o.04 


693/148 (4.69) 
129/147 (0.88) 
124/146 (0.86) 



t The joint fit of two WAM spectra. 
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Table 40. Spectral parameters: 070328 Regl 



Instrument 


Model 


a 


P 


S pcak [kcV] 


C(WAM1) 


C(BAT) 


X 2 /dof 


rv w 
KW 
KW 


rL 

CPL 
Band 


, no+0.03 

-l.J»_ 03 

, .,+0.09 
± - 1Z -0.08 

-0 95+ 15 
U - MO -0.13 


1 O1+0.15 
-1.81_ 29 


1205+3?, 
615±S?| 


- 


- 


ID I / 10 {Z.\J I ) 

91/75 (1.23) 
82/74 (1.12) 


VV/V1V11 

WAM1 
WAM1 


PT 

CPL 
Band 


, fi7 +0.04 
- 1 -O'_ .04 
, ,,-+0.12 

u.yu_ 2g 


z - uz -0.24 


iqo5+ 435 
100lt 4 ^ 


- 


- 


o4/ZD [0. 00) 
37/24 (1.54) 
30/23 (1.34) 


P. AT 

BAT 
BAT 


"PT 

CPL 
Band 


, -,,+0.04 
±ilz -0.04 


- 


- 




- 




DAT WTA A/T1 

BAT+WAM1 
BAT+WAM1 


PT 

CPL 
Band 


-, aa+0.02 
x -^-0.03 

-1 10+ 004 
-1 06 +0 - 05 


-2 06+ 016 


16801*1? 
11841^ 


, ,e+0.16 
± ' zo -0.11 

92+ 09 
u,a -0.08 

96+ 09 

u ' aD -0.09 




'3(17 /fiQ f/1 70\ 

oy i /oo (4. ( y j 
103/82 (1.26) 
93/81 (1.15) 


I^W-LR AT 
r\ VV ~r~ ljs\± 

KW+BAT 
KW+BAT 


PT 

CPL 
Band 


, n-,+0.02 

± - ol -0.02 

, ns+ - 05 

-1.08-0.05 
-1 02+ - 06 


1 QO+0.17 
1 - oo -0.33 


1080l 3 2 °o 

71 q 4-253 
' 10 -178 




qn+ 005 

o.9il°;° 5 5 

0.89±g;gg 


154/133 (1.16) 
145/132 (1.10) 


ja VV VVJt.1V! 1 

KW+WAM1 
KW+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


1 4G+002 
_1 iq+0.05 

-i.u»_ 07 


_i qq+0-13 
i - aa _ 0.19 


1711±™ 
1044l 2 2 I« 


1 n7 +0.09 
i - u '-0.07 

94+ 06 
u - a ^-0.06 

94+ 06 
u,a -0.06 




000/ 1UZ ^O.OZj 

133/101 (1.32) 
121/100 (1.21) 


KW+WAM1+BAT 
KW+WAM1+BAT 
KW+WAM1+BAT 


PL 
CPL 
Band 


_1 41+0.02 

-0.02 
, iq+0. 04 
± - lo -0.03 

-1 06+ 05 
± - UD -0.04 


-1 98+ - 12 


1 K 77 +210 
10' ' -189 

1017l 2 7 6 


Q1+0-06 
u - al -0.05 

93+ 06 
u - ao -0.05 


n 7s +0.04 

q2+ - 05 
u - a -0.05 

91+ 05 
u - al -0.05 


560/160 (3.50) 
201/159 (1.27) 
183/158 (1.16) 
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Table 41. Spectral parameters: 070328 Reg2 



llloLI LllllCllL 






R 
P 


R , TlrpVl 


1 VV .1 1X1 1 1 


C(BAT) 


v 2 IJ n c 


rv w 


PT 


i 49+0.02 
^ — 0.02 










O/l B lip, 1 Q ^ >7^ 
z4o/ ID [O.Z 1 ) 


KW 


CPL 


-1 02+ - 08 




D50 -110 






94/7^ H 27") 


rv V V 


rjanci 


n o 7 +0.13 


1 qo+0.13 
w -0.21 


44q+ n 6 
44y _88 






77 17 A fl f\K\ 


VV/V1V11 


PT 


-1 09+0. 04 
- 1 -»^_0.04 










1 Qfl /O^ I ^ OA 
loU/zO yo.ZQ) 


WAM1 

VV-rllVl _L 


CPL 


1 iq+0.16 




114 ,+180 






Q1 /O/l fl QQ^I 
Ol/ Z4: ^ l.OO J 


WA Ml 
VV.rYlVi_l_ 


rjanci 


n 74 +0.41 
-U- '4-0.31 


9 oc+0.17 

^•^"-o.so 


7^9+185 
'O^_130 






OQ /OQ /I f\-\\ 


"R AT 


PT 


-1 i 7+0.03 
1 - 1 '-0.03 










01/ o ( l^U.y 1 ) 


BAT 


CPL 














BAT 


Band 














PAT "VAM A/T1 
±3 A 1 "f - WAIVL 1 


PT 


~ 1 - 4b -0.03 






, n 4+0.13 
1 ' 04 -0.07 




aid /qq /c ^Q^ 
D/U/oo (o.UoJ 


RAT-UWA Ml 


CPL 


, , 9+0.04 




1 1 on+ 142 


n qk+0.08 
U ' y0 -0.07 




OO 1 OA yl.\J£ ) 


R AT-I-WAM1 

UA ± VV.fVlV.LJ. 


Band 


-1 10+ - 04 
i - iU -0.04 


9 ci +0.26 
z ' oi -0.63 


CM, +165 
y4d -134 


n 98+ 08 

U - y8 -0.08 




i o / ox \u . y<j j 


I^W-I-R AT 
r\ VV ~r~ ljI\± 


PT 

rL 


, ,,-+0.02 
XOJ -0.02 








n qi+°-° 4 
u ' J1 -0.04 




i(W+R AT 


CPL 


i - uo -0.04 




' 09 -110 




89+ - 04 
U -° y -0.03 


1 47/1 fl 11 s ! 


KW+RAT 

IV VV T JJill 


Band 


_i 04+ - 05 
i ' U4 -0.05 


_1 qv+0.17 
'■■'"-0.37 


cq fi +144 
oyD _105 




aa+0.04 
U - 88 -0.03 


ioi / io£ yi.u'-tj 


KW-LWA A/T1 

ja VV T VVJt.1V! 1 


PL 


i cq+0.02 
1JO -0.02 






n G-7+0-08 
u,a ' -0.06 




fioQ /i 09 ((\ 1 1 ^ 


KW+WAM1 


CPL 


i ,0+0.05 
±1O -0.05 




995+ 130 

aaiJ -107 


91+ 05 




137/101 (1.36) 


KW+WAM1 


Band 


1,uo -0.06 


-2 30+ - 15 
Z - OU -0.23 


766±^ 2 


92+0- 05 
0,3 -0.05 




120/100 (1.20) 


KW+WAM+BAT 


PL 


x -^-0.02 






n 77+O.O6 
u - ' ' -0.04 


n O-.+0.03 
U - 81 -0.03 


926/160 (5.79) 


KW+WAM+BAT 


CPL 


, i 9+0.03 
11 -0.03 




974tg2 5 


90+0- 05 


Q1+ 04 
U ' J -0.03 


189/159 (1.19) 


KW+WAM+BAT 


Band 


-l.U8_ 03 


9 ,, + 0.16 

z -°°-0 .26 




93+ 05 


90+ 04 
u - 9u -0.03 


172/158 (1.09) 
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Table 42. Spectral parameters: 070328 Reg3 



Instrument 


iviociei 


QL 


a 
P 


-C'pcak [KeVJ 


V ^ VV/\1V11 ) 




X I ao1 


rv w 


PT 


, t K +0.15 
-1-50-0.16 










uo/OU ^1. UDJ 


KW 


CPL 


— QO+ - 82 




219+ 806 






/ \j<y \±.\j\j) 


KW 




n i o+i-52 
u - 10 -4.72 


_i q3+0-3l 
i-aJ — 0.29 


105 + 21 1 






fn 98"! 


VVA1V11 


PT 


, qq+0.28 
- L - a -0.37 










Zl/ 10 ( 1.41 J 


WAM1 

VV.rt.lVl 1_ 


CPL 














WAM1 

V Villvl _1_ 
















R AT 
Dl\ 1 


PT 


, O-+0.09 
1 -° -0.09 










o( / I yu.DD ) 


R AT 
±3rt 1 


CPL 


i n o+0.36 




\ 1 1 n 

^ 11U 






OO/OU ^U.UDJ 


BAT 
















R AT I AXM A/T1 
±3 A 1 ~\~ WAiVl 1 


PT 


, -1+0.08 
± -^ 1 -0.09 






n c-4+0.24 
°- 54 -0.18 




(of (o (l.UU J 


R AT-LWA Ml 
13 rt 1 -f- VVrt_lVll 


CPL 


1 9 r-+0.14 




4y8 -233 


n Q3+0.40 
u,3 °-0.29 




e;cr /79 ('ft 771 


R AT-l-WA A/f 1 

J3rt ± -p VVrtlVll 


X-JdlAU 














I^W-LR AT 
r\ VV -t-.Drt_l 


PT 


, 4n +0.08 
-1-4U-0.08 








-, n7 +0.25 
i ' U '-0.19 


luo/ no i^u.oyj 


KW-r-R AT 

IV VV n^-L*-rt-L 


CPL 


, 19 +0.25 




240+ 368 
z4u -93 




88+ - 20 
u - oo -0.14 


Q 1 ^ /1 1 7 (C\ 81 \ 


IV VV T JJiil 




_i qi+0.37 


< —1.57 


175+ 279 
i '°-68 




87+ - 19 
u - 8 '-0.14 




ja VV VVJt.1V! 1 


PL 


1 fi7+ - 13 






n 94+0- 45 
U ' y4 -0.30 






KW+WAM1 


CPL 


i 97 +0.38 
-0.29 






94+0- 36 
u,a *— 0.26 




79/75 (1.07) 


KW+WAM1 


Band 


+o.o2it:f 6 


< -1.72 


-,-,9+584 
1±z -69 






78/74 (1.06) 


KW+WAM1+BAT 


PL 








0.6lt° ;S 


1 00+ 022 
i-uu_ 17 


138/134 (1.04) 


KW+WAM1+BAT 


CPL 


, 99 +0.14 
-0.13 




391+408 
oa -144 


94+0- 33 
u,a -0.26 




116/133 (0.87) 


KW+WAM1+BAT 


Band 


-1 02+ - 36 


< -1.73 


101+659 
i8i -69 


1 07+ - 42 




115/132 (0.87) 
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Table 43. Spectral parameters: 070328 Regl3 



Instrument 


Model 


a 


/3 


Speak [kcV] 


C(WAM1) 


C(BAT) 


X 2 /doi 


rv w 
KW 
KW 


rL 

CPL 
Band 


, ,,,+0.03 
J -*°-0.03 

-o.88±8:« 


_1 Q1+0.15 
1 - B1 - 0.23 


fi99 +163 

407+ 119 
^ u '-90 


- 


- 


i on Iip. t;i\ 
iyu/ ( d i^z.oi ) 

84/75 (1.13) 

71/74 (0.96) 


VV/V1V11 

WAM1 
WAM1 


PT 

CPL 
Band 


1 ocr+0.04 

-i.85_ Q5 

, 91 +0.18 
-0.16 

U.DO_ 44 


9 OO+0.17 
z " 3,; '-0.37 


1 1 1 5+ 203 
706t?« 


- 


- 


i nc; /oc (A 99'\ 
1U0/Z0 1^4. zzj 

31/24 (1.31) 
25/23 (1.11) 


P. AT 

BAT 
BAT 


"PT 

CPL 
Band 


, 1Q +0.03 
J — Lt '-0.03 


- 


- 




- 


oo/ot I^U.OoJ 


DAT WTA A/T1 

BAT+WAM1 
BAT+WAM1 


PT 

CPL 
Band 


, -O+0.02 
1 -^ J -0.03 
_1 14+004 

, ,o+0.04 
± - lo -0.04 


-2.56+°; 3 3 ? 


1083+^ 
936+^03 


n o fi +0.12 

94+ 08 
u,a -0.08 

n Qs+o- 10 

U - 98 -0.09 




OOU/OO (O.Oo ) 

69/82 (0.85) 
66/81 (0.82) 


I^W-LR AT 
r\ VV ~r~ ljs\± 

KW+BAT 
KW+BAT 


PT 

CPL 
Band 


. ocr+0.02 
1 - od -0.02 

± - iu -0.04 

-1 06+ - 05 




690±i« 

KQq+152 
Joy -106 




n qd +0.04 
0-88tH 4 4 


123/133 (0.93) 
116/132 (0.88) 


ja VV VVJt.1V! 1 

KW+WAM1 
KW+WAM1 


PL 
CPL 
Band 


1 r,c:+0.02 
1 - oo -0.03 

± - lo -0.06 

-i.u»_ 07 


-2 30+ - 17 
^■ ou — 0.30 


965+.^ 

7 o 9 +139 
' Jz -109 


U-9D_ Q7 

92+ 06 
u,3z -0.06 

94+0- 06 




A&n /i n9 71 
126/101 (1.25) 
114/100 (1.15) 


KW+WAM1+BAT 
KW+WAM1+BAT 
KW+WAM1+BAT 


PL 
CPL 
Band 


_1 43+0.02 

_1 14 +0.03 
I' 1 -0.03 
i ii+0.04 
± - 1± -0.04 


9 OO+0.18 
z - oo -0.32 


Q47+ 123 

767 +124 
,o '-100 


n 79 +0.06 
u - ,z -0.04 

91+0-06 

94+0- 06 
u - a -0.06 


n OO+0.03 

91+0- 04 
u - M1 -0.04 

90+ - 04 


741/160 (4.63) 
164/159 (1.04) 
152/158 (0.97) 
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Table 44. Fluxes: 051008 Rcgl 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10~ 7 erg cm~ 2 s _1 ] 


[10~ 7 erg cm -2 s _1 ] 


[10~ 7 erg cm" 2 s _1 ] 




rv W 

T T J \ TV /Tr\ 

WAJVLU 

T T T A TV iT O 

WAJVLo 


on 1 nnn 
zU-lUUU 

1 on 1 nnn 
IzU-lUUU 

1 on 1 nrvn 

IzU-lUUU 


14 Q+0-6 
14 - 9 -0.6 
i r, n + 0.3 
12 -°-0.3 

11.9_ 04 


17 q+O. 7 
-1 , 7+0.4 

13.7_ 04 

1 q ,1+0.2 
13 - 4 -0.5 


Ifi 8+0-9 
lb.8_ 1 

i q fi+0-5 

-1 q q+0.5 

13 - 3 -0.5 




BAT 

R AT±W4 \Ri\ 

D/\ 1 HJ- VVj^JVlU 

BAT+WAM3 


15-150 
i c i nnn 

15-1000 


o ,1+0.1 

3 ' 4 -0.1 

Q Z. + - 5 
9 ' 5 -0.5 

8 q+0.5 
°- y -0.5 


Q Q+0.1 

°' a -0.1 

Ifi q+ 12 

—1.1 

15 

io - 1 -1.0 


—i.i 
14 -9±i:i 


R AT 
rs/vi 

BAT 


KW+BAT 


15-1000 




17 4+ - 7 


16 9 +0 - 9 


KW 


KW+WAMO 


20-1000 


13.8«; 6 6 


17.2«; 7 7 


17 2 +0 - 7 


KW 


KW+WAM3 


20-1000 


13 6 +0 - 6 


16.9±° ; 7 


16 7 +0 - 8 


KW 


KW+2WAM+BAT 


15-1000 


14 1+0-6 


i7.2±s : ; 


17 +0 - 7 


KW 



Table 45. Fluxes: 051008 Reg2 



Instrument 


Energy range 
[keV] 


Flux (PL) 
[10~ 7 erg cm~ 2 s _1 ] 


Flux (CPL) 
[10~ 7 erg cm -2 s _1 ] 


Flux (Band) 
[10~ 7 erg cm -2 s _1 ] 


Inst fixed to 1 


KW 
WAM0 
WAM3 
KW-WAM0 
KW-WAM3 
KW-2WAM 


20-1000 
120-1000 
120-1000 
20-1000 
20-1000 
20-1000 


1 q+0-3 
■"••"-0.3 

1 8+0-2 
1 q+O- 2 
1 8+0-3 
1 8+0-3 
1 8+0-3 


i 7+0.3 
L -'-0.3 

1 q+0-2 
1 q+O- 2 
1 q+0-3 

1 q+0-3 
■"••"-0.3 

2 0+ - 3 
z ' u -0.1 


-i 7+0.2 
L -'-0.3 
1 q+0-2 

1 q+O- 2 

2 +0 - 2 
1 q+0-3 

1 q+0-3 
x ^-0.3 


KW 
KW 
KW 






Table 46. 


Fluxes: 051008 Regl2 






Instrument 


Energy range 
[keV] 


Flux (PL) 
[10 — 7 erg cm -2 s -1 ] 


Flux (CPL) 
[10 — 7 erg cm -2 s~ J ] 


Flux (Band) 
[10 — 7 erg cm -2 s -1 ] 


Inst fixed to 1 


KW 
WAM0 
WAM3 
KW-WAM0 
KW-WAM3 
KW-2WAM 


20-1000 
120-1000 
120-1000 
20-1000 
20-1000 
20-1000 


4 4+0-2 

o 6 +0.l 

o 6 +0.l 

4 1+0-2 

4 1+0-2 
^•-"--0.2 

4 +0 - 2 
^• u -0.2 


4 6 +0 - 3 

4 q+0.2 
^• u -0.2 

4 +0 - 2 
^• u -0.2 

4 8+0-3 
4 7 +0.3 
4 7+0.2 


4 4+0-4 

3 q+0.2 
o.»_ 2 

4 +0 - 2 
^• u -0.2 

4 7+0.3 

4 5+0-3 
4 -°-0.3 

4 7+0.3 


KW 
KW 
KW 
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Table 47. Fluxes: 051221A Regl 



I t. c+ r i i m Trf - 
_111__L1 1_1111L_11L 


[h 1 A)' (Vi r V Tl (TP 


i i u__v ir i/i 


Flux (CPL) 


FIiiy (Randal 


It.c+ t~1 V/"*fH + 1 
lilt) L llA_t_,U LU 1 




TkoVl 
l KL v J 


ri " ^ pro 1 rm — ^ c. - ^1 

A l_l CI ti V_,lll o 


[10 -7 erg cm -2 s~ x ] 


[1 — 7 pro- rm~ 2 s -1 ! 

1U CI fci V_.ll! O 




i\ vv 


on i nnn 


i nn 9+7-6 


100.E 


+9.2 
-9.5 


Q7 7+8.3 




WA A/TO 


1 on 1 nnn 


14 1+3-5 


14.3 


+3.6 
-3.7 


1 4 9+3-7 
i4 ' Z -3.9 




WA M 1 


1 9n 1 nnn 


1 Q Q-t-1-5 


13.9 


+ 1.5 
-1.5 


13 Q+ 1 ' 1 




BAT 


15-150 


29 +1 '° 


28.8 


+ 1.0 
-1.0 






RAT 1 WA A/Tfl 


it: i nnn 


994 n+ 26 - 4 
zz4 ' U -23.7 


111.1 


+74.9 
-38.7 


117 fi+51.8 
11 '-6-32.5 


R AT 


BAT-WAMl 


15-1000 


174 4+20.0 
±,4 . 4 -18.0 


90 6+ 17 7 


86-111!° 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


108.91™ 


98 2+ 10 2 
y °- Z -10.2 


qq i + s -3 


KW 


KW-WAMO 


20-1000 


100.1+™ 


101.. 


+9.0 
-4.6 


98-3±|;l 


KW 


KW-WAM1 


20-1000 


95.31" 


98.1 


+8.6 
-8.5 


95.41™ 


KW 


KW-2WAM-BAT 


15-1000 


109.81 7 .; 4 


98.5 


+9.0 
-8.8 


97.91 7 ; 7 


KW 



Table 48. Fluxes: 060105 Regl 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s" 1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s _1 ] 




KW 
WAM0 
WAM3 

BAT 


20-1000 
120-1000 
120-1000 
15-150 


i9.oiS:i 
13.411:1 

34.4+™ 

3.8i° ;l 


2i.8l° ; 5 5 

15.3l?; 8 7 
36.4111 


21 9+°' 4 
zl - y -0.6 

15.2IIJ 

35.8+™ 




BAT-WAM0 


15-1000 


28.01^ 


20.21^ 


20.4lJ;| 


BAT 


BAT-WAM3 

KW-BAT 
KW-WAMO 
KW-WAM3 
KW-2WAM-BAT 


15-1000 
15-1000 
20-1000 
20-1000 
15-1000 


23.5llg 
19-61H 

i9.oi° :i 

18 9+°' 4 

19 5+ 04 
iy -°-0.4 


13-7111 
21-9l° j 
21.9+°;* 
21.5+°j 


no O+0-3 
z ^' z -0.8 

21 9+°' 4 
zl - y _0.6 

2i.6ir 4 

2i.8i o:e 


BAT 
KW 
KW 
KW 
KW 



Table 49. Fluxes: 060105 Reg2 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s -1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s _1 ] 




KW 


20-1000 


n.7i :i 


10 2+°' 4 


10.4l° ; 4 




WAM0 


120-1000 


6-311:1 


6 4+ 14 
D - 4 -1.8 


6-311:1 




WAM3 


120-1000 


i6.9il:l 


16.8l^ 


16.8+™ 




BAT 


15-150 


n O9+0.07 
°- oz -0.07 


O O n +0.08 






BAT-WAM0 


15-1000 


22.7+™ 

— 1.5 


10 4+ 2 ' 6 
lu - 4 -1.9 


10.51H 


BAT 


BAT-WAM3 


15-1000 


21.911:1 


8.9ll: 2 


8-8ll: 2 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


12.731°,;! 


io.6ir 4 


io.6ir 4 


KW 


KW-WAMO 


20-1000 


11 7+O.3 
L1 - ' -0.3 


10 2+°' 4 


io.4l°; 4 4 


KW 


KW-WAM3 


20-1000 


11 6+°' 3 


10.2121 


10.3l°; 4 4 


KW 


KW-2WAM-BAT 


15-1000 


19 7 +0.3 
iz - ' -0.3 


I0.5l°; 4 4 


lO.elg.l 


KW 
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Table 50. Fluxes: 060105 Rcgl2 



Instrument 


Energy reingG 


Flux (PL) 


FllLX 




Flux 


(Band) 


Inst fixed to 1 




l KL v J 


ri ^ pro- rm — 2 d — ^1 

J. U CI ti LIU 


[10 -7 erj 


' cru 2 s ^ j 


[10~ 7 erf 


' cm ^ s 




KW 


9D i nnn 


15 7 +0.3 
i0 - '-0.3 


16 


-1+0.4 
L -0A 


15 


O+0.4 
8 -0.4 




WA MO 


1 9n 1 nnn 


10 1+ 10 

lu - 1 -i.o 


10 


0+1.2 
°-l.l 


10 


fi +1.2 
°-1.2 




VV-rVlVio 


1 on 1 nnn 

1ZU-1UUU 


nt 7 +1.4 


ZD 


n+1.5 
S -1.5 


9A 
ZD 


Q+1.9 

d -l.S 




BAT 


15-150 


O s9 +0.06 
o,oz -0.06 












RAT 1 WA A/Tfl 


it: i nnn 


25.1_ x 4 


ID 


0-1.9 


ID 


O + 2.0 
°-2.3 


R AT 


BAT-WAM3 


15-1000 


22.5_ x 3 


ii 


c + 1.0 
°-0.9 


11 


-1+0.9 
^-0.8 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


16 4+°' 3 
lo -^_0.3 


16 


Q + 0.4 

°-0.4 


16 


i+0.5 
L -0A 


KW 


KW-WAMO 


20-1000 


i5.r±g : | 


16 


i+0.4 
-0.4 


15 


O+0.4 
8 -0.4 


KW 


KW-WAM3 


20-1000 




15 


a+0.4 
8 -0.4 


15 


g+0.4 
D -0.3 


KW 


KW-2WAM-BAT 


15-1000 


16.3181 


16 


i+0.3 
^-0.3 


15 


g+0.4 
y -0.4 


KW 



Table 51. Fluxes: 060117 Regl 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s" 1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s _1 ] 




KW 


20-1000 


12 0+°' 5 
lz - u -0.5 


10.2+S;" 


10 2+°' 5 




WAM0 


120-1000 


r, 9+0.4 


= 9+0.4 


5 1+0-2 
°- ± +0.2 




WAM1 


120-1000 


4 Q+0-3 


4 g+0-3 

**°— 0.4 


5 fi-0-7 
°-°-0.4 




BAT 


15-150 


7 i +0.2 

'••"■-o.a 


7 0+°- 2 
'• u -0.2 


6 9+°' 2 




BAT-WAM0 


15-1000 


14 3+ 07 


11 1 + 1 '° 
■ LJ - L -0.8 


10.8±g;? 


BAT 


BAT-WAM1 


15-1000 


14 0+ 07 


11.61°;? 


li i +a7 
■ L - l - L -o.6 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


13.51™ 


io.8±g;g 




KW 


KW-WAMO 


20-1000 


u.8±8:g 


io.5lS;» 


10.8+H 


KW 


KW-WAM1 


20-1000 


n 7+0.5 

1± -'-0.5 


10.81™ 


11 0+°' 5 


KW 


KW-2WAM-BAT 


15-1000 


iq 9 + 0.4 
io - z -0.4 


u.6±8:g 


11 6+ 06 


KW 



Table 52. Fluxes: 060117 Reg2 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s -1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s _1 ] 




KW 


20-1000 


31 q+0.8 


26.6183 


27.511:8 




WAM0 


120-1000 


in 9+O.6 


12.1181 


1 2 fi — 03 




WAM1 


120-1000 




11.2181 


11.3181 




BAT 


15-150 


18-8181 


18-5181 


18-5181 




BAT-WAM0 


15-1000 


ss.iii; 4 , 


27.81H 


27.51H 


BAT 


BAT-WAM1 


15-1000 


36-5111 


29.31H 


29.51H 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


or- c + 0.8 

db.8_ g 


28-0181 


29.0111 


KW 


KW-WAMO 


20-1000 


3o.5i :i 


26.918. 7 


27.8181 


KW 


KW-WAM1 


20-1000 


30.ll°J 


27.6181 


no q + 0.8 
2«.d_ g 


KW 


KW-2WAM-BAT 


15-1000 


qq 7+O.8 
°°- ' -0.8 


29.1181 


29.6181 


KW 
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Table 53. Fluxes: 060117 Rcg3 



Tti qtti i m pnt 


i_JllL,J. y J. CLll 


Flnx fPT;1 


Flux fnPT.I 


Flnx fBanH'l 


Tti Q "t" fivprl tn 1 




L * J 


M n - ~^ over r>m ^ e -M 


[in — 7 c. ro . 2 „ — 1] 
IJ_U CI 11 a 


fl — ^ Pro- rm~^ « — ^1 
l-IU CII1 o 




KW 


9D i nnn 

iU 1UUU 


s o+°- 4 

8 - U -0.4 


6 7+°- 4 


6 s+ - 5 

°- 8 -0.4 




VVAJV1U 


1 9n 1 nnn 
izu-±uuu 


n 7 +0.4 
z -'-0.3 








WA1V11 


1 on 1 nnn 
1ZU-1UUU 


9 9+O.3 
z - z -0.3 








BAT 


15-150 


6 +0 - 2 
D.U_ 2 


o.y_ 2 


5 8+ - 2 
°-°-0.2 




RAT 1 WA A/Tfl 
Drt 1 - VV.rt.JVlU 


it: i nnn 


Q 7+°- 4 
3 - ' -0.4 


7 9+O.5 


7 o+0.5 
' -°-0.4 


R AT 


BAT-WAMl 


15-1000 


o 7+0-4 
3 - ' -0.4 


7 c+0.5 
'•°-0.4 


7 g+0.6 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


9 5+°- 4 




7 c+0.5 
'■°-0.4 


KW 


KW-WAMO 


20-1000 


7 S+0- 4 
'•°-0.4 


6-8^: 4 3 


7 0+ - 4 
'■ u -0.4 


KW 


KW-WAM1 


20-1000 


7 S+0- 4 
'• 8 -0.4 


7 q+0.4 
'• u -0.3 


7 j+0.4 
'• x -0.4 


KW 


KW-2WAM-BAT 


15-1000 


9 4+0- 4 
3 - -0.4 


7 O+0.3 
'•8-0.3 


7 9+0. 4 

' - y -0.3 


KW 



Table 54. Fluxes: 060117 Regl3 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s _1 ] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 




KW 


20-1000 


K q+0-3 

lJ.O_Q 3 


12 7+ - 4 
iz - '-0.3 


is i+°- 4 




WAM0 


120-1000 


5 9+0-3 

°- M -0.3 








WAM1 


120-1000 


= c+0.2 
O.O_ 2 








BAT 


15-150 


9 4+0-1 


9.2+0; 2 


9 1+02 
a - -0.2 




BAT-WAM0 


15-1000 


17 5 +0.5 
i '-°-0.5 


13.5± j 


13 4+0-5 
iJ - 4 -0.5 


BAT 


BAT-WAMl 


15-1000 


17 9 + 0.5 
L '" i -0.5 


14.2+05 


14 l+°- 6 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


17 Q+0.3 


13.6i ; 4 4 


14 l+°- 4 


KW 


KW-WAMO 


20-1000 


14 8+ - 3 


12 9+°- 3 


iq q+0.3 

lo,o -0.3 


KW 


KW-WAM1 


20-1000 


14 7+0-3 
'-0.3 


iq O+0.3 

lo - J -0 .3 


13 6+°- 3 


KW 


KW-2WAM-BAT 


15-1000 


16 4+ - 3 
iDl -0.3 


14 2+ - 3 


14 4+0-3 


KW 



Table 55. Fluxes: 060124 Regl 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 -7 erg cm~ 2 s _1 ] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 




KW 


20-1000 


, 4 +0.4 

°- -0.4 


9 O+0.5 


9 O+0.5 




WAM2 


120-1000 


1 6+°- 5 








WAM3 


120-1000 


1 6 +0 - 4 








KW-WAM2 


20-1000 


q q+0.4 
°-°-0.4 


9 n+0-5 
^• y -0.4 


2 9+°- 4 


KW 


KW-WAM3 


20-1000 


q q+0.4 
<5.<5_Q 4 


O Q+0.5 

<5.U_ 4 


a Q+0.5 


KW 


KW-2WAM 


20-1000 


q q+0.4 

o.o_ Q4 


3 0+0-4 


, i+Q.4 
°- 1 -0.3 


KW 
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Table 56. Fluxes: 060124 Reg2 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[KC V j 


r 1 n prcr pm — 2 q — ll 


Tin - '' prcr pm — 2 q — M 


flfl -7 prtr rm — 2 1 1 




i\ vv 


on i nnn 
zu-iuuu 


11 1+ - 5 


in 4+ - 7 

10.4_ 7 


in 4+ - 6 

iU - 4 -0.6 




WAM2 


120-1000 


c: q+0.6 


5 n+0.7 


4 8+°- 6 




WAM3 


120-1000 


4 6 +0 - 4 


4 - S -0.5 


4 5+0-5 




KW-WAM2 


20-1000 


10 9 +0 ' 5 


in 5+ ' 7 
iu.o_ 6 


in 4 +0 ' 6 


KW 


KW-WAM3 


20-1000 


10 7+ ' 5 
iu - ' -0.5 




in 2+ ' 6 
lu - z -0.6 


KW 


KW-2WAM 


20-1000 


10 6 +0 ' 5 
lu - D -0.5 


io.3i° ;« 


m s+ - 5 

lu -°-0.5 


KW 



Table 57. Fluxes: 060124 Rcg3 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 -7 erg cm~ 2 s _1 ] 


[10 -7 erg cm -2 s -1 ] 


[10~ 7 erg cm" 2 s" 1 ] 




KW 


2n-inoo 




i 5+0.3 


J -°-0.3 




WAM2 


120-1000 


0.8^3 


7 +0.3 
u -'-0.2 






WAM3 


120-1000 


Q+0- 3 








KW-WAM2 


20-1000 


1 a+0-3 


i 5+0.3 


i 5+O.3 
i -°-0.2 


KW 


KW-WAM3 


20-1000 


1 8+0- 3 


i 5+0.3 


1 6 +0 - 3 
J -°-0.3 


KW 


KW-2WAM 


20-1000 


1 8+0- 3 
Lii -0.3 


1 6 +0 - 3 


1 6 +0 - 3 


KW 



Table 58. Fluxes: 060124 Rcgl3 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 — 7 erg cm -2 s _1 ] 


[10 -7 erg cm" 2 s _1 ] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 




KW 


20-1000 


4 6 +0 - 2 


4 1+0-3 


4 1+0-3 




WAM2 


120-1000 


2 +0 - 3 


1 a+o- 4 


1 q+0-3 




WAM3 


120-1000 


2 n+°- 2 


2 0+0- 2 






KW-WAM2 


20-1000 


4 - D -0.22 


4 1+0-3 
4 - i -0.3 


4 1+0-3 
4 - i -0.3 


KW 


KW-WAM3 


20-1000 


4 5+0-22 
^■°-0.22 


4 O+0.3 
4 - Z -0.3 


4 2+°- 2 


KW 


KW-2WAM 


20-1000 


4 5 +0 '22 


4 2 +0.3 


4 2 +0 - 2 


KW 



Table 59. Fluxes: 060502A Regl 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 -7 erg cm~ 2 s _1 ] 


[10 -7 erg cm~ 2 s _1 ] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 




KW 


20-1000 


9 7 +0.5 

-OA 


9 9 +0.5 
z - z -0.4 


2 4+°- 5 




WAM3 


120-1000 










BAT 


15-150 


, 91 +0.06 
x - zl -0.06 


i 1O+0.07 
i - i8 -0.07 






BAT-WAM3 


15-1000 


5 1+0-8 


1 O+0.7 


2 +0 - 6 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


, 4 +0.4 


2 1+0- 4 


9 5+0.5 
z - a -0.5 


KW 


KW-WAM3 


20-1000 


n 5+0.5 


2 l+°- 4 


9 9+0.4 
Z - Z -0.4 


KW 


KW-WAM-BAT 


15-1000 


n q+0. 4 
°-°-0.4 


2 l+°- 4 


9 O+0.4 
z -°-0.4 


KW 
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Table 60. Fluxes: 060813 Regl 



Instrument 


Energy range 




Flux (PL) 






Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[io- 


7 erg cm -2 s~ 




[10 


-7 —9 — 1 i 

erg cm s J 


[10 -7 erg cm" 2 s _1 ] 




KW 
WAMO 


20-1000 
120-1000 




19 7+°' 7 
13 4+°- 5 






l6.3t° ;2 
12.8lg;« 


17 1 +0.9 




WAM3 
BAT 

l ) A HP ISM A/fn 
rJAl - WAMU 

BAT-WAM3 

KW-BAT 
KW-WAMO 
KW-WAM3 
KW-2WAM-BAT 


120-1000 
15-150 
15-1UUU 
15-1000 
15-1000 
20-1000 
20-1000 
15-1000 




n-6±S:g 

19.8_ 1-1 
22.0t^2 

2i-8±S:? 

17.4l°; 7 

17.91°:? 
i9.4+g : ; 






11 2+ a6 
6 7+ 02 

°-'-0.2 
1fi 7+1.0 

16 9+ 08 

17.01S;? 

i7.6±g : s 


n 1+ ' 5 

iX - 1 -0.6 
1fi 7+LO 

16.5ti;g 

17 5 +0.8 
i '-°-0.9 

17 7+0.7 

L '-' -0.6 

17 7+0.7 

17 O+0.6 
1 ' - y _0.6 


DAT 

rJAl 
BAT 
KW 
KW 
KW 
KW 








Table 61. 


Fluxes: 060814 Regl 






Instrument 


Energy range 




Flux (PL) 






Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[Ke v j 


[1U 


7 — 2 — 

erg cm s 




[10 


-7 —2—11 

erg cm s J 


[""in* ' rr /ivn ^ c 1 1 

iiu erg cm » 




KW 
WAMO 


20-1000 
120-1000 




7 1+0.4 

'••"■-cm 

q c+0.4 






6 3 +0 - 5 
D - a -0.5 


6 4 +0 ' 5 
°' 4 -0.5 




WAM1 


120-1000 




4 +0 - 2 












BAT 

13 AT ^XM A/Tfl 

rJAl - WAMU 


15-150 
i c: i nnn 




9 Qfi+0-05 
z,oo -0.05 
7 q+0.5 
'•9-0.5 






2 34+0.05 
z, ° -0.05 

6 0+ - 5 


c c+0.9 
5.b_ .7 


rSAl 


BAT-WAM1 

KW-BAT 
KW-WAMO 
KW-WAM1 
KW-2WAM-BAT 


15-1000 
15-1000 
20-1000 
20-1000 
15-1000 




7 3+°- 4 

7 7+0.4 
'•'-0.4 

7 0+°- 4 
'• u -0.4 

b - S -0.4 
7 c+0.4 
'•°-0.4 






6 4 +0 - 5 

D - 4 -0.5 
6 5+ 05 

6 4 +0 - 5 
D - 4 -0.5 

6 7+ - 4 

°-'-0.4 
6 9+ - 4 


6 2 +0 ' 5 
"■^-0.5 

6 6+ 05 

6 4 +0 ' 4 
"■^-0.4 

6 6 +0 - 4 

6 7 +0 ' 4 
"•'-0.4 


BAT 
KW 
KW 
KW 
KW 








Table 62. 


Fluxes: 060814 Reg2 






Instrument 


Energy range 




Flux (PL) 






Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[KCVJ 


ri n- 
[10 


7 — 2 — 

erg cm s 




[10 


erg cm s J 


[10 — 7 erg cm -2 s — x ] 




KW 
WAMO 


20-1000 
120-1000 




3 4 +0.3 
°*-0.3 
2 4+0.3 






3 +0 - 4 


o 1+0.4 
°- -0.4 




WAM1 


120-1000 




n c+0.2 
z -°-0.2 












BAT 

"RAT XW\ AA O 


15-150 
k i nnn 




1 36+ 03 
1,oo -0.03 

A 9+O.3 










R AT 
DAI 


BAT-WAMl 

KW-BAT 
KW-WAMO 
KW-WAM1 
KW-2WAM-BAT 


15-1000 
15-1000 
20-1000 
20-1000 
15-1000 




4Q+0.2 

o q+0.3 
a ' a -0.3 
q c+0.3 
a '°-0.3 
3 4+0-3 

3 9+ 03 






q 7+0.2 
a -'-0.3 
q 9+0.4 
°' z -0.3 

3 4+ - 3 
° -0.4 

3 4+0-3 

0.3 
q 7+O.3 
°-'-0.3 


3 r + 0.5 
a -°-0.3 

3 2+ ' 4 
°- -0.3 

q q+0.3 

°-°-0.3 
3 4+0.3 

3 6 +0 ' 3 


BAT 
KW 
KW 
KW 
KW 
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Table 63. Fluxes: 060814 Regl2 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10~ 7 erg cm -2 s _1 ] 


[10" 7 erg cm" 2 s" 1 ] 


[10" 7 erg cm" 2 s" 1 ] 




KW 
WAMO 


20-1000 
120-1000 


q 1+0.2 
0.2 
i O+0.2 
i - 8 -0.2 


9 O+0.3 


9 O+0.3 
z - 8 -0.3 




WAM1 


120-1000 


1 q+0.1 








BAT 

RAT 1 WA A/Tfl 

BAT-WAMl 

KW-BAT 
KW-WAMO 
KW-WAM1 
KW-2WAM-BAT 


15-150 
it: i nnn 

15-1000 
15-1000 
20-1000 
20-1000 
15-1000 


1 io+ 002 

± - lu -0.02 

q q+0.2 

°'°-O.J 
q n+0.2 
°- -0.2 
o 4 +0.2 

3 +0 - 2 
3 +0.2 

q q+0.2 
O.O_ 2 


q 1+0.4 

, +o.2 
o.u_ 2 

9 q+0.3 

3 +0 - 2 
3 +0 - 2 

3 1+0.2 
°- — 0.2 


9 O+0.4 

9 O+0.3 
Z - 8 -0.2 

2 g+0.3 
z - a -0.3 

2 g+0.2 
z - a -0.2 

3 +0 ' 2 

J.U_ Q 2 

3 0+°' 2 
O.U_ Q 2 


R AT 

BAT 
KW 
KW 
KW 
KW 



Table 64. Fluxes: 060904A Regl 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s" 1 ] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 




KW 
WAMO 
WAM3 
BAT 
BAT-WAMO 


20-1000 
120-1000 
120-1000 
15-150 
15-1000 


o 9+0.5 

4 3+0.5 

4 9+0-3 

q n9 +0.06 
J,u -0.06 

i2.4l8:» 


6 7+°- 5 
D -'-0.5 

4 3+0-6 
4 9+0-3 

o 9+I.2 


b - 8 -0.6 
4 4+0-5 

4 8 +0 ' 3 

« 9 + 1-0 


BAT 


BAT-WAM3 

KW-BAT 
KW-WAMO 
KW-WAM3 
KW-2WAM-BAT 


15-1000 
15-1000 
20-1000 
20-1000 
15-1000 


io.o±g : g 

8.0±g;g 

7 4+0-5 

'•*-o.s 

9 2+0-5 
3 - -0.5 


7 =+0.6 
'• 3 -0.5 
7 9+0.5 
'• z -0.5 
7 n+0.5 
'• u -0.5 

7 4+0-4 
'•^-0.4 
7 7+0.4 
'•'-0.4 


7 4 +0.6 
'■^-0.5 
7 9+O.6 
'■ Z -0.5 
7 1+0.5 
'■ L -0.5 
7 c+0.4 
'■°-0.4 
7 O+0.4 
'■8-0.4 


BAT 
KW 
KW 
KW 
KW 



Table 65. Fluxes: 060904A Reg2 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 


[10 -7 erg cm" 2 s -1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s _1 ] 




KW 


20-1000 


9 c+0.4 
z -°-0.4 


1 a+0-3 


1 9+0-5 
'■■"—OA 




WAMO 


120-1000 


i 1+0.5 
i ' J --0.5 








WAM3 


120-1000 










BAT 


15-150 


0-9St° ° t 


94+0 05 
u ' M ^-0.O5 


n 94+0-05 
u - M *-0.05 




BAT-WAMO 


15-1000 


9 O+0.3 


1 4+0-9 

^ -0.3 


2 Q+0.3 
Z - U -0.6 


BAT 


BAT-WAM3 


15-1000 


2 6+°- 3 


1 6+°- 4 
1 -°-0.3 


1 6+°' 4 
!- D -0.3 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


9 O+0.4 


i O+0.4 
!- 8 -0.3 


1 9+0-6 


KW 


KW-WAMO 


20-1000 


9 c+0.4 
z -°-0.4 


1 9+0-3 


2 1+0.4 
—0.2 


KW 


KW-WAM3 


20-1000 


2 3+°- 4 


2 0+0- 3 


9 i+0.4 
z * x -0.3 


KW 


KW-2WAM-BAT 


15-1000 


9 O+0.4 


2 l+°- 4 


2 1+0.4 


KW 



77 



Table 66. Fluxes: 060904A Rcgl2 



Instrument 


Energy fringe 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




L * J 


M n - ~^ arcr r>m ^ a ^-1 
1 _LU o 


rif)~^ pro pm — 2 a - ^1 
IJ-U eig Clll a 


fl — 7 pro- pm — 2 « — 

l-LU Clll S 




i\ vv 


on i nnn 


E K+0.3 

°-°-0.3 


/ n+0.3 
4 - d -0.3 


4 4+0-4 
4 ' 4 -0.4 




\\T\ A Tn 
VVAJV1U 


izu-±uuu 




9 7 +0.5 


9 7 +0.5 
Z -'-0.4. 




VV-rt-lVlo 


1 on 1 nnn 

1ZU-1UUU 


q n+ - 2 
3.0_ 2 


9 Q+0- 2 
^•9-0.1 


o n +0.2 




BAT 


15-150 


2 01+ 04 
Z - Ui -0.04 








RAT 1 WA A/Tfl 


it: i nnn 


7 /L+°- 5 
<- 4 -0.4 


e 9+O.8 


e 9+0.7 


R AT 


BAT-WAM3 


15-1000 


6 3 +0 - 4 


4 6 +0 - 4 
4 -°-0.3 


4 6 +0 ' 4 
4 - D -0.3 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


6 3+ 03 


4 6 +0 - 4 


4 7+0-4 


KW 


KW-WAMO 


20-1000 


5 4+0-3 
°- 4 -0.3 


4 -°-0.3 


4 7+0-4 


KW 


KW-WAM3 


20-1000 


5 0+ - 3 
°- U -0.3 


4 s+0-3 

4 -°-0.3 


49 +0.3 
^■ 3 -0.3 


KW 


KW-2WAM-BAT 


15-1000 


6 l +0 - 3 


e -,+0.3 
°- i -0.3 


e 1+0.3 
°- i -0.3 


KW 



Table 67. Fluxes: 060912 Regl 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 — 7 erg cm -2 s — 1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s —1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s — 1 ] 




KW 


20-1000 


n 1+0.5 
^ -0.5 








WAM2 


120-1000 


1 6 +0 - 5 








BAT 


15-150 


1 97+O.O7 

-0.07 








BAT-WAM2 


15-1000 


9 O+0.5 






BAT 


KW-BAT 


15-1000 


3 4+0.5 






KW 


KW-WAM2 


20-1000 


„ * +0.5 
,3 - i -0.5 






KW 


KW-WAM-BAT 


15-1000 


3 4+0-5 






KW 



Table 68. Fluxes: 061006 Regl 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 — 7 erg cm -2 s^ 1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s — 1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s — 1 ] 




KW 
WAM3 
BAT 


20-1000 
120-1000 
15-150 


76.8l 7 '° 
40.3+1° 

io-8±g:i 


77.6+li 
46.0± 2 ; 3 


74.9l 7 ' 6 7 
45.4±|; 7 




BAT-WAM3 


15-1000 


30.9± 4 ? 


7n c + 11.4 


77 Q+ 11 - 5 


BAT 


KW-BAT 
KW-WAM3 
KW-WAM-BAT 


15-1000 
20-1000 
15-1000 


81.5+S; 7 
51-8+1? 
64.9+1 4 


79.lt 7 ; 4 

81.3l 6 -g 


75.4t 7 ; 7 
78. 5+. 7 ' 4 
79.61 7 ' 4 


KW 
KW 
KW 
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Table 69. Fluxes: 061007 Regl 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




TkoVl 
l KL v J 


[10 ^ p rc r rm — 2 c; - ^1 


flO -7 pro- rm~ 2 c;" 1 ! 


fl n — 7 pro 1 rm — 2 t; - 1 1 




KW 


9D i nnn 


12 3+ 04 


io q+ ' 6 
iu.y_ g 


11 2 +0 ' 5 
—0.5 




WA A/T9 

VViT-lvlZ 


1 9n 1 nnn 


9 2+ - 7 


q 3+0-7 


a -0.7 






1 9n 1 nnn 


q 1+0-5 


q 2+ - 4 


q 2 +0.5 
9 -^-0.5 




BAT 


15-150 


o 7 +0.1 

^-'-o.i 


o 7 +o.i 
a -'-0.l 






RAT 1 WA A/TO 


it: i nnn 


1 7 Q+ 2 - 1 
17 - 9 -1.8 


i o o+l-5 
iZ ^-1.3 


i( J.y_ 1 4 


R AT 


BAT-WAM3 


15-1000 


10 2 +0 ' 9 


12 1 +1 '° 




BAT 


KW-BAT 


15-1000 


13 1+ 04 


U.3+S"" 

— 0.5 




KW 


KW-WAM2 


20-1000 


ii q +0 ' 4 


ii-5±8:g 


1± - J -0.4 


KW 


KW-WAM3 


20-1000 


11 4 +0 ' 4 


u.8±S:S 


11 5+ ' 4 
il -°-0.4 


KW 


KW-2WAM-BAT 


15-1000 


12 4 +0 ' 4 


i2.oi° ;t 


11 7 +0 ' 4 


KW 



Table 70. Fluxes: 061007 Reg2 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s" 1 ] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 




KW 
WAM2 
WAM3 

BAT 


20-1000 
120-1000 
120-1000 
15-150 


39.6 

45.7±ij 

47.8 
q 2+ - 1 


51 1+ ' 8 

44.0tij 

45 2 +0 ' 9 


49.61^ 
42.911; 4 

44 +1 '° 




BAT-WAM2 


15-1000 


26.7 


43.41-0 


40.51-0 


BAT 


BAT-WAM3 


15-1000 


14.3 


45-9t 1 1 ; 9 8 


44.5±l;i 


BAT 


KW-BAT 
KW-WAM2 


15-1000 
20-1000 


41.0 

38.3 


51 5+ ' 8 

ci O+0.8 
O1 - J -0.8 


50-5181 
49.61°;* 


KW 
KW 


KW-WAM3 
KW-2WAM-BAT 


20-1000 
15-1000 


35.8 
37.2 


bi.9±S:? 

52.01"; 7 


B0.7iS;« 
50.7i° ; 7 


KW 
KW 



Table 71. Fluxes: 061007 Reg3 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux 


(CPL) 


Flux 


(Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 


[10~ 7 erf 


; cm -2 s -1 ] 


[10^ 7 erf 


— 2 —1 1 

; cm s J 




KW 


20-1000 


27.6 


30 


i+0.5 
-0.5 


29 


7 +0.5 
' -0.5 




WAM2 


120-1000 


25 4+ 1 - 


24 


6 +1.0 
D -1.0 


23 


g+1.0 




WAM3 


120-1000 


26.8 


24 


g + 0.7 


24 


g+0.7 




BAT 


15-150 


7 10 +0.08 












BAT-WAM2 


15-1000 


39.1 


25 


7+1.1 
' -1.1 


24 


n+1.2 
Z -l.l 


BAT 


BAT-WAM3 


15-1000 


21.1 


26 


g+0.9 
D -0.9 


26 


9 +0.9 
z -0.9 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


29.0 


30 


g+0.5 
D -0.5 


30 


O+0.5 

a -o.5 


KW 


KW-WAM2 


20-1000 


27.0 


30 


o+0.5 
°-0.5 


29 


g+0.5 
D -0.5 


KW 


KW-WAM3 


20-1000 


26.0 


30 


6 +0.5 
D -0.5 


30 


2+°i 

—0.5 


KW 


KW-2WAM-BAT 


15-1000 


27.9 


30 


O+0.4 
S -0.4 


30 


o+0.5 
°-0.4 


KW 
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Table 72. Fluxes: 061007 Reg4 



Instrument 


Energy reingc 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




TkoVl 
l KL v J 


ri ^ prcr pm — 2 d — ^1 


f10 — 7 pro- rm~ 2 t; - x l 


fl — 7 pro- rm — 2 s — 1 1 




KW 


9D i nnn 


31.7 


36 3+0-5 

—0.5 


35 6+ 5 




WA A/T9 

VViT-lvlZ 


1 9n 1 nnn 


OO Q + 0.9 

^■ u -0.9 


30 8+ 1 - 


9Q 7++ 1 
—1.1 






1 9n 1 nnn 


^ 9 


31 2+°' 7 


30 4+ 7 




BAT 


15-150 


7 69+0-09 








RAT 1 WA A/TO 


it: i nnn 


oo.o 


qi o+1.2 
dl.8_ 1 2 


29.5_ 1 2 


R AT 


BAT-WAM3 


15-1000 


15.3 


32.8±i;° 


3i.9±i : g 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


32.9 


36.8±°j 


36.2± j 


KW 


KW-WAM2 


20-1000 


31.0 


36.6+T4 


35.61^4 


KW 


KW-WAM3 


20-1000 


29.6 


37.0+°^ 


36.2lg 4 4 


KW 


KW-2WAM-BAT 


15-1000 


31.1 


o 7 n+0.4 
,3 ' -0.4 


36.4± ;1 


KW 



Table 73. Fluxes: 061007 Reg5 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s -1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s _1 ] 




KW 


20-1000 


1 q+0-3 








WAM2 


120-1000 


i O+0.6 
1 -°-0.6 








WAM3 


120-1000 


i o +0 - 3 








BAT 


15-150 


66+ 03 
u - DD -0.03 








BAT-WAM2 


15-1000 


1 S+°- 2 






BAT 


BAT-WAM3 


15-1000 


1 a+ - 2 
i - 8 -0.2 


1 4+0-3 




BAT 


KW-BAT 


15-1000 


n 1+0.3 






KW 


KW-WAM2 


20-1000 








KW 


KW-WAM3 


20-1000 


-i 7 +0.3 
± -'-0.3 


j 7 +0.4 




KW 


KW-2WAM-BAT 


15-1000 


2 0+ - 3 


1 - 8 -0.3 


1 8 + 0-3 


KW 



Table 74. Fluxes: 061007 Regl5 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 


[10 -7 erg cm" 2 s -1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s _1 ] 




KW 


20-1000 


20.6 


2i.9lS:S 


2i.5±g:l 




WAM2 


120-1000 


19.81°;? 


18.6l° . 7 


17.9I°oJ 




WAM3 


120-1000 


20.7 


18.5+Oj 


X8.1±° i 




BAT 


15-150 


4 94+0-06 
*' a ^-0.03 








BAT-WAM2 


15-1000 


23.7 


iq q+0.9 
la -0.8 


18 4+°' 9 


BAT 


BAT-WAM3 


15-1000 


12.0 


20.3l°; 7 


19 7+0.7 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


21.5 


99 9 + 0.3 
^ -0.3 




KW 


KW-WAM2 


20-1000 


20.2 


99 i+0.3 
-0.3 


2i.5±g:| 


KW 


KW-WAM3 


20-1000 


19.5 


22.4±°; 3 


21 9+°' 3 


KW 


KW-2WAM-BAT 


15-1000 


20.5 


22.6l°; 3 


99 i+0.3 
-0.3 


KW 



SO 



Table 75. Fluxes: 061222A Regl 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10~ 7 erg cm -2 s _1 ] 


[10~ 7 erg cm -2 s~ x ] 


[10 -7 erg cm -2 s _1 ] 




KW 
WAM2 


20-1000 
120-1000 


11.3+°i 

— 0.5 

9 2 +0 - 4 
a -0.4 


10 +0 ' 6 

9 4+0-4 
a - -0.2 


10 l +0 ' 6 
lu - -0.6 

n ,+0.5 
a '°-0.5 




WAM3 


120-1000 


7 c+0.6 
'•°-0.6 








BAT 

RAT 1 WA A/TO 

BAT-WAM3 

KW-BAT 
KW-WAM2 
KW-WAM3 
KW-2WAM-BAT 


15-150 
it: i nnn 

15-1000 
15-1000 
20-1000 
20-1000 
15-1000 


2 98+ 05 
Z ' aO -0.05 

19 9+O.6 
lz - -0.6 

15 1+ ' 9 

I0.5±g;» 

11 i+ ' 5 

11 - 1 -0.6 

12 l +0 ' 4 


2 96+ 05 
Z ' aD -0.05 

in 1+ - 6 

9 7+1-2 
a -'-1.2 

10 2+ 06 

10 7 +a5 
iu - ' -0.5 

io.3±g;g 

10.91°;* 


in n+ - 7 
1U.U_„ 6 

« fi +1 -° 
8 - b -0.9 

10.3lS;S 

io.6tS:g 

10 2+ 05 
iu - z _0 .5 

10 7+ ' 5 


R AT 

BAT 
KW 
KW 
KW 
KW 



Table 76. Fluxes: 070328 Regl 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 — 7 erg cm -2 s^ 1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s — 1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s — 1 ] 




KW 


20-1000 


14.11°,;° 


15.8+ ,; 7 , 


16.01™ 




WAM1 


120-1000 


11.8i°oj 


12.21- 


19 9 + 0.5 
1Z ' Z -0.5 




BAT 


15-150 


o -, 4 +0.08 
-0.08 








BAT-WAM1 


15-1000 


io.5tr 6 




15-211;?, 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


i4.7i° ;° 


16.01°;? 


15.2l° j 


KW 


KW-WAM1 


20-1000 


13 +0 ' 6 


i5.6l° ; 7 


ir 7+0-7 
i0 - '-0.7 


KW 


KW-WAM-BAT 


15-1000 


14 1+0-6 
i4 'l-0.6 


i6-2±g:S 


15 * 9 io.7 


KW 



Table 77. Fluxes: 070328 Reg2 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 — 7 erg cm -2 s^ 1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s —1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s — 1 ] 




KW 
WAM1 
BAT 


20-1000 
120-1000 
15-150 


11 0+°' 3 
±J - u -0.3 

8 9+0- 3 

2 59+ 05 
Z - Oa -0.05 


11 9+°' 4 

9 o+ - 3 
a ' u -0.3 


11 2+°' 4 
8 9+°' 4 




BAT-WAM1 


15-1000 


a k+0.4 
».b_ .4 


11 5+°' 6 
li -°-0.6 


11 -3+0-6 
iJ - d -0.6 


BAT 


KW-BAT 
KW-WAM1 
KW-WAM-BAT 


15-1000 
20-1000 
15-1000 


11 5+°' 3 
ll-°-0.3 

10 0+°' 3 
lu - u -0.3 

11 +0 ' 3 
±J - u -0.3 


12 0+°' 3 
lz - u -0.4 

12 l+°' 4 
lz -l-0.4 

12 3+°' 4 
lz " 3 -0.4 


11 5+ ' 5 
ll-°-0.4 

12 +0 ' 4 
lz - u -0.4 

12 1+ - 4 
lz -l-0.4 


KW 
KW 
KW 
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Table 78. Fluxes: 070328 Reg3 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10~ 7 erg cm -2 s _1 ] 


[10~ 7 erg cm" 2 s _1 ] 


[10~ 7 erg cm" 2 s _1 ] 




KW 

YXTA ATI 


20-1000 

1ZU- 1UUU 


i i+0.3 
i ' i -0.3 


1 4+0-6 


1 6 +0 - 4 




BAT 


15-150 


n cro+0.03 


n r l7 +0.03 
u '°'-0.03 






BAT-WAM1 

KW-BAT 
KW-WAM1 
KW-WAM-BAT 


15-1000 
15-1000 
20-1000 
15-1000 


2 1+ - 4 

2 +0 - 3 

ZM -0.3 

1 7+0.4 
L -' -0.3 

2 +0 ' 3 


-i 7+0.5 
1 -'~0.4 

1 4+0-5 

i 7+O.3 
i -'-0.4 
x 7 +0.4 
■"••'-0.4 


1 6 +0A 

1 6+ 03 
i,D -0.3 

1 6 +0 - 3 


BAT 
KW 
KW 
KW 



Table 79. Fluxes: 070328 Regl3 



Instrument 


Energy range 


Flux (PL) 


Flux (CPL) 


Flux (Band) 


Inst fixed to 1 




[keV] 


[10 — 7 erg cm -2 s" 1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s" 1 ] 


[10 — 7 erg cm -2 s" 1 ] 




KW 


20-1000 


7 4+0-3 
'• 4 -0.3 


7 O+0.4 


7 4+0-3 
'• 4 -0.3 




WAM1 


120-1000 


6 +0 - 3 


5 9+ - 3 


5 S+0.3 
°- S -0.3 




BAT 


15-150 


i 79 +0.03 
' -0.03 








BAT-WAM1 


15-1000 


6 2 +0 - 3 
D - z -0.3 


7 7+0.4 
'•'-0.4 


7 r+0.5 
'•°-0.5 


BAT 


KW-BAT 


15-1000 


7.st° .l 


7.9«; 3 


7 6+ - 4 
'•"-0.3 


KW 


KW-WAM1 


20-1000 


6.75i° j 


8.0t°; 3 


7.9«; 3 


KW 


KW-WAM-BAT 


15-1000 




o O+0.3 
°"«-0.3 


8.0l°; 3 


KW 
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